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dL Elemento diferencial de radiancia Wm−2sr−1
dE Elemento diferencial de irradiancia Wm−2
θi A´ngulo polar incidente
◦
φi A´ngulo acimutal incidente
◦
θs A´ngulo polar observacio´n
◦
φs A´ngulo acimutal observacio´n
◦




ωi A´ngulo so´lido incidente sr
ωs A´ngulo so´lido observado sr
Ωi Proyeccio´n del a´ngulo so´lido incidente sr
Ωs Proyeccio´n del a´ngulo so´lido observado sr
R Factor de reflectancia –
fr,sp Componente especular de la BRDF –
fr,dd Componente direccional difusa de la BRDF –
fr,ud Componente uniforme difusa de la BRDF –
φA Desplazamiento del espectrorradio´metro
◦
αX Rotacio´n respeto al eje X (GCS)
◦
αY Rotacio´n respeto al eje Y (GCS)
◦
αZ Rotacio´n respeto al eje Z (GCS)
◦
L0 Radiancia en el plano de la muestra Wm
−2sr−1




cs Componente perpendicular del ı´ndice de polarizacio´n –
cp Componente paralela del ı´ndice de polarizacio´n –
τBS Radiancia relativa debida a la oclusio´n del divisor de –
haz
Lin Factor de linealidad –
Lr Radiancia reflejada Wm
−2sr−1
Lt Radiancia transmitida Wm
−2sr−1
Lrt Radiancia total Wm
−2sr−1
Ln Radiancia arbitraria Wm
−2sr−1
Lref Radiancia de referencia Wm
−2sr−1
n Relacio´n entre la respuesta del espectrorradio´metro –
y un valor de referencia
LM Radiancia medida Wm
−2sr−1
Lmax Valor de radiancia ma´ximo Wm
−2sr−1
Lmin Valor de radiancia mı´nimo Wm
−2sr−1
m Coeficiente para determinar el valor de Lref –
Le Radiancia esperada Wm
−2sr−1
σr Incertidumbre relativa de la repetitividad –
M Exitancia Wm−2
l Funcio´n de distribucio´n de radiancia del haz sr−1
incidente
ω?i Factor geome´trico de distribucio´n de energ´ıa sr
de los rayos en el haz incidente
fr BRDF sr
−1
dLr Elemento diferencial de radiancia reflejada Wm
−2sr−1
dEi Elemento diferencial de irradiancia incidente Wm
−2
g0 Factor de correccio´n geome´trico para la medida de –
la radiancia incidente
g Factor de correccio´n geome´trico para la medida de –
la radiancia en cualquier geometr´ıa
h Factor de correccio´n debido a la pe´rdida de –
homogeneidad de la irradiacio´n sobre la muestra
τ0 Transmitancia del filtro para L0 –
τr,j Transmitancia del filtro j para Lr –
ur(fr) Incertidumbre relativa de la BRDF –
ur(LM) Incertidumbre relativa asociada a la componente –
de la medida del espectrorradio´metro
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S´ımbolo Magnitud Unidades
ur(g0) Incertidumbre relativa asociada a la componente g0 –
ur(g) Incertidumbre relativa asociada a la componente g –
ur(h) Incertidumbre relativa por pe´rdida de uniformidad –
ur(τ0) Incertidumbre relativa asociada a la transmitancia –
en L0
ur(τr,j) Incertidumbre relativa asociada a la transmitancia –
en observacio´n




i ) Incertidumbre relativa asociada a la caracterizacio´n –
del factor ω?i
ur(cosθi) Incertidumbre relativa asociada al a´ngulo de –
incidencia
u(θi) Incertidumbre t´ıpica del a´ngulo de incidencia –
∆φ Diferencia entre los a´ngulos acimutales de ◦
incidencia y observacio´n
Fi Espectro de una configuracio´n espec´ıfica –
SF Matriz de covarianza de los espectros –
γj Eigenvalues / Autovalores / Valores propios –
ej Eigenvectors / Autovectores / Vectores propios –
Aj Eigenspectra / Autoespectros / Espectros propios –
E Matriz ortogonal de autovectores –
F¯i Diferencia entre el espectro Fi y su valor medio –
〈Fi〉 Valor medio de Fi –
F¯ Matriz de elementos de F¯i –
eTj Elemento de la matriz E
T –
F¯ λi Valor de cada longitud de onda en el espectro F¯i –
Aλj Autoespectro j para la longitud de onda λ –
S2 Vector columna de la varianza de los espectros –
originales –
G Vector columna de autovalores –
E2 Matriz de las componentes de los autovectores al –
cuadrado –
PC Componente principal –
fr,rel fr normalizada –
Hj Factor que contiene la informacio´n espectral –
cj Factor que contiene la informacio´n geome´trica –
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S´ımbolo Magnitud Unidades
σ[Aj] Desviacio´n t´ıpica de Aj –
∆rfr Variacio´n relativa de 〈fr,rel〉λ –
θnu A´ngulo de incidencia para el cual la curvatura
◦
es nula
δil Cuantificacio´n de los mayores cambios en la –
BRDF para a´ngulos de incidencia pequen˜os
δih Cuantificacio´n de los mayores cambios en la –
BRDF para a´ngulos de incidencia grandes
δsl Cuantificacio´n de los mayores cambios en la –
BRDF para a´ngulos de observacio´n pequen˜os
δsh Cuantificacio´n de los mayores cambios en la –
BRDF para a´ngulos de observacio´n grandes
θi,ret A´ngulo polar de incidencia para el que ∆rfr
◦
es mı´nimo
θs,ret A´ngulo polar de observacio´n para el que ∆rfr
◦
es mı´nimo
δret ∆rfr en el mı´nimo con respecto al valor de –
referencia
θsp,i,n A´ngulo polar de incidencia a la que se obtiene
◦
la ma´xima variacio´n espectral
θsp,s,n A´ngulo polar de observacio´n a la que se
◦
obtiene la ma´xima variacio´n espectral
δsp,i,n Ma´xima variacio´n espectral a θsp,i,n constante –
δsp,s,n Ma´xima variacio´n espectral a θsp,s,n constante –
Υ Coeficiente de reciprocidad –
∆fr(θs) Cambio del valor espectral de la BRDF –
normalizada con respecto a fr(8
◦)
∆fr,CBS ∆fr ajustada al modelo CBS –
ICBS Potencia reflejada para mu´ltiples reflexiones rad
−1
I0 Potencia reflejada para una u´nica reflexio´n rad
−1
l∗ Recorrido libre medio nm
q Para´metro que relaciona el a´ngulo de nm−1
incidencia y la longitud de onda
pCBS Para´metro que expresa la importancia del –
efecto de interferencia constructiva en el
material
∆fr,exp ∆fr ajustada a una funcio´n exponencial –
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S´ımbolo Magnitud Unidades
a Para´metro de ajuste en el modelo exponencial –
b Para´metro de ajuste en el modelo exponencial rad−1
FWHM Anchura a media altura ◦
χ2 Prueba de bondad de ajuste –
p-valor Probabilidad de que el resultado sea debido –
al azar
uI0 Incertidumbre asociada a I0 –
ul∗ Incertidumbre asociada a l
∗ nm
ua Incertidumbre asociada a a –
ub Incertidumbre asociada a b rad
−1
∆ρ Diferencia de reflectancia hemisfe´rica –
calculada teniendo en cuenta la
retrorreflexio´n y asumiendo comportamiento
lambertiano
C I´ndice de compatibilidad –
Xlab Valor medido –
Xref Valor de referencia –
Ulab Incertidumbre expandida del valor medido –
Uref Incertidumbre expandida del valor de –
referencia
κ Factor de correccio´n –
fr8◦ fr en θs = 8
◦ promediado para φs –
ρ0◦:di Reflectancia en configuracio´n 0
◦ : di –
∆θs Paso del a´ngulo polar de observacio´n
◦
∆φs Paso del a´ngulo acimutal de observacio´n
◦
u(ρ0◦:di) Incertidumbre asociada a ρ0◦:di –
u(κ) Incertidumbre asociada a κ –
u(fr) Incertidumbre asociada a fr –
uθs Incertidumbre asociada a θs –
u(Rcal) Incertidumbre asociada a Rcal –
u(Rmed) Incertidumbre asociada a Rmed –
ufr8◦ Incertidumbre asociada a fr8◦ –
CHD,j Peso del factor de radiancia en configuracio´n –




BSDF Bidirectional Scattering Distribution Function / Funcio´n de distribu-
cio´n bidireccional de difusio´n
BTDF Bidirectional Transmittance Distribution Function / Funcio´n de dis-
tribucio´n bidireccional de transmisio´n
BRDF Bidirectional Reflectance Distribution Function / Funcio´n de distribu-
cio´n bidireccional de reflectancia
PTB Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
GEFE Gonioespectrofoto´metro Espan˜ol
CCD Charge-Coupled Device / Dispositivo de carga acoplada
FOV Field of View / Campo de visio´n
BSSRDF Bidirectional Scattering-Surface Reflectance Distribution Function
/ Funcio´n bidireccional de la Distribucio´n de Difusio´n en la Superficie
GCS Global Coordenate System (XYZ) / Sistema de coordenadas global (XYZ)
SCS Sample Coordenate System (xyz) / Sistema de coordenadas muestra (xyz)
PA Principal Axis / Eje principal
OAA Origin Azimuth Axis / Origen del eje acimutal
JCGM Joint Committee for Guides in Metrology
PCA Principal Component Analysis / Ana´lisis de componentes principales
BSI Bidirectional Spectrimage / Espectrimagen bidireccional
PRD Perfectly Reflecting Diffuser / Difusor perfecto
CIE Commission Internationale de L’E´clairage / Comisio´n internacional de
iluminacio´n
CBS Coherent Backscattering of Light / Teor´ıa de retrodifusio´n coherente de
la luz
FWHM Full width at half maximum / Anchura a media altura




En los u´ltimos an˜os, diferentes organizaciones internacionales de estandariza-
cio´n, como la Comisio´n Internacional de Iluminacio´n (CIE) han estado trabajando
sobre la problema´tica de la medida de la apariencia de los objetos, cuestio´n de
extremada importancia en nuestra sociedad por las implicaciones de todo tipo
que se derivan de ella. El concepto de apariencia esta´ relacionado con los atri-
butos perceptivos de color, brillo, translucidez y textura de los objetos, por lo
que la medida de la apariencia tiene que estar relacionada con la de esas otras
magnitudes y sus posibles interrelaciones.
En el caso del color de objetos, su medida se basa en la de la reflectancia o la
transmitancia y en la correspondiente escala (observadores patrones), siendo una
ciencia que a priori esta´ bien establecida y para la que existe instrumentacio´n
disponible comercialmente. Sin embargo, existen todav´ıa problemas de diversa
ı´ndole pendientes de resolucio´n. Por una parte, los materiales modernos de estruc-
tura superficial compleja (gonioaparentes) producen percepciones de color muy
diferentes en distintos a´ngulos de incidencia y de observacio´n. Ello quiere decir
que ya no basta con la especificacio´n del color para una geometr´ıa determinada,
como se hace hasta ahora, sino que hay que medir su reflectancia o transmitancia
en varios a´ngulos de incidencia y observacio´n e intentar predecir la dependencia
de las coordenadas de color en funcio´n de la geometr´ıa, lo que se podr´ıa denomi-
nar como goniocolorimetr´ıa y que esta´ desarrolla´ndose en la actualidad con los
esfuerzos de diversos grupos de investigacio´n en el mundo, entre los que esta´ el
grupo en el que se ha desarrollado esta tesis.
Por otra parte, en las medidas de reflectancia total que se realizan hasta aho-
ra, si se mide un mismo patro´n blanco de reflectancia en distintos instrumentos
con esfera integradora, au´n aplicando los factores de correccio´n correspondientes,
se obtienen valores de reflectancia ligeramente diferentes que no son achacables
a errores experimentales de medida, sino que podr´ıan deberse a la falta de “lam-
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bertianidad”del patro´n.
La solucio´n a los problemas anteriores se encuentra en la medida de la Funcio´n
de Distribucio´n Bidireccional de Difusio´n (BSDF, Bidireccional Scattering Distri-
bution Function) usando un gonioespectrofoto´metro. La funcio´n de distribucio´n
de “scattering”bidireccional se define como el cociente entre la radiancia de un
objeto en cada direccio´n del espacio y la irradiancia que recibe. Indica por tanto,
co´mo un objeto distribuye espacialmente la luz que refleja o transmite, por lo que
es la caracter´ıstica ba´sica a determinar para establecer la apariencia f´ısica de los
objetos: color, brillo, textura y translucidez. Este tipo de medida presenta au´n
problemas importantes desde el punto de vista metrolo´gico como es la realizacio´n
de patrones de medida para su calibracio´n o el establecimiento de una ecuacio´n
de medida que considere todas las fuentes de incertidumbre y que permita, en
consecuencia, trazar este tipo de medida al sistema internacional de unidades.
El conocimiento de la BSDF de los materiales es tambie´n muy importante en
otras a´reas cient´ıficas y tecnolo´gicas, puesto que la distribucio´n espacial de la luz
tras interaccionar con un objeto bien por reflexio´n, bien por transmisio´n, se puede
relacionar con la estructura del mismo. Algunos ejemplos de a´reas tecnolo´gicas en
las que estas medidas son importantes son: visio´n artificial, desarrollo de nuevos
materiales (gonioaparentes, materiales foto´nicos, pigmentos de interferencia), re-
produccio´n de objetos en pantallas, etc. En consecuencia la medida de la BSDF
es una herramienta de ana´lisis muy u´til para investigar estructuras superficiales
(rugosidad, por ejemplo) o de la´mina delgada sobre una superficie si se mide la
distribucio´n reflejada, o para ver estructuras en el volumen de objetos que no
absorban totalmente la radiacio´n, si se mide la distribucio´n transmitida. Asimis-
mo, medidas de BSDF con baja incertidumbre sirven para establecer modelos de
interaccio´n entre la radiacio´n y los objetos y/o refinar los modelos existentes.
En los u´ltimos an˜os, entidades de calado internacional como el National Ins-
titute for Standards and Technology (NIST) de los Estados Unidos, el National
Physical Laboratory (NPL) del Reino Unido, el Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt (PTB) de Alemania o el Laboratoire National de Essais (LNE) de Francia
han construido nuevos gonio´metros para la medida de la BSDF, lo que indica
la importancia que se otorga a este tema de investigacio´n por parte de estas
entidades de reconocido prestigio en este campo. Adema´s esto pone de manifiesto
que el tipo de medidas goniome´tricas que hay que realizar no se puede llevar a
cabo completamente con instrumentos comerciales existentes, pues es necesario
medir la BSDF en todo el espacio, al tiempo que considerar variaciones locales
sobre la superficie del objeto de esta funcio´n y tener en cuenta los posibles efectos
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de fluorescencia de dicho objeto. Es necesario, en consecuencia, poder iluminar
el objeto de forma espectral, en cualquier direccio´n de incidencia, y analizar la
radiacio´n reflejada y/o transmitida en todas las direcciones del espacio, teniendo
la capacidad de realizar un ana´lisis espectral de la radiacio´n reflejada y siendo
capaz de distinguir la zona superficial de la que proviene.
El Laboratorio de Fotometr´ıa, Radiometr´ıa y Fibras O´pticas del Instituto
de O´ptica “Daza de Valde´s”del CSIC es el Laboratorio de Referencia a nivel
regional, nacional e internacional para las magnitudes relacionadas con la medida
de radiacio´n o´ptica, y Laboratorio Asociado al Centro Espan˜ol de Metrolog´ıa
(CEM). Es adema´s miembro de pleno derecho del Comite´ Consultivo para la
Fotometr´ıa y la Radiometr´ıa del Comite´ Internacional de Pesas y Medidas, CIPM,
y firmante del Acuerdo de reconocimiento Mutuo de Laboratorios Nacionales,
ratificado por los pa´ıses miembros de la Convencio´n del Metro.
En consecuencia, la misio´n fundamental de este laboratorio es la de desarro-
llar, mantener y difundir los patrones para medida de radiacio´n o´ptica. Por ello
en esta tesis nos hemos fijado como objetivo el disen˜o y construccio´n de un go-
nioespectrofoto´metro para la medida de la BSDF (BRDF en el caso de materiales
opacos) de materiales.
El sistema desarrollado, que hemos denominado GEFE (acro´nimo para “Go-
nioEspectroFoto´metro Espan˜ol”), permite realizar medidas absolutas, de baja
incertidumbre, de la funcio´n de distribucio´n bidireccional de reflectancia (BRDF)
tanto dentro como fuera del plano de incidencia.
El disen˜o es muy versa´til tanto en el sistema de iluminacio´n como en el de
deteccio´n pues presenta caracter´ısticas que, hasta donde nuestro conocimiento
abarca, son u´nicas hasta la fecha. El sistema de iluminacio´n es fijo y, en principio,
no presenta ninguna restriccio´n respecto al tipo de fuente a utilizar: banda ancha
o monocroma´tica, coherente o no coherente; no existiendo tampoco restricciones
respecto al rango espectral. Este hecho unido a la capacidad de ana´lisis espectral
incorporado tambie´n en la deteccio´n, permite estudiar los efectos que las diferentes
fuentes de radiacio´n pueden tener sobre todo tipo de superficies, en particular las
estructuradas.
Como se decidio´ que el sistema de iluminacio´n fuera fijo, se precisa que la
muestra pueda orientarse en las distintas direcciones del espacio con respecto
a la direccio´n de iluminacio´n. De ah´ı la necesidad de utilizacio´n de un brazo
robotizado de seis ejes, que permite realizar las medidas en todos los a´ngulos de
incidencia, garantizando en todo momento la constancia espacial de la proyeccio´n
del a´rea de medida.
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Una de las claves para el disen˜o de GEFE ha sido poder caracterizar las
regiones pro´ximas a la incidencia normal y a a´ngulos rasantes, por lo que la mi-
nimizacio´n de a´ngulos muertos ha sido un objetivo prioritario en nuestro disen˜o.
Despue´s de valorar diferentes posibilidades, se opto´ por incorporar un sistema
perisco´pico, cuyo elemento inferior es semirreflejante. Esta solucio´n permite reali-
zar medidas de la radiacio´n reflejada en incidencia normal y hacer que la oclusio´n
de la muestra no sea total en ninguna direccio´n de observacio´n.
Finalizado el disen˜o y construccio´n, se ha procedido a la caracterizacio´n ra-
diome´trica de todo el instrumento, con el objetivo de determinar la ecuacio´n y la
incertidumbre de medida del instrumento. Al ser un instrumento u´nico por algu-
na de sus caracter´ısticas, ha sido necesario desarrollar rutinas y procedimientos
de caracterizacio´n espec´ıficos para determinar sus propiedades radiome´tricas.
Los datos espectrales de la funcio´n de distribucio´n bidireccional de reflectancia
(BRDF) llevan toda la informacio´n necesaria para describir, por ejemplo, el color
de una superficie. Sin embargo, su dependencia simulta´nea con la longitud de
onda y las direcciones de iluminacio´n y observacio´n la convierten en una funcio´n
de la que es dif´ıcil obtener conclusiones inmediatas. Por ello hemos propuesto
formas de representacio´n que permitan obtener informacio´n inmediata sobre el
color u otros atributos. Adema´s se ha aplicado a la BRDF la te´cnica de Ana´lisis
de Componentes Principales (PCA) para expresar esta funcio´n de una manera
ma´s intuitiva y manejable. Se ha demostrado que, separando la parte espectral
de la parte geome´trica, se puede encontrar un nu´mero pequen˜o de espectros cuya
combinacio´n lineal reproduce la BRDF sin pe´rdida de informacio´n. Los resultados
obtenidos han demostrado tener una enorme riqueza informativa, esencial para
obtener modelos f´ısicos, y un alto potencial intere´s industrial.
Por u´ltimo, el instrumento se ha usado para la realizacio´n de patrones de
factor de reflectancia 0◦:45◦ y reflectancia hemisfe´rica y en la caracterizacio´n de
materiales gonioaparentes. Estos materiales tienen la caracter´ıstica de cambiar
considerablemente de tono de color en funcio´n de las condiciones geome´tricas de
irradiacio´n/observacio´n, por lo que tienen un gran intere´s en la industria, sobre
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En el mundo moderno, la armonizacio´n de la apariencia de objetos de natu-
raleza diferente que se encuentran juntos en la misma escena es cada vez ma´s
importante, lo mismo que lo es la reproduccio´n fidedigna de los mismos en dis-
tintos medios. Muestra de ello son las diversas iniciativas que esta´n surgiendo
alrededor de estudios de apariencia (congresos, redes tema´ticas, publicaciones
cient´ıficas, etc).
La apariencia visual de un objeto depende de la distribucio´n espectral del ilu-
minante y, por supuesto, de las propiedades espectrales y de difusio´n del propio
objeto. Las propiedades de difusio´n vienen determinadas por los ı´ndices de refrac-
cio´n complejos de los materiales que componen el objeto, los cuales determinan el
coeficiente de absorcio´n del material y las curvas de transmisio´n y reflexio´n. Por
lo que, es la disposicio´n de estos materiales en el objeto la que define propiedades
como la reflectancia, la transmitancia, la absortancia o la rugosidad del objeto.
Estas caracter´ısticas, a su vez, esta´n relacionadas con los atributos perceptibles
del color, el brillo (reflexio´n), la translucidez (transmisio´n y difusio´n) y la textura
(rugosidad), que son las principales categor´ıas en las que se pueden dividir las pro-
piedades de difusio´n de los objetos [1]; aunque no esta´ claro co´mo interrelacionan
entre ellos para producir una percepcio´n determinada de apariencia.
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Para poder establecer esta relacio´n es necesario entender primero el modo en
que un objeto difunde la radiacio´n o´ptica que incide sobre e´l y la relacio´n entre
esa distribucio´n y los atributos perceptibles, relacio´n que esta´ bastante bien es-
tablecida en alguno de ellos, como el color, pero no tan bien para otros como la
textura o la translucidez o incluso el propio brillo, cuya escala perceptiva esta´ sien-
do replanteada. En resumen, el estudio de la apariencia parte del conocimiento
de la funcio´n bidireccional de la distribucio´n de difusio´n (bidirectional scattering
distribution function, BSDF) que, hoy por hoy, ha de ser medida, puesto que los
modelos simples existentes no dan cuenta de lo que se observa en muchos objetos.
Es importante encontrar procedimientos para caracterizar la BSDF, no so´lo
por su ı´ntima relacio´n con la apariencia visual de los objetos, sino tambie´n de-
bido a que el conocimiento de esta funcio´n hace posible mejorar la calidad de los
sistemas o´pticos formados por superficies transmisoras (por ejemplo, lentes) o re-
flectantes (por ejemplo, espejos). A pesar de los esfuerzos realizados para modelar
la BSDF de materiales [2] a partir de sus ı´ndices de refraccio´n y de la disposicio´n
microsco´pica de sus elementos, es necesario desarrollar instrumentos que realizan
medidas directas, pues los modelos todav´ıa son incompletos.
1.1. Definicio´n de BSDF
La funcio´n bidireccional de la distribucio´n de difusio´n (BSDF) expresa co´mo
un objeto determinado difunde la energ´ıa radiante en cada direccio´n del espacio;
esto es, la cantidad de radiancia por unidad de irradiancia que se refleja en cada
direccio´n como una funcio´n de la direccio´n de incidencia [3]. Se define como [4]:
BSDF(θi, φi; θs, φs) =
dL(θi, φi; θs, φs)
dE(θi, φi)
(1.1)
donde dL es el elemento diferencial de radiancia y dE es el elemento diferencial
de irradiancia. Sin embargo, las condiciones de no idealidad impiden medir estos
elementos infinitesimales. Aunque por cuestiones pra´cticas, suponiendo estrechos
a´ngulos so´lidos y pequen˜as superficies, una forma sencilla de expresar la BSDF
es:
BSDF(θi, φi; θs, φs;λ) =
L(θi, φi; θs, φs;λ)
E(θi, φi;λ)
(1.2)
siendo (θi,φi) y (θs,φs) las coordenadas esfe´ricas del haz incidente y esparcido,
respectivamente, respecto al sistema de referencia del objeto, L la radiancia del
objeto en esa direccio´n y E la irradiancia sobre el objeto.
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La BSDF es suma de dos te´rminos: uno relativo a la transmitancia (funcio´n
bidireccional de la distribucio´n de transmitancia, BTDF, siglas en ingle´s) y otro
que tiene en cuenta las propiedades de reflectancia (funcio´n bidireccional de la
distribucio´n de reflectancia, BRDF, siglas en ingle´s, [4]). En el caso de objetos
opacos, la BSDF se reduce a BRDF, y as´ı nos referiremos de ahora en adelante.
A partir de la BRDF es posible calcular la reflectancia y el factor de reflectan-
cia para cualquier geometr´ıa; es decir, con cualquier a´ngulo so´lido de observacio´n
cuando el objeto es irradiado desde cualquier a´ngulo so´lido. Mediante la ecuacio´n:





BRDF(θi, φi; θs, φs) · dΩs · dΩi (1.3)
se obtendra´ la reflectancia en una situacio´n general, en la que se incide y refleja con
a´ngulos so´lidos no nulos, esta configuracio´n se denomina bico´nica. El tratamiento
dado al factor de reflectancia es similar, la expresio´n general para a´ngulos so´lidos










BRDF(θi, φi; θs, φs) · dΩs · dΩi (1.4)
Configuraciones particulares son (ve´ase figs. 1.1 y 1.2):
Incidencia y reflexio´n en una sola direccio´n, situacio´n bidireccional.
Incidencia en una direccio´n y reflexio´n con un a´ngulo so´lido no nulo, situacio´n
direccional/co´nica.
Incidencia en una direccio´n y reflexio´n en todas las direcciones del espacio,
situacio´n direccional/hemisfe´rica.
Incidencia con un a´ngulo so´lido no nulo y reflexio´n en una direccio´n, situacio´n
co´nica/direccional.
Incidencia con un a´ngulo so´lido no nulo y reflexio´n en todas las direcciones
del espacio, situacio´n co´nica/hemisfe´rica.
Incidencia desde todas las direcciones del espacio y reflexio´n en una u´nica
direccio´n, situacio´n hemisfe´rica/direccional.
Incidencia desde todas las direcciones del espacio y reflexio´n con un a´ngulo
so´lido no nulo, situacio´n hemisfe´rica/co´nica.
Incidencia desde todas las direcciones del espacio y reflexio´n en todas las
direcciones del espacio, situacio´n bihemisfe´rica.
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(a) Direccional (b) Co´nica
(c) Hemisfe´rica
Figura 1.1: Denominacio´n de las geometr´ıas segu´n la extensio´n del a´ngulo so´lido del
haz incidente.
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(a) Direccional (b) Co´nica
(c) Hemisfe´rica
Figura 1.2: Denominacio´n de las geometr´ıas segu´n la extensio´n del a´ngulo so´lido del
haz reflejado.
1.2. Modelo teo´rico
Las propiedades de reflectancia de un objeto esta´n totalmente caracterizadas
en cada uno de los puntos de su superficie mediante la BRDF. De esta manera,
determinar la BRDF de un objeto requiere un minucioso muestreo a diferentes
configuraciones geome´tricas, entendido como el conjunto (θi, φi; θs, φs). Adema´s,
este muestreo se hace ma´s complejo si las propiedades reflectantes del objeto
son tales que las simplificaciones de simetr´ıa e isotrop´ıa no son aplicables. En
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este sentido, ser´ıa muy u´til contar con modelos anal´ıticos basados en la o´ptica
f´ısica [2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Desafortunadamente, hay que tener
en cuenta la gran diversidad de tipos de superficies; por lo que, la bu´squeda de
un modelo u´nico es una tarea dura. No obstante, s´ı es posible dar una serie de
directrices y me´todos que pueden ser aplicados a cada uno de los objetos. En
este contexto, cuando se buscan modelos basados en geometr´ıas o en la difusio´n,
una aproximacio´n es asumir que la BRDF esta´ formada por tres componentes
independientes (ve´ase fig. 1.3):
Componente especular (fr,sp): se puede calcular basa´ndose en las ecuaciones
de Fresnel. Esto se observa cuando la rugosidad de la superficie es pequen˜a
en comparacio´n con la longitud de onda. Todos los haces que vienen de una
direccio´n determinada se reflejan en la misma direccio´n especular, cuando
interactu´an con la superficie.
Componente direccional difusa (fr,dd): representa el campo esparcido hacia
la semiesfera pero con un cierto cara´cter direccional. Esto se produce cuando
los haces que vienen de una direccio´n determinada cambian la direccio´n a
otra diferente pero de forma correlacionada, al interactuar con la superficie.
Componente uniforme difusa (fr,ud): representa el campo esparcido uni-
formemente sobre toda la semiesfera. En este caso, los haces que vienen
de una direccio´n determinada cambian su direccio´n a otra distinta que no
esta´ correlacionada, cuando interactu´an con la superficie.
Figura 1.3: Descomposicio´n habitual de la BRDF.
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Como consecuencia, cada contribucio´n se origina desde un tipo de interac-
cio´n haz-superficie diferente. Una BRDF basada en so´lo tres componentes es,
indiscutiblemente, el resultado de una simplificacio´n fenomenolo´gica u´til para
el estudio pero, en realidad, debe existir un nu´mero indeterminado de posibles
interacciones.
1.3. Instrumentos de medicio´n. Estado del arte
La necesidad de medir la BRDF ha dado lugar al desarrollo de instrumentos
denominados gonioespectrofoto´metros, con caracter´ısticas diversas, en los u´lti-
mos an˜os [1, 15, 16, 17, 18, 19]. En casi todos ellos, el sistema de irradiacio´n
no es mo´vil, obligando a mover el detector y la muestra para cambiar las con-
figuraciones geome´tricas de incidencia y reflexio´n. Mientras que en otros, como
por ejemplo el gonioreflecto´metro instalado en el Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt (PTB) [17], el sistema de irradiacio´n es mo´vil y con una distribucio´n
lambertiana de radiancia; es decir, una radiancia constante en todas las direc-
ciones. Los sistemas de irradiancia sin movilidad son ma´s versa´tiles, permitiendo
usar fuentes espectrales o de amplio espectro con relativa facilidad, pero tienen
la restriccio´n en la divergencia del haz incidente sobre la muestra.
Estos instrumentos, aunque suelen estar disen˜ados para distintos propo´sitos,
pueden clasificarse segu´n el nu´mero de grados de libertad y capacidad metrolo´gi-
ca. La BRDF es una para´metro de cinco dimensiones (longitud de onda ma´s las
cuatro coordenadas esfe´ricas: dos (a´ngulos polar y acimutal) para la direccio´n de
incidencia y dos ma´s para la direccio´n de reflexio´n) y, el sistema requiere un grado
de libertad por dimensio´n para caracterizar completamente la BRDF. Obviamen-
te, la complejidad del sistema aumenta con el nu´mero de grados de libertad; por
esto, en muchos casos, se ha reducido este nu´mero, limitando la evaluacio´n de la
BRDF para medidas en el plano de incidencia, y prescindiendo de las de fuera
de plano (por ejemplo, sin grado de libertad acimutal para la observacio´n) o
asumiendo objetos iso´tropos con respecto a la irradiancia (sin grado de libertad
acimutal para la incidencia) o utilizando radiacio´n monocroma´tica. Cuanto mayor
es el nu´mero de grados de libertad, mayor es la necesidad de automatizar estos
instrumentos, en primer lugar debido a la dificultad intr´ınseca del posicionamien-
to manual, y en segundo lugar, para reducir el tiempo de medida, que aumenta
con el nu´mero de variables.
Por otra parte, el tiempo de medida se puede optimizar mediante el uso de
te´cnicas de escaneo simulta´neo; esto es, medir la BRDF correspondiente a varios
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valores de una variable dada en una u´nica adquisicio´n. El ejemplo ma´s claro
de este planteamiento es el uso de espectrorradio´metros (longitud de onda), pero
tambie´n se han ideado otros mecanismos para detectar simulta´neamente mu´ltiples
a´ngulos [5, 20, 21, 22].
Algunos instrumentos son so´lo capaces de medir la BRDF, mientras que con
otros, ma´s complejos, se puede medir la BSDF total [16, 23, 24].
La importancia de disponer de instrumentos cada vez ma´s complejos y con
mayor nu´mero de grados de libertad [15, 17, 18, 19] viene dada, en parte, por el
reciente desarrollo de superficies con estructura superficial compleja, denominadas
recubrimientos con efectos especiales o gonioaparentes, que se producen por la
deposicio´n de pigmentos complejos sobre una base. Estos materiales presentan un
color que tiene una dependencia con el a´ngulo de incidencia y de reflexio´n, por
lo que es necesario realizar medidas en direcciones que no esta´n contenidas en el
plano de incidencia, ya que pueden dar lugar a anisotrop´ıas [25]. Adema´s, suelen
mostrar difusio´n direccional a a´ngulos aspeculares.
En muestras tradicionales, la medida de la retrorreflexio´n se interpola porque
los instrumentos fabricados en los u´ltimos an˜os no son capaces de medir en esta
direccio´n. Sin embargo, esta aproximacio´n deja de ser va´lida en estas nuevas su-
perficies complejas y tambie´n en las tradicionales. Puesto que, como se menciona
en la literatura, se origina un aumento de la reflectancia en torno a la direccio´n
de retrorreflexio´n que no es posible extrapolar si no se conoce su distribucio´n
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En este cap´ıtulo se presenta la descripcio´n y caracterizacio´n radiome´trica
del gonioespectrofoto´metro GEFE (acro´nimo para “GonioEspectroFoto´metro Es-
pan˜ol”) que se ha desarrollado para realizar medidas absolutas de baja incer-
tidumbre de la funcio´n bidireccional de la distribucio´n de reflectancia (BRDF)
tanto dentro como fuera del plano de incidencia. Adema´s, se detalla el procedi-
miento f´ısico de medicio´n. GEFE cumple con todos los requisitos demandados;
esto es, tiene los cinco grados de libertad mencionados, da la posibilidad de medir
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tanto en reflectancia como en transmitancia, as´ı como en la direccio´n de retro-
rreflexio´n, muestrea simulta´neamente en todo el intervalo visible del espectro y
esta´ automatizado, logrando una velocidad de muestreo de cinco posiciones por
minuto.
2.1. Descripcio´n del instrumento
GEFE consta de tres sistemas (fig. 2.1): irradiacio´n, posicionamiento de la
muestra y deteccio´n. El primero es fijo, mientras que los otros dos son mo´viles: la
muestra se posiciona en cualquier orientacio´n requerida respecto al haz incidente
y el detector gira sobre un anillo dentado alrededor de ella. Esta disposicio´n
permite un muestreo ra´pido y preciso.






Figura 2.1: Fotograf´ıa del gonioespectrofoto´metro GEFE. FW: rueda de filtros, BS:
divisor de haz, SR: espectrorradio´metro.
El instrumento tambie´n incluye un sistema de alineamiento, basado en dos
la´seres colocados a 45◦ y a -45◦ respecto a la direccio´n de incidencia. Este sistema
de alineamiento f´ısico da cuenta del origen de las coordenadas esfe´ricas de inci-
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dencia y observacio´n como el punto de cruce de los dos haces la´ser propagados
en dos direcciones diametrales del anillo dentado.
2.1.1. Sistema de irradiacio´n
Con el fin de caracterizar la BRDF espectral en el rango visible, se opta
por una fuente colimada [1, 18], la cual tiene mayor rendimiento en te´rminos de
potencia radiante incidente que una esfera integradora. Es importante tener la
mayor potencia radiante incidente posible ya que se va a utilizar un divisor de haz
para realizar la medida de retrorreflexio´n, lo que significa que el 75 % de la sen˜al
incidente se perdera´ por transmisio´n o reflexio´n antes de alcanzar el detector.
Adema´s, una fuente colimada tiene la ventaja de reducir la luz para´sita hasta
niveles insignificantes.
Si bien este disen˜o permite utilizar distintos tipos de fuente de irradiacio´n,
incluyendo fuentes de banda espectral estrecha como LEDs o la´seres, se eligio´, en
principio, una fuente de banda ancha, en concreto, una la´mpara de xeno´n, que
emite en el rango espectral de 185 nm a 2000 nm; en la tabla 2.1 se muestran
algunas de sus caracter´ısticas. La la´mpara esta´ dentro de una carcasa que lleva
la o´ptica integrada para enfocar el haz, y esta´ conectada a una fuente de ali-
mentacio´n ele´ctrica de corriente estable. Se selecciona este tipo de fuente porque,
aun siendo ma´s inestable que una la´mpara incandescente, emite mayor potencia
para las longitudes de onda cortas, zona en la que la respuesta del espectrorra-
dio´metro es menor.
Tabla 2.1: Caracter´ısticas destacables de la la´mpara de xeno´n.
Propiedad Valor t´ıpico
Corriente de alimentacio´n 7,5 A
Voltaje 20 V t´ıpico
Material del bulbo S´ılice fundida
Rango espectral de emisio´n 185 nm - 2000 nm
Delante de la fuente de luz se situ´a un sistema o´ptico que produce una irra-
diancia uniforme sobre la muestra; de hecho, este a´rea irradiada es siempre mayor
que el a´rea vista desde el sistema de deteccio´n (a condicio´n de que la orientacio´n
de la muestra sea inferior a 85◦), y con una divergencia de tan so´lo 1◦ (bajo
a´ngulo so´lido de incidencia) (fig. 2.2). Para obtener este grado de uniformidad y
colimacio´n, se sustituyo´ la o´ptica integrada en la la´mpara por un sistema Ko¨hler.
E´ste consta de dos lentes convergentes (2” de dia´metro) de s´ılice fundida de grado
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Figura 2.2: Sistema de irradiacio´n.
UV (L1 y L2), cuyas focales son 75 mm y 500 mm, respectivamente.
Tras la primera lente se situ´a un diafragma (P1) que define el taman˜o de la
zona irradiada sobre la muestra. Del mismo modo, se coloca un segundo diafragma
tras la lente L2 (P2) de un dia´metro de 2 cm para reducir la luz esparcida y,
modificando su dia´metro cambia el a´ngulo so´lido de irradiacio´n. La distancia
entre la lente L1 y el arco de la la´mpara es 9 cm, forma´ndose la imagen a una
distancia de 88 cm respecto a la lente L1, posicio´n en la que se situ´a la lente L2.
La imagen del diafragma en la lente L1, se localiza sobre la muestra, colocada a
113 cm respecto a la lente L2. De este modo, el aumento lateral del sistema es
1,3.
Situado entre L1 y L2 se encuentra una rueda motorizada de filtros de densi-
dad neutra (FW), cuyo movimiento se realiza con un motor de un eje con control
de posicio´n, alimentado por una fuente externa. Esta rueda de filtros de densidad
neutra permite alcanzar distintos niveles de irradiancia sobre la muestra en fun-
cio´n de las condiciones de medida. Los filtros son de s´ılice fundida y sus valores de
transmitancia son pra´cticamente constantes en todo el rango visible. En el caso
de los filtros de densidad neutra instalados actualmente, de transmitancia nomi-
nal 0,01 % (DN4), 1 % (DN2) y 10 % (DN1), sus valores se encuentran siempre
entre 0,0095 % y 0,016 % (fig. 2.3a), 0,92 % y 1,05 % (fig. 2.3b) y entre 10,02
% y 10,61 % (fig. 2.3c), respectivamente, en el intervalo visible del espectro.
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(a) Transmitancia del filtro de DN4 (Transmitancia nominal 0,01 %)



















(b) Transmitancia del filtro de DN2 (Transmitancia nominal 1 %)



















(c) Transmitancia del filtro de DN1 (Transmitancia nominal 10 %)
Figura 2.3: Transmitancia de los filtros de densidad neutra en uso.
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Anterior a la rueda de filtros, se posiciona una ventana de s´ılice fundida de
grado UV sin recubrimiento (S) que dirige un 10 % del haz incidente hacia un
fotodiodo (Mon), cuya funcio´n es monitorizar la intensidad de la la´mpara.
A continuacio´n del sistema Ko¨hler se situ´a un espejo a 45◦ (M), seguido de
un divisor de haz 50:50 de s´ılice fundida de grado UV (BS), tambie´n a 45◦. Esta
configuracio´n perisco´pica permite realizar medidas de retrorreflexio´n, colocando
simplemente el espectrorradio´metro (SR) tras el divisor de haz.
2.1.2. Sistema de posicionamiento de la muestra
Como la direccio´n de incidencia es fija, se necesita poder orientar la muestra
en todas las direcciones del espacio. La solucio´n que se ha adoptado es el uso
de un brazo robot de seis ejes (fig. 2.4). Este brazo robot permite orientar la
muestra con rapidez y en la direccio´n deseada. Los seis ejes de los que dispone,
proporcionan seis grados de libertad para situar el sistema de referencia a lo largo
de las tres dimensiones del espacio (traslacio´n) y para realizar rotaciones alrededor
de cada eje del sistema de referencia. En particular, permite elegir un sistema de
referencia que se relaciona fa´cilmente con el a´ngulo de incidencia. Adema´s, tiene
una resolucio´n angular menor que 0,0002◦ por eje, segu´n las especificaciones del
fabricante.
Figura 2.4: Sistema de posicionamiento: brazo robot.
Se puede derivar de las especificaciones del brazo robot que la incertidumbre
angular de estas rotaciones es menor que 0,005◦. Como se mostrara´ en la seccio´n
2.2, es necesario realizar una transformacio´n entre el sistema de referencia fijo y
el ligado a la muestra.
El objeto se sujeta en el brazo robot mediante una ventosa que puede ser de
diferentes taman˜os (fig. 2.5). Asistida por un eyector de vac´ıo en l´ınea (fig. 2.6),
se adapta a diversas superficies (dependiendo del taman˜o y peso del objeto). La
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unio´n de estos elementos se representa en la figura 2.7.
Figura 2.5: Taman˜o de las ventosas en uso.






Figura 2.7: Sistema de sujecio´n.
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2.1.3. Sistema de deteccio´n
El sistema de deteccio´n esta´ constituido por un espectrorradio´metro CS-2000
A (Konica-Minolta) basado en un detector CCD. Tiene una respuesta espectral
en el rango visible (380 nm - 780 nm) y un campo de visio´n (FOV) variable (0,1◦,
0,2◦ y 1◦). Estas y otras caracter´ısticas destacadas se muestran en la tabla 2.2.
El espectrorradio´metro esta´ montado sobre una plataforma que se desplaza a lo
largo de un anillo dentado de 1,03 m de dia´metro describiendo una circunferencia.
El movimiento a lo largo del anillo se realiza por medio de un motor de pasos con
un codificador de a´ngulos, incorporado para el control de la posicio´n.
Tabla 2.2: Especificaciones del espectrorradio´metro CS-2000 A.
Propiedad Valor
Campo de visio´n 0,1◦ – 0,2◦ – 1◦
Rango espectral 380 nm – 780 nm
Resolucio´n 0,9 nm/pixel
Ancho de banda 4 nm
Mı´nima distancia de medida 350 mm
Precisio´n espectral ± 0,3 nm
Mı´nimo tiempo de integracio´n 0,005 s
Tiempo de medida 1 s – 243 s
Temperatura de operacio´n 5 ◦C – 35 ◦C
Rango de humedad relativa ma´ximo 80 % (sin condensacio´n)
Taman˜o (ancho × alto × largo) 158 mm × 262 mm × 392 mm
Peso 6,2 kg
Utilizando los la´seres de alineamiento, se pudo establecer que la incertidum-
bre del posicionamiento es ± 0,1◦ y se asume que la variacio´n de la posicio´n es
despreciable.
En una segunda fase, se introducira´ una ca´mara con capacidad de ana´lisis es-
pacial en el sistema de deteccio´n, de manera que se pueda determinar la BSSRDF
(Bidirectional Scattering-Surface Reflectance Distribution Function) de la super-
ficie del objeto en estudio.
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2.2. Sistemas geome´tricos de referencia
Como se menciona en la seccio´n 2.1.2, el sistema de posicionamiento se basa
en un brazo robot de seis ejes que permite ubicar y orientar la muestra respecto
del haz incidente en las direcciones del espacio que se requiera en cada momento;
de ah´ı, que sea necesario definir dos sistemas de referencia (fig. 2.8): uno fijo y
global (GCS, Global Coordenate System) XYZ, y otro dina´mico y local, ligado a
la muestra (SCS, Sample Coordenate System) xyz (fig. 2.9). Ambos comparten
el origen de coordenadas, localizado en el eje de rotacio´n del espectrorradio´metro
en torno a la muestra. Este punto tambie´n corresponde al centro de la superficie
del objeto.
Figura 2.8: Definicio´n de las variables geome´tricas del sistema y representacio´n visual
del SCS, xyz, y del GCS, XYZ.
El eje Z del GCS (denominado Eje Principal, PA) se define por la direccio´n de
incidencia del haz, mientras que el eje X coincide con el eje de rotacio´n del anillo
dentado, el cual pasa por su centro. El plano YZ es paralelo al anillo dentado.
El eje z del SCS es normal a la superficie de la muestra, y los ejes x e y
esta´n contenidos en un plano que es tangente a la superficie de la muestra. El
eje x esta´ definido respecto al origen de rotacio´n del brazo robot en torno a z,
y se denota como Eje Acimutal Origen (OAA), pues es la referencia para las
geometr´ıas de incidencia y observacio´n.
Las direcciones de incidencia y observacio´n se definen usando las coordenadas
esfe´ricas del SCS, a´ngulos polar, θ, y acimutal, φ, utilizando los sub´ındices i y s
para indicar incidencia y observacio´n, respectivamente (fig. 2.9).
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Figura 2.9: Sistema de coordenadas de la muestra.
El sistema experimental consta de siete grados de libertad: seis dados por el
brazo robot y un se´ptimo relativo al movimiento angular del espectrorradio´metro
sobre el anillo dentado, φA (ve´ase fig. 2.8). El origen de φA esta´ en la direccio´n
de incidencia. Tres grados de libertad del brazo robot se utilizan, exclusivamente,
para posicionar la muestra en el origen de coordenadas, mientras que los otros
tres permiten las tres rotaciones respecto a los ejes de GCS y se designan αX, αY
y αZ.
Como la BRDF esta´ definida por una funcio´n de las coordenadas esfe´ricas
de incidencia y observacio´n (θi, φi, θs y φs) (fig. 2.9), estas coordenadas se deben
convertir en los grados de libertad de nuestro sistema (αX, αY, αZ y φA) mediante
una transformacio´n geome´trica. La derivacio´n de tal transformacio´n esta´ descrita
ampliamente y en detalle en la literatura [15, 16]:
φA = arc cos(cos θi cos θs + cosφi cosφs sin θi sin θs + sinφi sinφs sin θi sin θi) (2.1)
αX = arctan










( sin θi cos θs sinφi − sin θs cos θi sinφs




2.3. Procedimiento de medida
Una vez descrito el gonioespectrofoto´metro y teniendo claro cua´les son los
para´metros con los que se trabajara´, hay que desarrollar un procedimiento para
la realizacio´n de la medicio´n, ya sea para caracterizar el instrumento o para el
estudio de materiales.
Este proceso consta de tres fases: la primera, y ma´s importante, es el ali-
neamiento del sistema general, GCS, la segunda es el alineamiento del objeto a
estudio, SCS, y la tercera es el procedimiento que se lleva a cabo para la medida
propiamente dicha.
2.3.1. Alineamiento del sistema
El alineamiento es parte fundamental en el desarrollo del instrumento. El
posicionamiento incorrecto del punto de referencia de la superficie de la muestra
en el centro de giro del sistema de deteccio´n, da lugar a errores sistema´ticos en
la medida de la BRDF. Para evitar estos errores se ha disen˜ado un subsistema,
a partir del cual quedan definidos tanto el GCS como el SCS. El eje de visio´n
del espectrorradio´metro es el elemento que va a determinar la altura a la que se
encuentra el origen de ambos sistemas de coordenadas. El plano de observacio´n
del espectrorradio´metro define el plano YZ del GCS.
Se fijan cuatro posiciones en el anillo dentado que determinan dos dia´metros
del mismo, donde se ubican cuatro va´stagos de alineamiento. Su altura queda
definida por la altura del campo de visio´n del espectrorradio´metro y se mantiene
fija para este alineamiento inicial y los posteriores. Con dos de estos va´stagos
queda definido el origen de φA (fig. 2.10) como la distancia angular media entre
ambos.
LA1
LA2LA: Láser de Alineamiento
VA: Vástago de Alineamiento
A = 180º A = 0º
VA1VA2
VA4VA3
Figura 2.10: Definicio´n del origen de los sistemas de referencia.
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2.3. Procedimiento de medida
Dos la´seres de alineamiento se propagan a lo largo de estos dos dia´metros, de
forma que el punto en el que se cruzan pasa por el eje del anillo y, en consecuencia,
es el centro de giro del sistema de deteccio´n, a su vez, es el origen del GCS. Los
haces de los la´seres tienen un dia´metro de un mil´ımetro aproximadamente, por
lo que la posicio´n del origen de coordenadas se determina con una incertidumbre
despreciable. Dicha posicio´n se busca para la superficie del brazo robot que suje-
ta la muestra, de forma manual, de manera que su localizacio´n sea una postura
co´moda y de no estre´s para realizar los movimientos asociados a las configura-
ciones deseadas en cada situacio´n. Una vez encontrado el punto, es necesario un
espejo de alineamiento para comprobar que el plano XY es perpendicular al eje
Z. Esto se consigue viendo que la direccio´n de reflexio´n de un haz la´ser de alinea-
miento es coincidente con la direccio´n de incidencia del otro haz la´ser y viceversa
(fig. 2.11). Este sistema de referencia es fijo e inamovible.
LA: Láser de Alineamiento
VA: Vástago de Alineamiento
LA1
LA2






Figura 2.11: Alineamiento de la superficie del brazo robot.
Se define la direccio´n fija de incidencia como la coincidente con el eje Z.
Fijado el origen de φA, primero se alinea el anillo dentado con el banco o´ptico. Es
necesaria la presencia de un espejo de alineamiento en el brazo robot para definir
la direccio´n de incidencia del sistema y facilitar la tarea de alineamiento de los
elementos o´pticos. Una vez alineada la superficie del espejo (ve´ase seccio´n 2.3.2),
se rota el brazo robot 45◦ respecto al eje X, de manera que uno de los la´seres de
alineamiento reproduce dicha direccio´n, tal y como se muestra en la figura 2.12.
Otro espejo de alineamiento sujeto, de manera vertical, en el pie del banco o´ptico
verifica que el haz la´ser incidente y el reflejado esta´n superpuestos y, por tanto,







LA: Láser de Alineamiento






Figura 2.12: Alineamiento del eje fijo de irradiacio´n.
Seguidamente, se coloca el sistema perisco´pico y la la´mpara de xeno´n (en el
extremo opuesto del banco o´ptico). Se alinea el sistema de irradiacio´n con el eje
Z, manipulando las direcciones de las normales del divisor de haz (parte inferior)
y del espejo (parte superior) del sistema perisco´pico. El primer elemento que
encuentra el haz la´ser es el divisor de haz, se comprueba que incide en el centro,
de lo contrario, se regula la altura y se modifica su posicio´n transversal. Tras e´l, se
localiza el espejo, al igual que para el divisor de haz, se verifica que esta´ centrado,
si no lo esta´, hay que rectificar su posicio´n. La altura del espejo se define respecto
al centro de la la´mpara de xeno´n, concretamente, centrado entre el ca´todo y el
a´nodo del bulbo. Esto se comprueba mirando por la parte posterior de la carcasa
de la la´mpara.
Una vez definido el eje o´ptico, se coloca el resto de elementos del sistema
o´ptico como se ha descrito en la seccio´n 2.1.1. Todos los elementos esta´n centrados
respecto al eje Z y son perpendiculares a e´l, excepto la ventana, que dirige una
parte de la sen˜al al fotodiodo y el propio fotodiodo.
2.3.2. Alineamiento del objeto
Para alinear la muestra, se parte de la posicio´n del origen de coordenadas del
GCS (ve´ase fig. 2.11). Se colocan los accesorios intermedios entre el brazo robot y
el objeto a caracterizar (ve´ase fig. 2.7). Todos estos elementos desplazan el origen
de coordenadas una distancia a tener en cuenta pues los grosores de las diferentes
piezas no se pueden considerar despreciables en la determinacio´n del SCS.
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Para empezar, se debe regresar al origen de coordenadas. Al igual que en la
bu´squeda del origen del GCS, hay que encontrar el lugar de corte de los dos haces
la´ser de alineamiento; en este caso, con una simple traslacio´n del sistema completo
en la direccio´n Z (ve´ase fig. 2.8) o z sera´ suficiente porque, para el alineamiento
inicial, estos ejes son coincidentes.
Localizado el origen, el siguiente paso es cerciorarse de la perpendicularidad
del plano xy con respecto al eje z. Del mismo modo que para el brazo robot
(seccio´n 2.3.1) y manteniendo los haces la´ser, se comprueba que ambos haces
son coincidentes con los reflejos. Generalmente esto no sucede, por consiguiente
hay que realizar pequen˜as rotaciones individuales en torno a los ejes x e y hasta
cumplir con la condicio´n. Para muestras con acabado en mate, la reflexio´n de
los la´seres se esparce; por tanto, sera´ necesario el espejo de alineamiento para
finalizar el proceso.
La diferencia entre las coordenadas del GCS y del SCS hay que plasmarla en
el programa del brazo robot (programacio´n ma´quina, VAL3, espec´ıfico del dis-
positivo), para que cuando ejecute los movimientos correspondientes a la medida,








Figura 2.13: Muestra alineada.
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2.3.3. Medicio´n
Alineado el conjunto, un programa residente en el ordenador de control coor-
dina las o´rdenes de todos los instrumentos. De forma manual, se introducen las
configuraciones geome´tricas convenientes para el estudio de un material concreto.
Por otra parte, se determina la posicio´n inicial del espectrorradio´metro (φA = 0
◦).
Comienza la medida. El primer paso que realiza el gonioespectrofoto´metro es
medir la radiancia en el plano de la muestra, L0. De esta medida se derivara´ la
irradiancia como se explicara´ en la seccio´n 2.4.4. Para ello, el brazo robot se retira,
la rueda de filtros gira hasta alcanzar la posicio´n del filtro ma´s denso (filtro de
densidad neutra con transmitancia nominal del 0,01 %), evitando la saturacio´n
del espectrorradio´metro. E´ste se coloca en φA = 180
◦ y realiza la adquisicio´n
de datos. Al mismo tiempo, el monitor registra las posibles fluctuaciones de la
sen˜al de la la´mpara de xeno´n. Seguidamente, el brazo robot se dirige a su primera
posicio´n (primera configuracio´n geome´trica de medida), la rueda de filtros regresa
a su posicio´n inicial (sin filtro) y el espectrorradio´metro se coloca en el lugar que
le corresponde en esta primera medida de radiancia.
Si el espectrorradio´metro se satura, la rueda de filtros rota hasta el primer filtro
de densidad neutra con transmitancia nominal del 10 % (filtro menos denso). Si no
fuera suficiente, la rueda de filtros se posicionara´ en el segundo filtro de densidad
neutra con transmitancia nominal del 1 %. Por u´ltimo, si el espectrorradio´metro
sigue detectando demasiado flujo radiante, la rueda de filtros colocara´ su filtro
de densidad neutra con transmitancia nominal del 0,01 % (filtro ma´s denso) y se
podra´ medir. Conforme el espectrorradio´metro realiza la adquisicio´n de datos, el
fotodiodo monitoriza la sen˜al de la la´mpara de xeno´n.
Finalizado el registro, el brazo robot se dirige a la segunda posicio´n (segun-
da configuracio´n geome´trica), la rueda de filtros rota a su posicio´n inicial y el
espectrorradio´metro se traslada a lo largo del anillo dentado a su nueva localiza-
cio´n. Se repite el proceso anterior. As´ı sucesivamente hasta muestrear todas las
configuraciones geome´tricas deseadas.
2.4. Caracterizacio´n radiome´trica
Para interpretar correctamente las medidas y sus incertidumbres se debe ca-
racterizar radiome´tricamente el sistema; esto significa, estudiar el comportamien-
to de la irradiancia, del posicionamiento de la muestra y de la deteccio´n. Un caso
especial, que sera´ estudiado aparte, es la situacio´n de deteccio´n en condiciones de
retrorreflexio´n, cuando la medida es perturbada por el divisor de haz. Adema´s,
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se presenta un procedimiento para medir la irradiancia incidente, necesario para
realizar medidas absolutas de la BRDF.
2.4.1. Caracter´ısticas de la irradiancia
2.4.1.1. Distribucio´n de la radiancia
En un contexto teo´rico, la BRDF se expresa como una funcio´n de cada di-
reccio´n de incidencia. Esto implica que, para caracterizar completamente esta
magnitud, la muestra deber´ıa estar irradiada idealmente con un haz de rayos
paralelos y no con un a´ngulo so´lido no nulo, como sucede en la pra´ctica, debido
al l´ımite de difraccio´n y a otras restricciones impuestas por el sistema o´ptico;
principalmente por el dia´metro del diafragma P2 (2 cm) y su distancia a la mues-
tra (113 cm). Adema´s, a diferencia del caso ideal, no todos los rayos dentro del
cono de irradiacio´n tienen necesariamente la misma radiancia. Esta distribucio´n
de radiancia esta´ influenciada por la forma en que P2 esta´ irradiada. En este caso,
por tratarse de un sistema Ko¨hler, es la imagen del arco de la la´mpara de xeno´n
la que se forma sobre esta apertura. Caracterizar esta distribucio´n de radiancia
debe permitir evaluar la radiancia de forma ma´s precisa para todo a´ngulo de
incidencia.
Se estudia la distribucio´n de radiancia del haz incidente utilizando el propio
espectrorradio´metro pero colocando una apertura de 2 mm de dia´metro frente a
su objetivo; as´ı, la medida no se ve limitada por el a´ngulo so´lido de observacio´n.
El procedimiento consiste en registrar la irradiacio´n directa con el espectrorra-
dio´metro, enfocado en el plano donde se situ´a la muestra y realizando un barrido
angular en la regio´n del haz. Como el sistema de irradiacio´n esta´ fijo y el detector
so´lo tiene un grado de libertad sobre el anillo dentado, para realizar el muestreo
angular en la direccio´n perpendicular se usa un espejo, sujeto por el brazo robot,
cuya reflexio´n especular es observada.
La figura 2.14 muestra el resultado correspondiente a la distribucio´n angular
del rayo central normalizado a su valor ma´ximo, con un a´ngulo polar de inciden-
cia de 45◦, un campo de visio´n (FOV) de observacio´n de 0,1◦ en el espectrorra-
dio´metro y un paso angular de 0,2◦. Tiene una forma alargada (menos de 1◦ de an-
cho y ligeramente por encima de 1◦ de largo) que coincide visualmente con la ima-
gen del arco en el diafragma P2. Con una divergencia tan pequen˜a, se puede con-
siderar que el haz esta´ colimado; esto significa que, la irradiancia se calculara´ para
cada configuracio´n asumiendo que todos los rayos tienen la misma direccio´n de
incidencia θi [Ei(θi) =
∫ ∫
L(θ, φ) cos θi sin θdθdφ = cos θi
∫ ∫




























Figura 2.14: Distribucio´n angular de la radiancia del haz incidente en dos direcciones
perpendiculares, obtenida usando la reflexio´n en un espejo con θi = 45
◦, FOV = 0,1◦ y
un paso angular de 0,2◦.
2.4.1.2. Irradiancia uniforme sobre la muestra
Debido al taman˜o del campo de visio´n del espectrorradio´metro, la regio´n irra-
diada debe ser uniforme y lo suficientemente grande como para que su proyeccio´n
sea mayor que el campo de visio´n a cualquier a´ngulo de observacio´n. La falta de
uniformidad de la irradiancia dar´ıa lugar a medidas de la radiancia que ser´ıan
dependientes del a´ngulo de observacio´n.
Para medir la uniformidad de la radiancia sobre la muestra, se utiliza un
fotodiodo enmascarado con una apertura de 1,5 mm de dia´metro que se sujeta con
el propio brazo robot. Se realiza un muestreo en el plano del objeto, durante el cual
se monitoriza la irradiancia incidente. En la figura 2.15 se muestra el resultado
de este barrido sobre una mancha de aproximadamente 3 cm de dia´metro, con un
paso de 1mm en las dos dimensiones. Dentro de un c´ırculo central de 5,25 mm de
radio, la uniformidad de la irradiancia (definida como la desviacio´n t´ıpica de las
lecturas) es igual a 1,08 %, mientras que dentro de un c´ırculo de 10,50 mm de
radio asciende a 1,75 %. Sin embargo, lo realmente importante es evaluar cua´nto
var´ıa la irradiancia dentro de cada a´rea, integradas por el sistema de observacio´n;
esto es, para distintos θs.
El c´ırculo y las elipses en la figura 2.15 representan las regiones observadas
por el campo de visio´n de 1◦ del espectrorradio´metro, para diferentes θs y para
θi = 0

































Figura 2.15: Uniformidad de la zona irradiada (de 3 cm de dia´metro aprox.) sobre la
muestra.El c´ırculo y las elipses representan las regiones observadas por el espectrorra-
dio´metro con un FOV de 1◦ para distintos θs (0◦, 45◦, 70◦, 80◦) y para θi = 0◦.
θi, tambie´n se proyecta la zona irradiada, resultando un aumento del taman˜o de la
regio´n y, como consecuencia, la incertidumbre asociada debida a la uniformidad
disminuye. Cuando θs aumenta, la desviacio´n t´ıpica de la irradiancia media dentro
de la elipse esta´ siempre por debajo del 0,4 %. Este valor ma´ximo se alcanza para
θs = 85
◦. Cuando se utilicen campos de visio´n menores (0,1◦ o´ 0,2◦, con menos de
1 mm de a´rea observada), la no uniformidad, la cual se computa sobre la regio´n
central ma´s pequen˜a, se encuentra siempre por debajo de 0,07 %.
Por otra parte, realizando pequen˜as variaciones de posicio´n en el sistema
Ko¨hler se observa que el gonioespectrofoto´metro tiene la suficiente profundidad
de campo como para que cuando se produzcan las rotaciones del plano del objeto,
la uniformidad no se vea afectada por el cambio de posicio´n f´ısica del plano de la
muestra.
2.4.1.3. Polarizacio´n
Aunque se asume que la luz de la la´mpara esta´ despolarizada, las reflexiones
sobre el espejo y el divisor de haz (ambos a 45◦) la polarizan parcialmente, ya que
en ambos casos el porcentaje de luz reflejado es ma´s pequen˜o para la componente
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paralela que para la perpendicular [26].
Se define el ı´ndice de polarizacio´n como la contribucio´n relativa de estas dos
componentes de luz tras la reflexio´n en estos elementos o´pticos. Para medirlo, se
coloca un polarizador a continuacio´n del divisor de haz.
Los resultados muestran que la componente perpendicular (cs) es, aproxi-
madamente, un 20 % mayor que la componente paralela (cp) (fig. 2.16). Esto se
debera´ tener en cuenta para las medidas de brillo, pero su efecto es, generalmente,
despreciable para muestras difusas. Cuando sea necesario, se colocara´ un polari-
zador en el sistema de irradiacio´n para medir la BRDF para las dos direcciones
de polarizacio´n, paralela y perpendicular.

























Figura 2.16: Polarizacio´n de la sen˜al tras el paso por el sistema de irradiacio´n.
2.4.2. Perturbacio´n debida al divisor de haz
Cuando se realizan las medidas de retrorreflexio´n, las cuales se registran tras
el divisor de haz, es este elemento quien perturba la radiacio´n o´ptica que llega
al espectrorradio´metro de dos formas diferentes, que deben ser completamente
caracterizadas: presencia de luz retrodifundida (backscattered) y oclusio´n causada
por la montura del divisor de haz.
2.4.2.1. Luz esparcida
La luz esparcida en este instrumento tiene dos or´ıgenes distintos: luz retroes-
parcida por el divisor de haz y radiacio´n para´sita de fondo. La primera es debida
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a las reflexiones que ocurren entre las superficies del divisor de haz, esto ocurre
incluso en aquellos divisores de haz que tienen un recubrimiento antirreflejante
en la segunda superficie. Esta componente de luz espuria es proporcional al flu-
jo radiante que llega a la muestra y tiene el mismo contenido espectral. Para
caracterizarla se situ´a el espectrorradio´metro tras el divisor de haz y se realizan
adquisiciones sin muestra. La sen˜al que se obtiene es 4× 10−5 veces la intensidad
de la irradiacio´n. Cuando el espectrorradio´metro se coloca fuera de la regio´n del
divisor de haz, aparece otro tipo de luz para´sita; esto es debido a los diferentes
elementos emisores que pueden estar dentro del laboratorio. Esta componente de
luz para´sita tiene diferente contenido espectral, y su rango de valores se encuentra
entre 10−7 y 10−8 veces el flujo que llega a la muestra cuando no se utiliza ningu´n
filtro de densidad neutra (fig. 2.17).























Patrón blanco de reflectancia
Rad. parásita divisor de haz
Rad. parásita otras fuentes
Figura 2.17: Sen˜al de radiacio´n para´sita debida a las interreflexiones en el divisor
de haz y a la radiacio´n para´sita de fondo comparada con la radiancia de una muestra
t´ıpica.
2.4.2.2. Oclusio´n
Para la caracterizacio´n de la oclusio´n se utiliza un patro´n de flujo luminoso
(WI40/G) que se situ´a en el origen del sistema de coordenadas GCS para estable-
cer el grado de pe´rdida de sen˜al causada por la montura del divisor de haz. La
relacio´n de radiancia con y sin divisor de haz, τBS, se mide colocando el espectro-
rradio´metro en varias posiciones pro´ximas a la direccio´n de incidencia, φA = 0
◦.
La figura 2.18 muestra la radiancia relativa (promediada espectralmente) respec-
to al desplazamiento angular del espectrorradio´metro, φA. Se puede apreciar que
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entre 3◦ y 4◦ comienza la regio´n en la que la apertura del espectrorradio´metro
se encuentra tras la montura del divisor de haz, mientras que para a´ngulos ma-
yores que 8◦, el espectrorradio´metro ya ha salido de esa regio´n. Se observa que
la respuesta relativa no baja del 25 %, incluso en la regio´n donde la oclusio´n es
mayor.















 ( o )
 BS
Tras divisor de haz Tras montura divisor de haz Fuera divisor de haz




No es necesario realizar una calibracio´n absoluta del espectrorradio´metro, ya
que expresamos la BRDF como el cociente entre dos medidas de radiancia. Sin
embargo, s´ı es necesario caracterizar la linealidad del sistema, la cual se mide
mediante un procedimiento de adicio´n de est´ımulos. Para ello, se emplean los
haces reflejado y transmitido por el divisor de haz. Se coloca un espejo normal a
cada haz, detra´s de un obturador y a la misma distancia, para igualar los caminos
o´pticos. Para medir su linealidad, el espectrorradio´metro se situ´a tras el divisor
de haz, mientras que los dos obturadores se abren y cierran alternativamente,
como se describe en la figura 2.19.
































Figura 2.19: Configuracio´n para la evaluacio´n de la linealidad del espectrorradio´metro
mediante adicio´n de est´ımulos.
donde Lr es la radiancia medida cuando el obturador 2 esta´ cerrado, Lt es la
radiancia medida cuando el obturador 1 esta´ cerrado, mientras que Lrt es la
radiancia medida cuando ambos obturadores esta´n abiertos. Todas las medidas se
realizaron con un tiempo de integracio´n AUTO (automa´tico), como recomienda el
manual del equipo. En todo caso, se sustrajo la sen˜al con los obturadores cerrados
a las medidas de radiancia. Se obtienen varios niveles de radiancia usando filtros
de densidad neutra. El factor de linealidad, Lin, se calcula cada nano´metro entre
380 nm y 780 nm. Para dar una idea de los valores obtenidos, en la figura 2.20
se representa el factor de linealidad, Lin, en funcio´n de lo que se observa cuando
uno de los obturadores esta´ cerrado, en este caso, la sen˜al que se utiliza es Lt.
No´tese que el eje abscisas, sen˜al Lt, esta´ en escala logar´ıtmica para una mejor
visualizacio´n de los datos. Para no enmascarar la gra´fica, se muestra el rango

























































Figura 2.20: Factor de linealidad versus Lt.
Si bien el resultado mostrado corresponde a unas pocas longitudes de onda, el
factor de linealidad se caracteriza para cada una de ellas entre 380 nm y 780 nm
(espectro visible) y, de igual modo, se realizan las correcciones correspondientes.
El factor de linealidad para el conjunto de longitudes de onda esta´ en torno a 1,009
en todo el rango de radiancia estudiado; por tanto, la correccio´n de linealidad
se puede considerar constante. Este resultado significa que la no linealidad es
predecible y corregible teniendo en cuenta el siguiente desarrollo matema´tico.





De las ecuaciones (2.5) y (2.6) se puede deducir que:
Lrt = LtLin(1 + a) (2.7)
donde se ha suprimido la dependencia espectral por facilidad de escritura. Esta
expresio´n se puede generalizar, con el fin de poder relacionar un valor cualquiera
de radiancia, Ln, con un valor de radiancia de referencia, Lref :




siendo n el nu´mero de veces que la respuesta del espectrorradio´metro (LM) se







y donde Lref se define como un nivel intermedio entre el valor ma´ximo y mı´nimo
(Lmax y Lmin, respectivamente) de las lecturas del espectrorradio´metro en cada
medida de la BRDF:
Lref = 2
m/2Lmin (2.10)







Por otra parte, en el caso ideal de linealidad (Lin = 1), la radiancia esperada
Le se comporta como:
Le = Lref(1 + a)
n (2.12)
Viendo la relacio´n existente entre las ecuaciones (2.8) y (2.12), se puede derivar





2.4.3.2. Repetitividad y resolucio´n espectral
La repetitividad es la propiedad de un instrumento que determina co´mo de
constante es su respuesta en ide´nticas condiciones de medida. Se caracteriza dicha
cualidad para el espectrorradio´metro con varios niveles de radiancia y realizando
veinte repeticiones en cada nivel.
En la figura 2.21 se muestran los resultados de la incertidumbre relativa de la
repetitividad, σr, en funcio´n del nivel de radiancia. Para no enmaran˜ar la figura,
se presentan los datos obtenidos en el rango espectral entre 400 nm y 700 nm cada
20 nm. La incertidumbre relativa es ligeramente peor a niveles altos de radiancia
que a bajos y esta´ por debajo del 0,35 %, a excepcio´n de la longitud de onda














































Figura 2.21: Incertidumbre relativa de la repetitividad en funcio´n del nivel de radian-
cia.
Adema´s, la incertidumbre relativa de la repetitividad depende del nivel de
radiancia dado por el espectrorradio´metro, LM, de la siguiente forma:
σr = [(0, 4± 0, 3)LM + (0, 2± 0, 03)] % (2.14)
donde LM esta´ expresada en Wm
−2sr−1.
Finalmente, se comprueba la calibracio´n espectral del espectrorradio´metro
utilizando dos la´mparas espectrales: una de mercurio y otra de kripto´n. Se reali-
zaron tres mediciones para cada una de las la´mparas y se determinaron los picos
de cada una de ellas por medio de la interpolacio´n “cubic spline”.
La interpolacio´n “spline” es una forma de interpolar donde el interpolador es
un tipo especial de polinomio a trozos llamado spline. Es aconsejable la utilizacio´n
de la interpolacio´n spline frente a la interpolacio´n polino´mica porque el error de
interpolacio´n puede hacerse pequen˜o incluso cuando se utilizan polinomios de
bajo grado para la spline. Adema´s, la interpolacio´n “cubic spline” se caracteriza
por ser continua en la primera y segunda derivada, por lo que da una funcio´n de
interpolacio´n suave.
En la siguiente tabla (tab. 2.3) se presenta la calibracio´n en longitud de onda.
En la primera columna aparecen los nombres de las dos la´mparas utilizadas,
Hg (mercurio) y Kr (kripto´n), en la segunda columna se encuentran los valores
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promedio de las longitudes de onda de los picos (λmeas), en la tercera columna
esta´n las longitudes de onda de emisio´n de las la´mparas utilizadas (λemission) y en
la cuarta columna se muestra la diferencia entre ellas (λemission-λmeas). Se observa
una desviacio´n en torno al 0,2 %.
Tabla 2.3: Calibracio´n espectral del espectrorradio´metro
La´mpara λmeas λemission λemission − λmeas




Kr 759,33 760,15 0,82
768,33 769,45 1,12
Adema´s, tras el ana´lisis de la anchura de los picos, se establece que la resolu-
cio´n espectral es de 4 nm y tiene un poder de resolucio´n ∆λ/λ ' 5× 10−3.
2.4.3.3. A´ngulo so´lido de observacio´n
El a´ngulo so´lido de observacio´n viene dado por el a´rea de la pupila de entrada
del objetivo y por su distancia a la muestra, 40 cm aproximadamente. Para su
caracterizacio´n se procede como en la seccio´n 2.4.1, la u´nica diferencia es que,
en este caso, no se coloca la apertura delante del objetivo. Lo que realmente se
caracteriza as´ı es la convolucio´n entre el a´ngulo so´lido de incidencia y el de ob-
servacio´n. Sin embargo, esta convolucio´n esta´ claramente dominada por el a´ngulo
so´lido de observacio´n pues el haz incidente esta´ pra´cticamente colimado como se
ha mostrado en la seccio´n 2.4.1. En la figura 2.22 se presenta el resultado de esta
medida, normalizada a la radiancia central (θi = 45
◦ y φi = 180◦). Se utiliza un
a´ngulo polar de incidencia de 45◦, el campo de visio´n de observacio´n de 1◦ y un
paso angular de 1◦. El resultado muestra que la resolucio´n angular de la medida
de la BRDF no puede ser mayor que 2,5◦. Para mejorar esta resolucio´n angular,
una solucio´n ser´ıa limitar la pupila del objetivo colocando una apertura delante.























Figura 2.22: Caracterizacio´n del a´ngulo so´lido de observacio´n en dos direcciones per-
pendiculares. Se utiliza un a´ngulo polar de incidencia de 45◦, un campo de visio´n de
observacio´n de 1◦ y un paso angular de 1◦.
2.4.4. Determinacio´n de la irradiancia sobre la muestra
Se quiere medir la irradiancia haciendo uso del espectrorradio´metro del sis-
tema. De esta manera, la BRDF obtenida es la relacio´n entre dos medidas hechas
con el mismo aparato, evitando tener que realizar una calibracio´n del espectro-
rradio´metro y la medida no se referencia a un patro´n.
La irradiancia sobre el plano de la muestra, Ei(θi), coincide con la exitancia de
ese plano en ausencia de muestra. Esta magnitud se puede determinar utilizando




donde se integra sobre el a´ngulo so´lido incidente proyectado (Ωi = ωi cos θ, siendo
ωi el a´ngulo so´lido incidente) y el coseno puede salir de la integral ya que el
haz incidente se considera colimado (θ = θi). L(θ, φ) es la radiancia del haz
incidente en cada direccio´n. Se puede expresar como el producto de la radiancia
del rayo central (L0, que se puede determinar en ausencia de muestra por medio
del espectrorradio´metro situado a φA = 180
◦ y es so´lo una radiancia calculada
suponiendo que la apertura del espectrorradio´metro esta´ totalmente llena, que no
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es el caso) y una funcio´n que se denomina l(θ, φ). Esta funcio´n es, precisamente, la
que se derivo´ anteriormente, en la seccio´n 2.4.3 (ve´ase fig. 2.22), que ya contiene la
informacio´n sobre la distribucio´n del haz incidente. Por consiguiente, esta medida
se utilizara´ para calcular Ei(θi) a trave´s de la siguiente integral:
Ei(θi) = L0 cos θi
∫ ∫
l(θ, φ) sin θdθdφ (2.16)
que puede expresarse de un modo ma´s compacto como sigue:





l(θ, φ) sin θdθdφ. Se ha utilizado esta notacio´n debido a su simi-
litud con la utilizada generalmente en la literatura, donde se suele representar el
a´ngulo so´lido incidente como ωi.
En la integral de la ecuacio´n (2.16), el sin θdθdφ representa el elemento dife-
rencial del a´ngulo so´lido y las coordenadas esfe´ricas se refieren a θs y φs respecto
al sistema de referencia local de la muestra.







l(θsm,k, φsm,j) sin θsm,kdθsmdφsm (2.18)
donde Mθ y Mφ representan el nu´mero de las distintas coordenadas esfe´ricas (θsm
y φsm, respectivamente) que se utilizan para el muestreo de la distribucio´n de
radiancia (fig. 2.23).
Figura 2.23: Definicio´n de la configuracio´n geome´trica para calcular la irradiancia
incidente con un espejo a 45◦.
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En la figura 2.24 se representa el resultado de ω?i , evaluado de la forma que
se explica en pa´rrafos anteriores. Su valor espectral promedio es 0,005 sr y su
desviacio´n t´ıpica es igual a 0,00013 sr, lo cual revela una cierta dependencia de
la longitud de onda. Esto se debe, fundamentalmente, a la distribucio´n espectral
de la fuente, que tiene bandas estrechas muy concretas en las zonas donde las
fluctuaciones son mayores. Esta dependencia se origina en el hecho de que Ei(0
◦)
y L0 no necesariamente tienen la misma distribucio´n espectral [recue´rdese que
ω?i es el cociente entre Ei(0
◦) y L0 (suma de radiancias en una direccio´n dada
dividida de la radiancia en la direccio´n central)]. Aunque, de ahora en adelante
se referira´ de este modo, se debe hacer notar que, en este caso, ω?i no so´lo incluye
el a´ngulo so´lido, sino tambie´n esta dependencia con la longitud de onda.
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Construido y caracterizado el gonioespectrofoto´metro, se desarrolla la expre-
sio´n para la medida de la BRDF y se determina la incertidumbre relativa asociada
de acuerdo con las reglas para el ca´lculo de la incertidumbre de medida de la nor-
ma JCGM 100:2008 [27].
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3.1. Ecuacio´n experimental de la medida de la BRDF
3.1. Ecuacio´n experimental de la medida de la
BRDF
La BRDF, fr, es una funcio´n de distribucio´n que relaciona la irradiancia in-
cidente sobre una muestra desde una direccio´n dada y la radiancia que refleja en
otra direccio´n. Teo´ricamente, se puede expresar como una derivada que representa
la relacio´n entre la radiancia, dLr, en una direccio´n de un elemento infinitesimal
de a´rea y la irradiancia, dEi, incidente sobre dicho elemento de superficie infini-
tesimal [4]:
fr(θi, φi; θs, φs;λ) =
dLr(θi, φi; θs, φs;λ)
dEi(θi, φi;λ)
(3.1)
Sin embargo, no es posible medir directamente la BRDF tal y como esta´ defini-
da, ya que se requerir´ıa la existencia de elementos de superficie infinitesimales.
Por lo que, debe calcularse a partir de medidas realizadas sobre elementos finitos
tanto de superficie como de a´ngulo so´lido:
fr(θi, φi; θs, φs;λ) ' Lr(θi, φi; θs, φs;λ)
Ei(θi;λ)
(3.2)
Ei(θi;λ) se puede expresar como el producto de la irradiancia en incidencia
normal y el coseno del a´ngulo de incidencia, cos θi. La irradiancia en incidencia
normal se puede obtener a partir del producto de la radiancia en el plano de
la muestra en esa direccio´n [L0(λ)] y un factor geome´trico que tiene en cuenta
la distribucio´n de energ´ıa de los rayos en el haz incidente, ω?i (λ) (ve´ase seccio´n
2.4.4):
fr(θi, φi; θs, φs;λ) =
Lr(θi, φi; θs, φs;λ)
L0(λ)ω?i (λ) cos θi
(3.3)
L0 y Lr son medidas, a las que hay que modificar con un conjunto de factores de
correccio´n que tambie´n contribuyen a la incertidumbre final de la medida:
L0(λ) = g0LM(λ, φA = pi) (3.4)
Lr(θi, φi; θs, φs;λ) = h(θi; θs)g(θi, φi; θs, φs)LM(λ, φA) (3.5)
donde g0 tiene como valor esperado la unidad, incluye la incertidumbre de posi-
cionamiento del detector y representa la relacio´n entre la radiancia L0 y la lec-
tura del espectrorradio´metro, LM. Del mismo modo, g(θi, φi; θs, φs) lleva impl´ıcita
la incertidumbre del posicionamiento angular para la configuracio´n geome´trica
(θi, φi; θs, φs) y depende de la distribucio´n de radiancia reflejada por la muestra.
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h(θi; θs) es el cociente entre la irradiancia media dentro del campo de visio´n del
espectrorradio´metro para un a´ngulo de incidencia θi y un a´ngulo de observacio´n
θs, y la irradiancia cuando estos a´ngulos son iguales a cero; esto es, considera la
pe´rdida de homogeneidad de la irradiacio´n sobre la muestra. Adema´s, la relacio´n
entre L0 y Lr debe corregirse segu´n la transmitancia de los distintos filtros de
densidad neutra utilizados y, en condiciones de retrorreflexio´n, tambie´n se intro-
ducira´ la transmitancia del divisor de haz. Teniendo en cuenta todo lo anterior,
la BRDF se puede expresar como sigue:
fr(θi, φi; θs, φs;λ) =
h(θi; θs)g(θi, φi; θs, φs)LM(λ, φA)τ0(λ)
g0LM(λ, φA = pi)ω?i (λ)τr,j(λ) cos θi
(3.6)
donde τ0(λ) es la transmitancia del filtro de densidad neutra utilizado para medir
L0 y τr,j(λ) es la transmitancia del filtro de densidad neutra j utilizado para
medir Lr. En situacio´n de retrorreflexio´n, se incluye la componente τBS asociada
a la transmitancia del divisor de haz.
3.2. Estimacio´n de la incertidumbre
De acuerdo con la ecuacio´n (3.6), aplicando el procedimiento recomendado en
la norma ISO 100:2008 y suponiendo que las variables no esta´n correlacionadas,
la incertidumbre t´ıpica relativa de la BRDF viene dada por:
u2r (fr) = u
2
r (LM) + u
2
r (g0) + u
2
r (g) + u
2
r (h) +
+u2r (τ0) + u
2




i ) + u
2
r (cos θi) (3.7)
donde ur(LM) representa la incertidumbre t´ıpica relativa asociada a la compo-
nente de la medida del espectrorradio´metro; ur(g0) y ur(g) son las incertidumbres
t´ıpicas relativas asociadas a las componentes de la medida de radiancia, debidas
a la incertidumbre del posicionamiento, derivadas del alineamiento inicial, g0, y
de las posiciones del brazo robot y del espectrorradio´metro, g. ur(h) es la in-
certidumbre t´ıpica relativa de la componente que causa pe´rdida de uniformidad
sobre la muestra irradiada; ur(τ0) y ur(τr,j) representan las incertidumbres t´ıpicas
relativas de las componentes asociadas a la medida de transmitancia de los fil-
tros de densidad neutra utilizados en irradiacio´n y observacio´n, respectivamente.
En condiciones de retrorreflexio´n, se debe incluir ur(τBS) que corresponde a la
incertidumbre t´ıpica relativa asociada a la oclusio´n del divisor de haz. ur(ω
?
i )
es la incertidumbre t´ıpica relativa asociada a la caracterizacio´n del factor ω?i y,
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ur(cos θi) es la incertidumbre t´ıpica relativa del coseno del a´ngulo de incidencia.
Los valores de estas componentes de incertidumbre se explican a continuacio´n y
se muestran en la tabla 3.1.
3.2.1. Incertidumbres asociadas a la medida del espectro-
rradio´metro
La adquisicio´n de datos del espectrorradio´metro (LM) tiene cinco componentes
de incertidumbre: repetitividad, linealidad, polarizacio´n, la correccio´n de la deriva
temporal de la la´mpara y la luz esparcida, aunque esta u´ltima no tiene efecto sobre
la medida y se considera despreciable. Adema´s, para las lecturas tomadas detra´s
del divisor de haz, se considera un componente adicional debido a la difusio´n de
la luz.
3.2.1.1. Repetitividad
La repetitividad de la adquisicio´n de datos se evalu´a a partir de la desviacio´n
t´ıpica de las lecturas bajo las mismas condiciones de irradiacio´n. Por lo general,
al menos se toman tres lecturas, produciendo un valor para la incertidumbre
t´ıpica menor que 0,3 %. Si es necesario, esta incertidumbre se puede disminuir
promediando un mayor nu´mero de adquisiciones.
3.2.1.2. Linealidad
La linealidad se puede corregir de las medidas descritas en la seccio´n 2.4.3
segu´n la ecuacio´n (2.13). A trave´s del ana´lisis de propagacio´n de incertidumbres
de esta ecuacio´n, se obtiene que la incertidumbre relativa es 0,05 × | n | %, donde
0,05 % es la incertidumbre relativa de la linealidad, Lin, y n es, aproximadamente,
el nu´mero de veces que la respuesta del espectrorradio´metro (LM) se multiplica
o divide relativa a la referencia (Lref).
3.2.1.3. Polarizacio´n
Ya que el grado de polarizacio´n del haz incidente es pequen˜o (' 20 %), esta
fuente de incertidumbre se considera despreciable para muestras difusoras. Como
se menciona en la seccio´n 2.4.1, esta incertidumbre tendra´ que ser estimada para
muestras con una reflectancia especular relevante.
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3.2.1.4. Deriva temporal
La deriva de la la´mpara se tiene en cuenta con un fotodiodo de silicio integrado
en el montaje cuya sen˜al se utiliza para corregir la lectura del espectrorradio´metro.
La incertidumbre de esta correccio´n esta´ dada por el ruido de ese detector monitor:
0,04 %.
3.2.1.5. Difusio´n de la luz tras el divisor de haz
La luz difundida por el divisor de haz es proporcional a la irradiancia incidente
sobre la muestra y eso se sustrae de la medida. Esta incertidumbre es 4 × 10−5
veces la irradiancia como se representa en la seccio´n 2.4.2. Este valor es, general-
mente, despreciable excepto para muestras muy oscuras.
Luego la incertidumbre de la lectura corregida del espectrorradio´metro tiene
dos componentes importantes: repetitividad y linealidad. Su valor sera´ aproxi-
madamente 0,3 % para lecturas pro´ximas al valor de referencia para la linealidad
(n < 4).
3.2.2. Incertidumbre en el posicionamiento en la medida
de L0
La incertidumbre en la medida de L0 debida a la incertidumbre en la posicio´n
es tenida en cuenta por g0. Este para´metro se caracteriza colocando el espectro-
rradio´metro en φA = pi y quitando la muestra, para medir la radiancia incidente.
Se evalu´a la variabilidad de la radiancia entorno a 180◦, desplazando el espectro-
rradio´metro un paso con el motor de pasos. La incertidumbre se obtiene como la
diferencia de las lecturas en ambas posiciones dividida por el desplazamiento an-
gular correspondiente a un paso multiplicado por la incertidumbre en la posicio´n
angular. Se obtiene una incertidumbre relativa ma´xima de 0,16 %.
3.2.3. Incertidumbre en el posicionamiento de la medida
de LM
La incertidumbre en la medida de LM debida a la incertidumbre en la posicio´n
es tenida en cuenta por g(θi, φi; θs, φs) y, esta´ relacionada con la pendiente de
LM(θi, φi; θs, φs;λ). La incertidumbre esta´ dada por esa pendiente multiplicada
por la incertidumbre de la posicio´n angular. Para una muestra muy difusora, esta
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contribucio´n se puede considerar despreciable. En el caso de un espejo (altamente
reflectante), la incertidumbre ser´ıa comparable a la dada para L0.
3.2.4. Incertidumbre por la uniformidad de la irradiancia
sobre la muestra
Esta incertidumbre se tiene en cuenta en el para´metro h. Como la irradiacio´n
en la mancha no es completamente uniforme, depende del campo de visio´n del
espectrorradio´metro (taman˜o del a´rea) y del a´ngulo de incidencia, porque el a´rea
proyectada var´ıa con el coseno de este a´ngulo. La incertidumbre de la uniformidad
se puede obtener de la medida presentada en la seccio´n 2.4.1 como la desviacio´n
t´ıpica del valor medio de la irradiancia en el a´rea vista por el espectrorradio´metro.
En el peor de los casos, el mayor campo de visio´n (1◦) y el mayor a´ngulo de
incidencia (85◦), se obtiene una incertidumbre relativa t´ıpica de 0,4 %.
3.2.5. Incertidumbre de la transmitancia de los filtros de
densidad neutra
La transmitancia de los filtros se mide directamente en GEFE como el cociente
de la sen˜al del espectrorradio´metro, situado en φA = 180
◦, con y sin filtro. La
incertidumbre relativa despue´s de la correccio´n de no linealidad es 0,25 %, 0,35
% y 0,48 % para los filtros de transmitancia nominal del 10 %, 1 % y 0,01 %,
respectivamente.
3.2.6. Incertidumbre por la oclusio´n del divisor de haz
La atenuacio´n producida por el divisor de haz se mide utilizando una la´mpara
patro´n de flujo luminoso como se indica en la seccio´n 2.4.2. La incertidumbre
relativa despue´s de la correccio´n de no linealidad es 0,2 %.
3.2.7. Incertidumbre por el a´ngulo so´lido incidente
La incertidumbre relativa de ω?i es despreciable comparada con la asociada a
L0; ya que, en esencia, esta incertidumbre es igual a la suma cuadra´tica media





k)]. La incertidumbre relativa es 0,06 %.
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3.2.8. Incertidumbre debida al a´ngulo de incidencia, θi
El a´ngulo de incidencia esta´ presente en la medida como una funcio´n coseno.
Por eso, la componente de la incertidumbre t´ıpica relativa debida al a´ngulo de
incidencia viene dado por la expresio´n tan(θi) × u(θi), donde u(θi) es la incer-
tidumbre t´ıpica del a´ngulo de incidencia. Esta incertidumbre viene dada por el
posicionamiento del brazo robot y es muy pequen˜a, menos de 10−3 radianes, de
acuerdo a las especificaciones del fabricante.
La tabla 3.1 recoge los valores de todas las incertidumbres que entran en juego
para la medida de la BRDF. Estas incertidumbres esta´n calculadas para un fac-
tor de cobertura k = 1; lo que significa que la incertidumbre expandida asociada
corresponde a una probabilidad de cobertura de, aproximadamente, un 68,27 %.
Adema´s, se distinguen dos tipos de incertidumbre: Tipo A y Tipo B. La evalua-
cio´n Tipo A de la incertidumbre t´ıpica es el me´todo de evaluar la incertidumbre
mediante el ana´lisis estad´ıstico de una serie de observaciones. En este caso, la in-
certidumbre t´ıpica es la desviacio´n t´ıpica experimental de la medida que se deriva
de un procedimiento promediado o de un ana´lisis de regresio´n. La evaluacio´n Tipo
B de la incertidumbre t´ıpica es el me´todo de evaluar la incertidumbre mediante
un procedimiento distinto al ana´lisis estad´ıstico de una serie de observaciones. En
este caso, la estimacio´n de la incertidumbre t´ıpica se basa en otros conocimientos
cient´ıficos. Los valores que caen dentro de esta categor´ıa pueden derivarse de:
Datos obtenidos de mediciones anteriores.
Experiencia o conocimientos generales sobre el comportamiento y las pro-
piedades de los materiales e instrumentos ma´s importantes.
Especificaciones de los fabricantes.
Datos obtenidos de calibraciones y de otros certificados.
Incertidumbres asignadas a los datos de referencia obtenidos de manuales.
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3.2. Estimacio´n de la incertidumbre
Tabla 3.1: Incertidumbres asociadas a la medida de la BRDF.
Fuente de incertidumbre
Incertidumbre (k = 1) ( %)
Tipo A Tipo B
Repetitividad del espectrorradio´metro < 0,3a
Linealidad del espectrorradio´metro 0,05 × | n |b
Deriva temporal 0,04
Incertidumbre en la posicio´n
0,16c
cuando se mide L0(g0)
Incertidumbre en la posicio´n
Muestrad
cuando se mide L(g)
Uniformidad de la irradiancia < 0,4c,e
Filtros de densidad neutra ≤ 0,48f
(τr,j y τ0)
Transmitancia del divisor de haz (τBS) 0,2
ω?i 0,06
cos θi ≤ 10−3 × tan θi
aEs menor cuando se aumenta el nu´mero de repeticiones.
bn es, aproximadamente, el nu´mero de veces que la respuesta del espectrorradio´-
metro (LM) se duplica/divide relativa a la referencia (Lref): 2
n = LM/Lref (nmax ∼
13).
cPara un campo de visio´n = 1◦.
dDependiente de la muestra y las condiciones (especular o difusa).
eEste 0,4 % se obtiene en condiciones muy desfavorables de θi = 85
◦.
fLa incertidumbre es 0,25 %, 0,35 % y 0,48 % para los filtros de transmitancia
de 10 %, 1 % y 0,01 %, respectivamente.
Por tanto, teniendo en cuenta todas las componentes de incertidumbre como
se muestra en la tabla 3.1 y suma´ndolas en cuadratura, ya que en principio se
pueden considerar no correlacionadas, se pude concluir que la incertidumbre t´ıpica
de la medida de una muestra espectralmente neutra con una reflectancia del 50
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Establecer criterios en el tratamiento de datos tras una medicio´n de la BRDF,
fr, no es un problema trivial debido a la enorme cantidad de datos a procesar.
Te´ngase en cuenta que en la medicio´n de la BRDF intervienen cinco para´metros
(cuatro geome´tricos y la longitud de onda), por lo que el conjunto de datos puede
superar el millar si se realiza un muestreo relativamente denso. Antes de tratar
los registros obtenidos en la adquisicio´n de la BRDF, es apropiado visualizarlos
para entender el comportamiento del objeto y, a su vez, detectar posibles errores.
Una organizacio´n adecuada de los datos permite interpretar fa´cilmente la
BRDF medida para obtener informacio´n ba´sica como puede ser la isotrop´ıa de la
muestra respecto a la orientacio´n de la irradiacio´n, simetr´ıa de la radiacio´n res-
pecto al plano de incidencia, detectar las configuraciones geome´tricas con mayor
intensidad, etc. Por ello en este cap´ıtulo se propone una forma de visualizar el
resultado de la BRDF que permita obtener esa informacio´n.
A priori, existen dos posibilidades: un ana´lisis de la dependencia espectral y
otro ana´lisis de la dependencia angular. Ambos aportan informacio´n complemen-
taria al usuario.
El estudio de la dependencia espectral de un objeto consiste en tomar una
determinada configuracio´n geome´trica de irradiacio´n/observacio´n y analizar el
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4.1. Visualizacio´n: espectrimagen bidireccional
comportamiento de la luz reflejada respecto de la incidente. Gra´ficamente, la
BRDF se situ´a en el eje de ordenadas y las longitudes de onda, λ, en el eje de
abscisas. Como se vera´ en un ejemplo ma´s adelante, se aprecia la diferencia entre
las regiones especular y difusa; esta distincio´n es ma´s clara cuanto ma´s brillante
sea el objeto bajo investigacio´n.
Por otra parte, el estudio de la dependencia angular muestra el cambio pro-
ducido cuando se utilizan diferentes configuraciones geome´tricas. Este cambio
puede depender de la longitud de onda, por tanto habr´ıa que hacer representa-
ciones en 3 dimensiones o elegir un valor de longitud de onda o un promedio en
un intervalo dado.
Las representaciones anteriores dan informacio´n parcial, por consiguiente se
presentan los datos de la BRDF a partir de una te´cnica de ana´lisis multivariante,
Ana´lisis de Componentes Principales (PCA), la cual reduce de manera consi-
derable los datos a tratar sin pe´rdida de informacio´n. Con el PCA es posible
representar de forma sencilla y simulta´nea la naturaleza espectral y angular de la
BRDF.


























Figura 4.1: Definicio´n del plano de incidencia y de un semiplano de observacio´n fuera
del plano de incidencia.
En este apartado se propone un nuevo me´todo de visualizacio´n de las compo-
nentes de la BRDF que proporciona informacio´n sobre la muestra en un primer
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vistazo. El me´todo de visualizacio´n de la BRDF que se presenta lo hemos deno-
minado Espectrimagen Bidireccional (BSI, siglas en ingle´s). Consiste en disponer
los valores espectrales a lo largo de un eje horizontal utilizando un co´digo de co-
lor para indicar el valor de la BRDF y situar las componentes correspondientes a
las distintas geometr´ıas una encima de la otra. En la figura 4.1 se representa un
esquema con la notacio´n habitual de los a´ngulos que intervienen en la medida de
la BRDF.
Para llevar a cabo la ordenacio´n es ma´s conveniente usar como variable ∆φ =
φs − φi en lugar de φs, pues ∆φ representa el a´ngulo de observacio´n de la ra-
diacio´n respecto al semiplano de la irradiacio´n, φi (ve´ase fig. 4.1), con lo que se
tendra´ informacio´n sobre el comportamiento de la BRDF conforme la direccio´n
de observacio´n se separa del plano de incidencia.
La ordenacio´n de estas configuraciones geome´tricas empieza agrupando todas
las que tienen el mismo a´ngulo acimutal de incidencia, φi. Dentro de cada una de
estas categor´ıas se agrupan las componentes que esta´n en un plano de observacio´n
separado del de incidencia por el mismo a´ngulo, ∆φ, forma´ndose categor´ıas que
corresponden con distintos planos. En cada plano, se agrupan las que correspon-
den al mismo a´ngulo polar de incidencia, θi, formando una categor´ıa que incluye
las componentes que so´lo se diferencian en el a´ngulo polar de observacio´n, θs. En
la figura 4.2 se esquematiza esta estructura.














BSI = (i , , i , s )
(0º, , i , s )
(180º, , i , s )
(30º, , i , s )
. . . 
(0º, 0º, i , s )
(0º, 180º, i , s )
(0º, 30º, i , s )
. . . 
(0º, 0º, 0º, s )
(0º, 0º, 70º, s )
(0º, 0º, 10º, s )
. . . 
(0º, 0º, 0º, 0º)
(0º, 0º, 0º, 70º)
(0º, 0º, 0º, 10º)
. . . 
Figura 4.2: Estructura de las componentes de la BRDF en el Espectrimagen Bidirec-
cional (BSI) para una medida completa.
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4.1. Visualizacio´n: espectrimagen bidireccional
Para ilustrar un ejemplo de BSI, se utiliza un patro´n colorime´trico cera´mico
rosa oscuro con acabado en brillo (Ceramic Colour Standard - Series II), cuyas
dimensiones son 10 cm × 10 cm (fig. 4.3) cuya BRDF se ha medido en el labora-
torio con GEFE utilizando 900 configuraciones geome´tricas que se corresponden
con todas las combinaciones posibles de asignar a θi y a θs los valores de 0
◦, 20◦,
40◦, 60◦ y 70◦ y a φi y φs los valores de -120◦, -60◦, 0◦, 60◦, 120◦ y 180◦. La figura
4.4 muestra la medida completa, donde se observa la periodicidad con las con-
figuraciones geome´tricas. En primer lugar, se observa el mismo patro´n repetido
seis veces, una por cada valor de φi.
Figura 4.3: Patro´n colorime´trico cera´mico rosa oscuro con acabado en brillo (CCS -
Series II).
Figura 4.4: BSI de la medicio´n completa de la BRDF para el patro´n colorime´trico
cera´mico rosa oscuro con acabado en brillo.
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El desglose de la BSI se muestra en las figuras 4.5, 4.6 y 4.7 conforme se va
fijando cada coordenada esfe´rica como se ha descrito anteriormente. Este patro´n
repetido es lo esperado para un objeto cuya reflectancia no depende del a´ngulo
acimutal de incidencia que podr´ıamos llamar iso´tropo respecto a la irradiacio´n.
El grado de semejanza de los seis patrones se relaciona con el grado de isotrop´ıa.
En muestras iso´tropas como e´sta, es posible reducir las medidas a un u´nico valor
del a´ngulo acimutal (φi), o disminuir el ruido haciendo un promedio de los valores
para este a´ngulo acimutal.
Figura 4.5: Primer desglose de la BSI. Ejemplo manteniendo φi = -120
◦ para todas
las combinaciones posibles de ∆φ, θi, θs.
Cada uno de los patrones que exhibe la imagen del BSI de la medida completa
(fig. 4.4) se divide a su vez en tantas categor´ıas como nu´mero de semiplanos de
observacio´n se hayan medido (fig. 4.5). En este caso, como ejemplo, se ha tomado
la segregacio´n para φi = −120◦ pero recue´rdese que al ser un objeto iso´tropo, el
comportamiento es el mismo para cualquier otro valor de φi. ∆φ = 0
◦ representa
la observacio´n en el mismo semiplano de la direccio´n de incidencia (direccio´n de
retrorreflexio´n). En el semiplano ∆φ = 180◦ deben aparecer las reflexiones ma´s
direccionales pues es el semiplano donde se encuentra la direccio´n especular.
Cuando coinciden los resultados en los semiplanos (∆φ) y (2pi - ∆φ), se puede
decir que la reflexio´n es sime´trica respecto al plano de incidencia. Cuando el
resultado es ide´ntico en todos los semiplanos, la muestra es un difusor homoge´neo.
Asimismo, cada una de las categor´ıas presentes en φi = −120◦ (fig. 4.5) vuelve
a ser dividida en otras cinco categor´ıas (fig. 4.6), una por cada a´ngulo polar de
incidencia θi. En este caso, se ha tomado como ejemplo la segregacio´n para ∆φ =
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4.1. Visualizacio´n: espectrimagen bidireccional
0◦. Y, finalmente, cada una de ellas se descompone en otras cinco (fig. 4.7), una
por cada a´ngulo polar de observacio´n θs. Aqu´ı, se ha tomado la descomposicio´n
para θi = 0
◦. Como se ha comentado, esta visualizacio´n permite saber con una
simple observacio´n si el material es iso´tropo y homoge´neo respecto a la reflexio´n,
adema´s de tener una idea de su variacio´n espectral para cada geometr´ıa.
Figura 4.6: Segundo desglose de la BSI. Ejemplo manteniendo φi = -120
◦ y ∆φ = 0◦
para todas las combinaciones posibles de θi, θs.
Figura 4.7: Tercer desglose de la BSI. Ejemplo manteniendo φi = -120
◦, ∆φ = 0◦ y
θi = 0
◦ para todas las combinaciones restantes de θs.
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4.2. Representacio´n cartesiana
Como se explica en el inicio de este cap´ıtulo, los datos registrados se pueden
representar usando ejes cartesianos de dos maneras diferentes que suministran
informacio´n complementaria. Un tipo de representacio´n es la espectral en la que
las componentes de la BRDF se dibujan en funcio´n de la longitud de onda. La
otra representacio´n cartesiana es la angular en la que las componentes se dibu-
jan en funcio´n de algu´n a´ngulo de incidencia u observacio´n con las diferentes
configuraciones geome´tricas.
Para explicar estas representaciones, se utiliza la medida de la BRDF de un
patro´n colorime´trico cera´mico verde con acabado mate (Ceram Research, serie
GA98), cuyas dimensiones son 5 cm × 5 cm (fig. 4.8). Los a´ngulos polares de
incidencia (θi) y observacio´n (θs) se toman iguales a 0
◦, 20◦, 40◦, 60◦ y 70◦, y los
a´ngulos acimutales de incidencia (φi) y observacio´n (φs) iguales a -120
◦, -60◦, 0◦,
60◦, 120◦ y 180◦, con lo que se obtiene un total de 900 configuraciones geome´tricas.
Figura 4.8: Fotograf´ıa del patro´n colorime´trico cera´mico verde con acabado mate
(Ceram Research, serie GA98).
4.2.1. Representacio´n cartesiana espectral
La representacio´n espectral de las componentes de la BRDF del patro´n colo-
rime´trico se pueden observar en la figura 4.9. Por ser un material mate se deber´ıa
ver un u´nico grupo de l´ıneas espectrales. En cambio, lo que se observa es un
conjunto masivo de l´ıneas espectrales en la parte inferior de la gra´fica y tres
agrupaciones superiores con diferentes valores de BRDF y menor cantidad de
l´ıneas espectrales. Esto significa que el material mate no es un difusor homoge´neo
sino que tiene cierta direccionalidad en las configuraciones rasantes. Es de notar
la gran similitud entre todas las distribuciones espectrales. Adema´s, en el grupo
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Figura 4.9: Dependencia espectral de la BRDF, fr, del patro´n colorime´trico cera´mico
verde con acabado mate para las configuraciones geome´tricas medidas.
masivo se distingue un comportamiento ano´malo de ciertas l´ıneas espectrales para
las longitudes de onda ma´s largas en las configuraciones de retrorreflexio´n.
Como se aprecia en la figura 4.9, la mayor modulacio´n espectral de la radiancia
(responsable de la cromaticidad) esta´ en las componentes de menor valor de
BRDF que se parece a la que se conoce para la reflectancia 0◦:d de este patro´n
colorime´trico (fig. 4.10), donde se distingue un ma´ximo absoluto para la longitud
de onda de 515 nm y otro relativo en torno a 750 nm.


















Figura 4.10: Reflectancia 0◦:d del patro´n colorime´trico cera´mico verde con acabado
mate medida en el laboratorio (componente especular incluida).
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Como se muestra en la figura 4.9, la representacio´n espectral muestra la dis-
tribucio´n espectral de la BRDF para cada geometr´ıa de medida. Es una manera
sencilla de ver la evolucio´n del comportamiento espectral pero de dif´ıcil inter-
pretacio´n cuando el nu´mero de geometr´ıas utilizadas es alto. Para incluir de una
forma ma´s expl´ıcita la dependencia con las distintas geometr´ıas, esta figura debe
complementarse con una representacio´n de la BRDF promedio o a una longitud
de onda espec´ıfica en funcio´n de las geometr´ıas. En cualquier caso, la dependencia
espectral con las geometr´ıas de medida es de dif´ıcil interpretacio´n.
4.2.2. Representacio´n cartesiana angular
Este tipo de representacio´n consiste en dibujar el valor de la BRDF en fun-
cio´n de un a´ngulo, generalmente el polar de incidencia o de observacio´n, pues
muchos instrumentos so´lo miden en el plano de incidencia. En las figuras 4.11 y
4.12 se representa la BRDF del patro´n colorime´trico verde con acabado mate en
funcio´n del a´ngulo polar de observacio´n (θs) para cuatro a´ngulos de incidencia
(θi) diferentes. Se exhiben los datos ma´s significativos para la longitud de onda
de 550 nm (donde se tiene mejor relacio´n sen˜al/ruido al ser una muestra de color
verde) tanto en el plano de incidencia (ve´ase fig. 4.11) como en dos semiplanos
sime´tricos fuera del plano de incidencia (ve´ase fig. 4.12). Los resultados para otros
semiplanos y longitudes de onda son ana´logos.
Se definen los a´ngulos polares de observacio´n positivos y negativos de manera
que, cuando θs > 0, se esta´ hablando del semiplano ∆φ = 180
◦, mientras que si
θs < 0 se trata del semiplano ∆φ = 0
◦ en el caso del plano de incidencia (ve´ase
fig. 4.11). Para el caso de los dos semiplanos fuera del plano de incidencia, θs > 0
se refiere, en este ejemplo, al semiplano ∆φ = 120◦ y cuando θs < 0 se identifica
con el semiplano ∆φ = -120◦ (ve´ase fig. 4.12).
De las gra´ficas de representacio´n angular (figs. 4.11 y 4.12) se deduce que no
hay una direccio´n privilegiada o especular pues es un material con acabado mate,
pero s´ı se observa un aumento de la BRDF en el semiplano del haz especular
(θs > 0), mayor cuanto mayor es el a´ngulo polar de incidencia (ve´ase fig. 4.11).
Dicho aumento significa que no es un difusor homoge´neo sino que tiene una cier-
ta componente especular que se muestra conforme aumenta el a´ngulo polar de
incidencia, θi. Tambie´n es de notar la aparicio´n de un ma´ximo relativo en las
direcciones de observacio´n pro´ximas a la de incidencia. Se podr´ıa decir que se da
un efecto de intensificacio´n en la retrorreflexio´n pero te´ngase en cuenta que se
trata de un material con acabado mate.
Adema´s, en cada gra´fica se podr´ıa representar el valor de BRDF para distintos
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valores del a´ngulo acimutal, φi, que proporcionar´ıa informacio´n sobre la isotrop´ıa
de la reflexio´n de la muestra. Esto es lo que esta´ dibujado en ambas figuras, donde
no se observa diferencia al ser una muestra de acabado mate. Al estar solapados
se pone de manifiesto que la muestra es iso´tropa con respecto a la irradiacio´n y
el resultado de la BRDF, fr, es independiente de la orientacio´n desde donde se
irradia el objeto.
La representacio´n de la figura 4.11 es la angular ma´s habitual, pues la mayor
parte de los instrumentos so´lo realizan la medida de la BRDF en el plano de
incidencia de la radiacio´n. En la gra´fica superior izquierda se puede observar el
t´ıpico comportamiento sime´trico de la radiancia de estas muestras en incidencia
normal, con la ca´ıda habitual de radiancia para las direcciones de observacio´n
que se alejan de la normal.












































































Figura 4.11: Dependencia angular de los datos de la BRDF, fr, del patro´n colorime´tri-
co cera´mico verde con acabado mate en el plano de incidencia.
En la figura 4.12 se muestran los resultados de la BRDF observando des-
de fuera del plano de incidencia. Estos semiplanos corresponden a posiciones
desplazadas 60◦ respecto al semiplano de incidencia que contiene la direccio´n es-
pecular. Los a´ngulos acimutales de observacio´n, φs, son 120
◦ y -120◦, semiplanos
sime´tricos respecto al plano de incidencia. Se puede apreciar si hay simetr´ıa en
relacio´n al a´ngulo polar de observacio´n para todos los a´ngulos de incidencia, con
lo que la muestra ser´ıa iso´tropa, como ocurre en este caso. Es de notar el mı´nimo
de radiancia que se produce cuando θs = 0
◦.
68




































































Figura 4.12: Dependencia angular de los datos de la BRDF, fr, del patro´n colorime´tri-
co cera´mico verde con acabado mate en dos semiplanos sime´tricos fuera del plano de
incidencia.
4.3. Te´cnica de ana´lisis multivariable
La te´cnica de ana´lisis multivariable, Ana´lisis de Componentes Principales
(PCA), es eficaz en el ana´lisis o la caracterizacio´n de datos multivariantes [28,
29, 30]. Este procedimiento permite reducir la multidimensionalidad de los datos
adquiridos a un nu´mero intr´ınseco mı´nimo.
Aplicando dicha te´cnica a las componentes de la BRDF, se reduce el nu´mero de
datos considerablemente y esa reduccio´n a elementos mı´nimos se puede utilizar
para ver si existen relaciones con los feno´menos de reflexio´n. Para conocer la
relacio´n con los distintos procesos de interaccio´n en la superficie, hay que asumir
que cada uno de ellos afecta de un modo determinado a la distribucio´n espectral
incidente. El resultado asociado a este tipo de procedimiento permite entender
mejor las contribuciones a la BRDF y hace mucho ma´s sencilla la bu´squeda de
modelos.
El ana´lisis de componentes principales, PCA, es una potente te´cnica estad´ısti-
ca que permite identificar y cuantificar contribuciones ortogonales a una varianza
total de una coleccio´n de datos. El elemento clave es la definicio´n de una va-
riable aleatoria multidimensional, F = {F1, F2, . . . , FN}, que se realiza M veces.
Para los datos de la BRDF, esta variable se compone de una concatenacio´n de N
elementos Fi, cada uno correspondiente con la medida de BRDF en una configu-
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racio´n geome´trica espec´ıfica. El conjunto de valores espectrales extra´ıdos de los
diferentes espectros correspondientes a una longitud de onda determinada se toma
como realizacio´n de la variable multidimensional; el nu´mero de realizaciones, M ,
coincide con el nu´mero de longitudes de onda.
Supongamos una coleccio´n de datos en una matriz de M filas por N columnas.
Cada fila contiene el valor espectral de la BRDF para todas las configuraciones
geome´tricas deseadas para una longitud de onda determinada. La matriz de co-
varianza de los espectros se obtiene como una matriz N ×N , SF. Esta matriz de
covarianza es, t´ıpicamente, no diagonalizable, lo que demuestra las correlaciones
internas entre espectros.
Con el me´todo PCA se diagonaliza esta matriz de covarianza produciendo tres
tipos de elementos: N eigenvalues o autovalores o valores propios, γj, N eigen-
vectors o autovectores o vectores propios, ei,j, y N eigenspectra o autoespectros
o espectros propios, Aj. Los autovalores cuantifican la importancia y la contribu-
cio´n a la varianza total de los datos de su autoespectro asociado. Realmente,
γj es la varianza del autoespectro Aj. Los autovectores se pueden ver como los
coeficientes de la transformacio´n de las variables correlacionadas dadas por los
espectros a un nuevo conjunto de variables no correlacionadas expresadas por el
autoespectro. Estos autovectores se pueden organizar como una matriz ortogonal
N × N , E, donde ET = E−1 (ET significa matriz transpuesta). Por u´ltimo, los
autoespectros, Aj, describen los datos no correlacionados que proporcionan la








donde F¯i se obtiene restando al espectro original i-e´simo, Fi, su valor medio
(F¯i = Fi−〈Fi〉). La importancia de un autoespectro concreto, Aj, dentro del con-
junto, se cuantifica por su autovalor asociado, γj. Mediante el uso de los autovec-
tores, es posible migrar del sistema de coordenadas experimental, {F1, . . . , FN},
al sistema de coordenadas de los autoespectros, {A1, . . . , AN}, y viceversa. Esta





A partir de la ecuacio´n (4.2), se puede obtener una versio´n filtrada de los
espectros mediante la seleccio´n de un subconjunto espec´ıfico de autovectores y
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sus autoespectros asociados. Esto se hace, fa´cilmente, mediante la eleccio´n de
un subconjunto dentro del sumatorio. Por lo que, tambie´n es posible eliminar o
seleccionar una determinada coleccio´n de contribuciones caracterizadas por sus
autoespectros asociados.
Un ca´lculo interesante es expresar la varianza de los espectros originales como
combinacio´n de las varianzas asociadas con los autoespectros. La varianza de un











donde F¯ λi es el valor para la longitud de onda λ en el espectro F¯i de valor medio



























Incluyendo la ecuacio´n (4.4) en el ca´lculo de la varianza, ecuacio´n (4.3), es
posible pasar del sumatorio a lo largo de las M longitudes de onda, etiquetadas

















donde se aplica el hecho de que los autovectores no esta´n correlacionados, lo
que permite cancelar todos los te´rminos con j 6= k. Cuando j = k, el te´rmino
resultante es la varianza de los autovectores Aj que, por definicio´n, es igual a γj.
La expresio´n (4.5) se puede reescribir como un producto matricial:
S2 = E2 ·G (4.6)
donde S2 es un vector columna cuyos elementos contienen los valores de la va-
rianza de los espectros originales, S2i = σ
2[Fi], G es un vector columna cuyos
elementos contienen a los autovalores, Gj = γj, y E2 es una matriz cuyos ele-
mentos son las componentes de los autovectores al cuadrado, E2i,j = e
2
i,j.
Siguiendo la derivacio´n anterior, se puede concluir que la contribucio´n de un
determinado espectro, Aj, en la varianza de una seleccio´n de espectros originales,
Fi, viene dada por e
2
i,jγj. Del mismo modo, la contribucio´n a la desviacio´n t´ıpica
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del espectro original i debido so´lo al autoespectro j, viene dada por:





i,j = 1, los elementos de E2 representan la contribucio´n relativa a
la varianza de los espectros originales de la varianza de los autoespectros obtenidos
por el me´todo PCA.
Para ilustrar el potencial de este me´todo, a continuacio´n se presenta el resul-
tado que se obtiene al aplicarlo a la BRDF de un patro´n colorime´trico, cera´mico,
verde con acabado en brillo (ve´ase fig. 4.13). El ana´lisis se ha aplicado a un
muestreo de 448 configuraciones geome´tricas, que corresponden a todas las com-
binaciones resultantes de asignar a θi y a θs los valores de 0
◦, 10◦, 20◦, 30◦, 40◦,
50◦, 60◦ y 70◦, a φi solamente 0◦ y a φs los valores de 0◦, 30◦, 60◦, 90◦, 120◦, 150◦
y 180◦. Las medidas se realizan en el espectro visible (380 nm - 780 nm) cada 1
nm, lo que da un total de 401 valores espectrales.
Figura 4.13: Fotograf´ıa del patro´n colorime´trico cera´mico verde con acabado en brillo
(Ceram Research, serie GA98).
Es importante reescalar adecuadamente los datos registrados porque, como
sucede en este caso, los espectros especulares tienen una varianza relativa menor
que los espectros difusos y, adema´s, hay muchos ma´s espectros difusos que es-
peculares; por eso, si se aplicara el PCA al conjunto de datos donde se tomara
como criterio el cociente de cada espectro respecto a su varianza relativa, dar´ıa
menor peso a las componentes especulares. Esta consideracio´n deber´ıa hacerse
antes de utilizar la te´cnica del PCA al mismo tipo de datos ya que aplicar di-
ferentes criterios a los registros de entrada devolvera´ valores propios distintos.
Aqu´ı se toman los espectros absolutos como variable de entrada en el PCA para
obtener un resultado acorde con las propiedades del material.
Al aplicar el PCA a la BRDF de este patro´n como se ha descrito anteriormente,
se tiene M = 401 longitudes de onda, N = 448 espectros correspondientes a
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las distintas configuraciones geome´tricas, y una matriz covariante de 448×448
elementos. Los autoespectros significativos resultantes se muestran en la figura
4.14. Estos son los espectros asociados a los cuatro autovalores mayores (en orden
descendente) que son, por consiguiente, los ma´s importantes a la hora de calcular
la varianza total de los datos. La unio´n de sus contribuciones suma el 99,61 %
de la varianza y los autovalores son: 0,9864, 0,0066, 0,0018 y 0,0013 para estos
cuatro autoespectros. El autovalor para el siguiente autoespectro es 0,0003, que
ya no se considera.













































Figura 4.14: Autoespectros de la medida de BRDF del patro´n colorime´trico cera´mico
verde con acabado en brillo.
Los autoespectros representados en las gra´ficas esta´n todos orientados de una
manera natural para facilitar su interpretacio´n pero los autoespectros obtenidos
tras PCA esta´n, a veces, invertidos (multiplicados por -1). Con el fin de determinar
la orientacio´n real de un determinado autoespectro Aj, la forma ma´s sencilla es
localizar el espectro i donde este autoespectro tiene una contribucio´n sustancial
a la varianza total. Despue´s, uno so´lo necesita mirar el signo de ei,j. Si el signo
es negativo, el autoespectro Aj tiene que invertirse en la representacio´n pero no
en los ca´lculos posteriores.
La contribucio´n de un autoespectro a la varianza de un espectro determinado
se calcula como se explica en el pa´rrafo que sigue a la ecuacio´n (4.7). En las fi-
guras 4.15 y 4.16 se presentan las contribuciones relativas de las cuatro primeras
componentes principales a la varianza espectral tanto dentro como fuera del plano
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de incidencia, respectivamente. Es una representacio´n cartesiana angular de las
contribuciones relativas de las componentes en funcio´n del a´ngulo polar de ob-
servacio´n para cuatro a´ngulos polares de incidencia diferentes en el plano de inci-
dencia (ve´ase fig. 4.15) y para dos a´ngulos polares de incidencia diferentes en dos
semiplanos fuera del plano de incidencia (ve´ase fig. 4.16). Cabe sen˜alar que, en
cada configuracio´n, las contribuciones relativas a las cuatro componentes deben
sumar pra´cticamente uno. Si en algu´n caso, esto no fuera as´ı, se estar´ıa dejando
fuera una componente no despreciable y se tendr´ıa que an˜adir el autoespectro
correspondiente.
Como se definio´ en la seccio´n 4.2.2, cuando se representa el plano de inciden-
cia, los a´ngulos polares de observacio´n negativos, θs <0, se refieren al semiplano
∆φ = 0◦ y cuando los a´ngulos polares de observacio´n son positivos, θs >0, se
esta´ hablando del semiplano ∆φ = 180◦ (fig. 4.15). Por otra parte, en este ejem-
plo, cuando se representan dos semiplanos fuera del plano de incidencia, los a´ngu-
los polares de observacio´n negativos se refieren al semiplano ∆φ = 30◦ mientras
que los a´ngulos polares de observacio´n positivos hablan del semiplano ∆φ = 150◦
(fig. 4.16).








































































































PC1 PC2 PC3 PC4
Figura 4.15: Contribuciones relativas de las cuatro primeras componentes a la varianza
espectral en el plano de incidencia para a´ngulos polares de incidencia, θi, iguales a 10
◦,
20◦, 30◦ y 40◦.
Las representaciones asociadas al PCA permiten observar si hay o no simetr´ıa
e isotrop´ıa en la reflexio´n que se da en la muestra. En el caso de este ejemplo, se
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observa una tendencia no sime´trica fuera del plano de incidencia (ve´ase fig. 4.16).
Dependiendo del tipo de material con el que se esta´ trabajando, este esque-
ma de interpretacio´n tambie´n permite visualizar la existencia de la componente
especular y la retrorreflexio´n para cada a´ngulo polar de incidencia en el plano
de incidencia (ve´ase fig. 4.15) y su comportamiento fuera de e´l. En este caso,
las componentes principales no muestran ninguna alteracio´n descatable fuera del
plano de incidencia, esto es debido a que el material tiene un acabado en brillo y
su mayor contribucio´n se produce en las configuraciones geome´tricas especulares
(ve´ase fig. 4.16).




































es i = 10o
 
 























PC1 PC2 PC3 PC4
Figura 4.16: Contribuciones relativas de las cuatro primeras componentes a la varianza
espectral en un plano fuera del plano de incidencia para a´ngulos polares de incidencia,
θi, iguales a 10
◦ y 70◦.
Considerando las figuras 4.15 y 4.16 se puede hacer un ana´lisis sobre el signifi-
cado f´ısico de cada autoespectro teniendo en cuenta la naturaleza de la reflexio´n
que se da en la muestra: especular o difusa o ambas. El autoespectro PC1 siempre
contribuye en situaciones de reflexio´n especular (fig. 4.15) y nunca contribuye de
manera notable en otro tipo de configuracio´n (fig. 4.16). El autoespectro PC2
predomina sobre el resto de componentes, excepto para el caso de la reflexio´n
especular; representa la componente difusa de la BRDF. El autoespectro PC3
tambie´n contribuye a la componente difusa de la BRDF. La razo´n por la que
el PCA presenta a los autoespectros PC2 y PC3 como dos componentes sepa-
radas, aunque su contribucio´n a la reflexio´n se de la misma naturaleza, es porque,
en condiciones de reflexio´n especular a a´ngulos de incidencia pequen˜os, la con-
tribucio´n del autoespectro PC3 a la varianza es, claramente, ma´s relevante que
la contribucio´n del autoespectro PC2. Por tanto, a juzgar por el comportamien-
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to bastante diferente en condiciones de reflexio´n especular, se puede decir que
las distribuciones espectrales asociadas a los autoespectros PC2 y PC3 se ori-
ginan a partir de distintos feno´menos f´ısicos. El autoespectro PC4, a pesar de
que contribuye ma´s que el autoespectro PC1 bajo condiciones de observacio´n no
especulares, tiene una contribucio´n mucho menor que la de los otros dos auto-
espectros (PC2 y PC3). Es, bajo condiciones especulares con θi = 10
◦ y θi =
20◦, donde esta componente es realmente significativa (fig. 4.15). Quiza´s, esto se
podr´ıa explicar por la presencia en el material de una segunda interfaz generado-
ra de una la´mina o pel´ıcula, donde a´ngulos de incidencia pequen˜os podr´ıan ser
reflejados y transmitidos, y donde a´ngulos mayores quedan atrapados debido a la
reflexio´n total.
Tras este ana´lisis, es posible usar la informacio´n resultante del PCA para
identificar las componentes no correlacionadas de la BRDF en las interacciones a
diferentes capas de la superficie. Se podr´ıa proponer un modelo de capas a partir
de la informacio´n dada por el PCA, como punto de partida, para la interpolacio´n
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La realizacio´n de patrones de medida de reflectancia y factor de reflectan-
cia/radiancia se basa en materiales difusores blancos pues tienen una distribu-
cio´n espectral relativamente uniforme. Idealmente, estos patrones deber´ıan re-
producir al difusor perfecto o lambertiano (Perfectly Reflecting Diffuser, PRD)
pero, en realidad, so´lo se aproximan a este concepto, ya que ninguno refleja toda
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la radiacio´n incidente ni es totalmente lambertiano; es decir, su radiacio´n no es
constante para todo a´ngulo de observacio´n.
Cualquier material utilizado como patro´n de reflectancia difusa debe cumplir
una serie de condiciones o´pticas. Entre ellas se destacan la alta reflectancia por
razones pra´cticas, alta opacidad para evitar la influencia de la radiacio´n de fondo
y las pe´rdidas de borde, uniformidad para que el valor de la reflectancia a lo
largo de la superficie del patro´n sea constante, ausencia de luminiscencia excepto
en aquellas situaciones donde se quiera estudiar su influencia en ciertas regiones
espectrales, condiciones goniofotome´tricas: en muchos casos es necesaria una su-
perficie con acabado mate (pro´xima a un difusor lambertiano); sin embargo, para
otras aplicaciones, una superficie con acabado en brillo puede ser preferible [31].
Adema´s, estos materiales no deber´ıan verse afectados por la temperatura
(termocromismo), la irradiacio´n (fotocromismo) o por otras condiciones atmosfe´ri-
cas, tales como la humedad, los aerosoles, etc. Por otra parte, tienen que ser esta-
bles; esto es, ser capaces de mantener la mayor´ıa de las propiedades mencionadas
durante el mayor periodo de tiempo posible. Esta caracter´ıstica se requiere en la
mayor´ıa de las aplicaciones para garantizar la consistencia de las medidas.
En general, todas estas condiciones no se cumplen simulta´neamente ni total-
mente y la aplicacio´n para la que se utilice el patro´n determinara´ cua´les de estas
propiedades se requieren o cua´les son prioritarias.
En este cap´ıtulo se realiza un estudio de cuatro materiales usados para pa-
trones de reflectancia comerciales y disponibles en el laboratorio. Estos materiales
blancos son: Spectralon, vidrio de o´palo (opal glass) conocido como blanco ruso
mate, blanco cera´mico mate y una pastilla de polvo prensado de sulfato de bario,
preparada en nuestras instalaciones antes de realizar la medicio´n. Estos materiales
son de gran intere´s ya que se utilizan comu´nmente como patrones para transferir
la reflectancia difusa o el factor de reflectancia/radiancia [32, 33, 34, 35]. No se
consideran las tejas cera´micas blancas de acabado en brillo, pues aunque se usan
en laboratorios industriales, son menos interesantes para patrones de alto nivel
metrolo´gico.
5.1. Caracterizacio´n angular y espectral
Es importante evaluar cua´nto se alejan los patrones de reflectancia difusa del
difusor perfecto ya que diferentes errores sistema´ticos pueden estar relacionados
con esta desviacio´n [36]. Por tanto, cuanto mejor se caracterice esta diferencia,
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(a) Spectralon (b) Blanco ruso mate
(c) Teja blanca cera´mica mate (d) Pastilla de sulfato de bario
(BaSO4)
Figura 5.1: Fotograf´ıas de los cuatro patrones de reflectancia difusa ma´s habituales.
menor sera´ la incertidumbre de las medidas que hacen uso de estos patrones de
referencia o, por lo menos, se podra´n explicar mejor.
En la bibliograf´ıa se pueden encontrar varios estudios sobre la distribucio´n de
la reflectancia espectral de los patrones de reflectancia difusa ma´s t´ıpicos para
intervalos espectrales espec´ıficos en el UV cercano, visible e infrarrojo cercano y
geometr´ıas de irradiacio´n/observacio´n como por ejemplo 0◦:d, 45◦:0◦ y viceversa
[32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42]. Sin embargo, ninguno ha abordado la carac-
terizacio´n completa dentro del rango visible. En la actualidad, el desarrollo de
gonioespectrofoto´metros ma´s complejos [15, 16, 17, 18, 19] permite obtener datos
espectrales para casi cualquier geometr´ıa de medida; por tanto, se puede hacer
una comparacio´n ma´s completa entre los patrones de reflectancia difusa reales y
el difusor perfecto (PRD). La mejor manera de hacerlo es medir su BRDF espec-
tral [4] porque, por definicio´n, un PRD tiene una BRDF constante e igual a 1/pi
sr−1.
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5.1.1. Procedimiento de medida
La medida de la BRDF (descrita en la seccio´n 2.3) se lleva a cabo mediante
el gonioespectrofoto´metro GEFE (descrito en la seccio´n 2.1). El haz de irra-
diacio´n de la muestra esta´ casi colimado y su divergencia queda determinada por
el dia´metro de la apertura P2 (2 cm) y su distancia a la muestra (113 cm) (ve´ase
fig. 2.2). Aproximadamente, se toma el mismo a´ngulo so´lido de observacio´n, colo-
cando una apertura de 7 mm de dia´metro frente al espectrorradio´metro (ve´ase
fig. 5.2). Se polariza la luz incidente situando un polarizador lineal delante de la
apertura (fig. 5.2); de manera que, el plano de polarizacio´n de la luz transmitida
es paralelo al eje de transmisio´n del polarizador (orientacio´n paralela al plano
del anillo del instrumento). Es importante especificar el estado de polarizacio´n,
puesto que existe una dependencia de la BRDF espectral con la polarizacio´n,
mayor cuanto ma´s dominantes son las reflexiones sobre la superficie (a´ngulos de
incidencia rasantes y direcciones especulares). La incertidumbre de la variable a
estudiar (BRDF espectral relativa) esta´ limitada por la repetibilidad del espec-
trorradio´metro (0,6 %, k = 2) (ve´ase seccio´n 3.2).
Figura 5.2: Esquema de medida de la BRDF para los patrones de reflectancia difusa
(vista lateral).
Para determinar la BRDF espectral de estos patrones de reflectancia, se realiza
una medida en 512 configuraciones angulares diferentes que corresponden a las
combinaciones de los a´ngulos polares de incidencia (θi) y observacio´n (θs) entre
0◦ y 75◦, cada 5◦, el a´ngulo acimutal incidente (φi) se mantiene fijo en 0◦ pues
se asume isotrop´ıa respecto a la direccio´n de incidencia y el a´ngulo acimutal de
observacio´n (φs) toma los valores de 0
◦ y 180◦; esto es, los dos semiplanos que
componen el plano de incidencia (ve´ase fig. 4.1).
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La BRDF espectral, fr(θi, φi; θs, φs;λ), se normaliza con respecto al espectro
obtenido en la configuracio´n geome´trica (θi = 0
◦, θs = 45◦, φi = 0◦, φs = 180◦)
denominada, a partir de ahora, geometr´ıa de referencia. E´sta es una de las geo-
metr´ıas recomendadas por la CIE para especificar el factor de reflectancia de
materiales.
fr,rel(θi, φi; θs, φs;λ) =
fr(θi, φi; θs, φs;λ)
fr(0◦, 0◦; 45◦, 180◦;λ)
(5.1)
Como consecuencia de esta normalizacio´n, los errores sistema´ticos de la medi-
da se reducen considerablemente cuando se evalu´a la variacio´n de la distribucio´n
espectral entre los espectros a diferentes geometr´ıas.
Para un difusor perfecto, la fr,rel(θi, φi; θs, φs;λ) deber´ıa ser la unidad en cual-
quier configuracio´n geome´trica y longitud de onda. En el caso de que la distribu-
cio´n espectral fuera invariante a lo largo de las geometr´ıas, fr,rel(θi, φi; θs, φs;λ)
ser´ıa independiente de la longitud de onda. Como se mostrara´ ma´s adelante, esto
no es precisamente lo que sucede con estos patrones de reflectancia difusa (aunque
son los materiales ma´s pro´ximos a un difusor perfecto), por lo que un objetivo
es caracterizar esa dependencia con la longitud de onda. Para tal fin, se estudia
la variacio´n espectral de la fr,rel(θi, φi; θs, φs;λ) en funcio´n de las configuraciones
geome´tricas con el ana´lisis de componentes principales (PCA). Si se expresa la
BRDF de manera que la variacio´n espectral aparezca separada de la variacio´n
geome´trica, se simplifica la concepcio´n de un modelo y la representacio´n de los
datos:
fr,rel(θi, φi; θs, φs;λ) = 〈fr,rel(θi, φi; θs, φs;λ)〉λ ×
× [1 + ΣMj=1cj(θi, φi; θs, φs)Hj(λ)] (5.2)
Esta expresio´n corresponde a la multiplicacio´n de dos factores: el promedio
espectral de fr,rel (〈fr,rel(θi, φi; θs, φs;λ)〉λ), u´nicamente con dependencia angular,
y la suma de M+1 sumandos o componentes (dentro de los corchetes), siendo
el primero la unidad. Cada sumando se factoriza en dos: uno que contiene la
informacio´n espectral, Hj(λ) (con promedio espectral nulo y con una desviacio´n
t´ıpica de valor la unidad), y otro factor que contiene la informacio´n geome´trica,
cj(θi, φi; θs, φs), considerado como el peso de cada distribucio´n espectral a dife-
rente configuracio´n geome´trica y, de acuerdo con el formalismo propuesto, como
la variacio´n relativa de la distribucio´n espectral de la geometr´ıa de referencia.
Escribiendo la BRDF de esta manera, los ca´lculos necesarios para obtener la re-
flectancia espectral o el factor de reflectancia/radiancia espectral se simplifican
porque no es necesario integrar sus distribuciones espectrales sino so´lo sus pesos.
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Los datos adquiridos de la BRDF espectral se pueden estructurar como en la
ecuacio´n (5.2) mediante la aplicacio´n de la te´cnica multivariante del PCA (ve´ase
seccio´n 4.3). Esta herramienta permite expresar los espectros de la BRDF en
cualquier configuracio´n geome´trica como una combinacio´n lineal de unos pocos
espectros (Aj(λ), autoespectros) que se relacionan con Hj(λ) y los autovectores
ej(θi, φi; θs, φs) con los pesos cj(θi, φi; θs, φs). El principal inconveniente de este
tipo de ana´lisis es que los autoespectros no tienen significado f´ısico porque se
obtienen de un ana´lisis puramente estad´ıstico de un conjunto de distribuciones
espectrales constituyentes de la BRDF espectral de la muestra; por tanto, no se
pueden relacionar directamente con los para´metros f´ısicos del objeto que rigen los
feno´menos de reflexio´n de la luz en e´l.
Los autoespectros y autovectores se calculan como se describe en la seccio´n
4.3; de manera que, para obtener Hj(λ) con una desviacio´n t´ıpica de valor la





donde σ[Aj(λ)] es la desviacio´n t´ıpica de Aj(λ). Adema´s, la relacio´n entre el
autovector ej(θi, φi; θs, φs) y el peso cj(θi, φi; θs, φs) se puede escribir como:
cj(θi, φi; θs, φs) = ej(θi, φi; θs, φs)σ[Aj(λ)] (5.4)
5.1.2. Resultados
Tratados los registros espectrales siguiendo el procedimiento experimental des-
crito, los resultados de la BRDF espectral para los cuatro patrones de reflectancia
difusa quedan completamente caracterizados por tres factores: la variacio´n rela-
tiva del promedio espectral de la BRDF respecto a la geometr´ıa de referencia,
∆rfr, los dos autoespectros que ma´s contribuyen a la variacio´n de la distribu-
cio´n espectral, H1(λ) y H2(λ), y los dos coeficientes de ponderacio´n, c1 y c2,
correspondientes a la variacio´n relativa de la distribucio´n espectral debida a las
componentes n.◦ 1 [H1(λ)] y n.◦ 2 [H2(λ)], respectivamente.
En las figuras 5.3 (Spectralon), 5.4 (blanco ruso mate), 5.5 (blanco cera´mico
mate) y 5.6 (pastilla de sulfato de bario) se presenta en funcio´n del a´ngulo polar
de observacio´n, θs, cuando se mantiene fijo el a´ngulo polar de incidencia, θi, la
variacio´n relativa del promedio espectral de la BRDF respecto a la geometr´ıa de
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referencia, calculada como:
∆rfr(θi, φi; θs, φs) = 〈fr,rel(θi, φi; θs, φs;λ)〉λ − 1 (5.5)
Recue´rdese que los valores negativos de θs corresponden al semiplano que con-
tiene la direccio´n de incidencia y los valores positivos de θs se refieren al semiplano
que contiene la direccio´n especular. Cada una de estas curvas corresponde a un
valor de θi diferente. Con el fin de no enmaran˜ar las gra´ficas, se distinguen las
curvas concernientes a los a´ngulos polares de incidencia extremos, θi = 0
◦ (color
rojo) y θi = 75
◦ (color azul), las curvas intermedias donde se produce el cambio
de curvatura (color morado) y el resto de curvas (color verde) corresponden a
los valores intermedios de θi (valores de θi cada 5
◦) que diferencian los a´ngulos
pares (l´ınea continua) de los impares (l´ınea discontinua) y cubren la variacio´n
entre aquellas de forma mono´tona. La configuracio´n geome´trica especular no se
representa.



































Figura 5.3: Variacio´n relativa del promedio espectral de la BRDF respecto a la geo-
metr´ıa de referencia para el Spectralon en funcio´n del a´ngulo polar de observacio´n.
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Figura 5.4: Variacio´n relativa del promedio espectral de la BRDF respecto a la geome-
tr´ıa de referencia para el blanco ruso mate en funcio´n del a´ngulo polar de observacio´n.

































Figura 5.5: Variacio´n relativa del promedio espectral de la BRDF respecto a la geo-
metr´ıa de referencia para el blanco cera´mico mate en funcio´n del a´ngulo polar de ob-
servacio´n.
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Figura 5.6: Variacio´n relativa del promedio espectral de la BRDF respecto a la geo-
metr´ıa de referencia para la pastilla de sulfato de bario en funcio´n del a´ngulo polar de
observacio´n.
Observando las figuras 5.3 (Spectralon), 5.4 (blanco ruso mate), 5.5 (blanco
cera´mico mate) y 5.6 (pastilla de sulfato de bario) se destaca el cambio de cur-
vatura que exhiben en funcio´n del a´ngulo de observacio´n, θs. Para a´ngulos de
incidencia pequen˜os la curvatura es negativa mientras que para a´ngulos grandes
la curvatura es positiva. El cambio es mayor en el semiplano que contiene la direc-
cio´n especular (valores positivos de θs). Este feno´meno se observa ma´s claramente
en la figura 5.3 por la escala usada en el eje de ordenadas. Aunque no se muestra,
este comportamiento se observa independientemente de los a´ngulos acimutales
(φi y φs). Por tanto, existe un a´ngulo incidente, θnu (ve´ase tabla 5.1), para el
cual la curvatura es nula, como para el difusor perfecto. La tabla 5.2 muestra los
valores de los a´ngulos en los que se produce esta singularidad.
Para cuantificar los cambios significativos de la BRDF respecto al PRD, se
definen, como se indica en la tabla 5.1, los para´metros δil para pequen˜os a´ngulos
de incidencia y δih para grandes a´ngulos de incidencia. De manera ana´loga, se
definen los para´metros δsl para pequen˜os a´ngulos de observacio´n y δsh para grandes
a´ngulos de observacio´n, aunque son factores redundantes ya que, de acuerdo con
el principio de reciprocidad de Helmholtz, son equivalentes a δil y δih. Los valores
obtenidos para estos para´metros se muestran en la tabla 5.2.
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Tabla 5.1: Definicio´n de los para´metros para caracterizar la variacio´n relativa de la
BRDF espectral de los materiales respecto al PRD.
S´ımbolo Definicio´n
θnu Ma´ximo a´ngulo polar θi para el que
∆rfr(θi,0
◦;75◦,180◦) < ∆rfr(θi,0◦;45◦,180◦)
δil Variacio´n ma´xima para a´ngulos polares incidentes pequen˜os
∆rfr(10
◦,0◦;75◦,180◦) - ∆rfr(10◦,0◦;0◦,180◦)
δih Variacio´n ma´xima para a´ngulos polares incidentes grandes
∆rfr(65
◦,0◦;75◦,180◦) - ∆rfr(65◦,0◦;0◦,180◦)
δsl Variacio´n ma´xima para a´ngulos polares de observacio´n pequen˜os
∆rfr(75
◦,0◦;10◦,180◦) - ∆rfr(0◦,0◦;10◦,180◦)
δsh Variacio´n ma´xima para a´ngulos polares de observacio´n grandes
∆rfr(75
◦,0◦;65◦,180◦) - ∆rfr(0◦,0◦;65◦,180◦)
(θi,ret, θs,ret) Direccio´n de irradiacio´n/observacio´n para φi = φs
que produce la mı´nima ∆rfr
δret Variacio´n mı´nima respecto a la direccio´n de
irradiacio´n/observacio´n que produce el mı´nimo ∆rfr
∆rfr(θi,ret,0
◦;75◦,0◦) - ∆rfr(θi,ret,0◦;θs,ret,0◦)
θsp,i(s),n Direccio´n de irradiacio´n (observacio´n) donde se produce
la variacio´n espectral ma´xima debida a la componente principal n.
δsp,i(s),n Ma´xima variacio´n espectral a θsp,i(s),n constante.
Se calcula como la diferencia entre los pesos ma´ximo
y mı´nimo (cn,max - cn,min) para θsp,i(s),n de la componente principal n.
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Tabla 5.2: Valores para cada material de los para´metros que caracterizan la variacio´n






◦) 50 55 50 55
δil -0,17 -0,15 -0,18 -0,20
δih 0,63 1,46 2,74 0,86
δsl -0,17 -0,14 -0,14 -0,18
δsh 0,58 1,48 2,91 0,91
(θi,ret, θs,ret)(
◦) (75,45) (50,75) (50,75) (75,35)
δret 0,034 0 0 0,064
θsp,i,1(
◦) 75 55 55 75
δsp,i,1 0,021 0,040 0,048 0,046
θsp,i,2(
◦) 75 75 75 75
δsp,i,2 0,001 0,015 0,038 0,008
θsp,s,1(
◦) 75 55 55 75
δsp,s,1 0,012 0,029 0,041 0,03
θsp,s,2(
◦) 45 75 75 35
δsp,s,2 0,004 0,016 0,036 0,007
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Otro aspecto importante es que el valor mı´nimo del promedio espectral de la
BRDF se obtiene en el semiplano de incidencia que contiene a la direccio´n de
irradiacio´n; esto es, en los a´ngulos negativos de θs (ve´ase figs. 5.3 (Spectralon),
5.4 (blanco ruso mate), 5.5 (blanco cera´mico mate) y 5.6 (pastilla de sulfato de
bario)). Para cuantificar este mı´nimo, se definen tres para´metros: θi,ret y θs,ret
para la direccio´n en la cual se encuentra el mı´nimo y δret para la variacio´n del
promedio espectral de la BRDF en el mı´nimo con respecto al valor de referencia
(ve´ase tabla 5.1). Los valores de cada uno de estos para´metros para cada material
se indican en la tabla 5.2, como en el caso anterior.
Por otra parte, las figuras 5.7 (Spectralon), 5.8 (blanco ruso mate), 5.9 (blanco
cera´mico mate) y 5.10 (pastilla de sulfato de bario) muestran los dos autoespec-
tros, Hj(λ), que ma´s contribuyen a la variacio´n de la distribucio´n espectral (con-
viene mencionar que los autoespectros se ordenan de mayor a menor contribucio´n
a la varianza total). Estas contribuciones representan el 76 % de la varianza en el
Spectralon, el 94 % en el blanco ruso mate, el 97 % en el blanco cera´mico mate
y el 88 % en el BaSO4.

































Figura 5.7: Autoespectros significativos para el Spectralon.
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Figura 5.8: Autoespectros significativos para el blanco ruso mate.






























Figura 5.9: Autoespectros significativos para el blanco cera´mico mate.
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Figura 5.10: Autoespectros significativos para la pastilla de sulfato de bario.
La distribucio´n espectral var´ıa dependiendo de la configuracio´n geome´trica de
medida. Los autoespectros H1(λ) y H2(λ) (figs. 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10) obtenidos
mediante el PCA, modifican el promedio sobre las geometr´ıas de la BRDF es-
pectral como una combinacio´n lineal ponderada que depende de ellas, ecuacio´n
(5.2). Puesto que H1(λ) y H2(λ) se normalizan con sus desviaciones t´ıpicas, los
coeficientes de ponderacio´n c1 y c2 representan la variacio´n espectral relativa con
respecto a la configuracio´n geome´trica de referencia y la diferencia entre los pesos
ma´ximo y mı´nimo a una direccio´n de irradiacio´n/observacio´n espec´ıfica represen-
ta la variacio´n espectral relativa total en esa direccio´n. Igualmente, se define un
para´metro para describir la direccio´n de incidencia a la que se obtiene la ma´xima
variacio´n espectral, θsp,i,n, y otro para ese valor de variacio´n ma´xima, δsp,i,n, donde
el sub´ındice n indica la componente 1 o´ 2 (ve´ase tabla 5.1).
Finalmente, se definen dos u´ltimos para´metros para describir la direccio´n de
observacio´n a la que se obtiene la ma´xima variacio´n espectral de la BRDF de
cada material respecto al PRD, θsp,s,n, y dicha variacio´n ma´xima, δsp,s,n, donde el
sub´ındice n indica la componente 1 o´ 2 (ve´ase tabla 5.1).
Por u´ltimo, se visualizan las distribuciones espectrales de los dos coeficientes
de ponderacio´n c1 y c2 de los autoespectros H1(λ) y H2(λ) en las figuras 5.11
(Spectralon), 5.12 (blanco ruso mate), 5.13 (blanco cera´mico mate) y 5.14 (pastilla
de sulfato de bario).
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(a) Primer coeficiente de ponderacio´n, c1






































(b) Segundo coeficiente de ponderacio´n, c2
Figura 5.11: Distribucio´n espectral de los coeficientes de ponderacio´n de los autoes-
pectros del Spectralon.
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(a) Primer coeficiente de ponderacio´n, c1





































(b) Segundo coeficiente de ponderacio´n, c2
Figura 5.12: Distribucio´n espectral de los coeficientes de ponderacio´n de los autoes-
pectros del blanco ruso mate.
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(a) Primer coeficiente de ponderacio´n, c1



































(b) Segundo coeficiente de ponderacio´n, c2
Figura 5.13: Distribucio´n espectral de los coeficientes de ponderacio´n de los autoes-
pectros del blanco cera´mico mate.
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(a) Primer coeficiente de ponderacio´n, c1






































(b) Segundo coeficiente de ponderacio´n, c2
Figura 5.14: Distribucio´n espectral de los coeficientes de ponderacio´n de los autoes-
pectros de la pastilla de sulfato de bario.
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En estas gra´ficas se dan los coeficientes de ponderacio´n correspondientes a los
distintos a´ngulos polares de incidencia (θi entre 0
◦ y 75◦) cada 5◦. Se identifica
el correspondiente a θi = 0
◦ (color rojo) y el de θi = 75◦ (color azul), a´ngulos
polares de incidencia extremos. En color verde se representa los valores de los
coeficientes de ponderacio´n correspondientes al resto de a´ngulos θi, diferenciados
con una l´ınea continua para los a´ngulos pares y una discontinua para los impares.
Adema´s, en color morado se identifican los valores de los dos a´ngulos polares de
incidencia intermedios, θi = 35
◦ y θi = 40◦. Se puede apreciar que estos valores
var´ıan mono´tonamente. Al igual que para la representacio´n de ∆rfr, los valores
de θs < 0
◦ pertenecen al semiplano que contiene la direccio´n de incidencia y los
valores θs > 0
◦ corresponden al semiplano que contiene la direccio´n especular.
Tampoco se representa la configuracio´n geome´trica especular.
5.1.3. Discusio´n
Para realizar un ana´lisis de los resultados obtenidos para la variacio´n de la
BRDF respecto a la del PRD, de forma clara, se hace una distincio´n entre las
variaciones con respecto al comportamiento lambertiano y las relativas a los cam-
bios espectrales. Como se ha expuesto en la seccio´n anterior, estos patrones no son
lambertianos ya que sus BRDFs no tienen un valor constante. Esta conclusio´n
ya se ha demostrado por otros autores pero el estudio sistema´tico hecho aqu´ı,
revela que se pueden observar diferentes comportamientos, como por ejemplo, la
curvatura de la BRDF para un a´ngulo de irradiacio´n dado en funcio´n del a´ngulo
de observacio´n.
5.1.3.1. Comportamiento lambertiano
Las figuras 5.3 (Spectralon), 5.4 (blanco ruso mate), 5.5 (blanco cera´mico
mate) y 5.6 (pastilla de sulfato de bario) muestran que los cuatro patrones de
reflectancia difusa no son difusores perfectos pues para ello la BRDF deber´ıa ser
una funcio´n constante; esto es, ∆rfr = 0 para todas las configuraciones geome´-
tricas medidas. No obstante, s´ı que se observa un comportamiento pro´ximo al
ideal.
Como se ha indicado en el apartado anterior, estas gra´ficas muestran un cam-
bio de curvatura de la BRDF en funcio´n de θs que tiene un punto de inflexio´n,
definido por el a´ngulo θnu. Este a´ngulo no se ha determinado con precisio´n pero
se sabe que esta´ pro´ximo a 50◦ en el caso del Spectralon y del blanco cera´mico
mate, y cercano a 55◦ en el caso del blanco ruso mate y de la pastilla de sulfato
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de bario (ve´ase tabla 5.2). Cabe destacar que son valores pro´ximos a la geometr´ıa
de referencia, recomendada por la CIE para la medida del factor de reflectancia
(45◦), pero no es la misma.
Para los patrones blancos estudiados, el mayor cambio de la BRDF en a´ngulos
pequen˜os de incidencia esta´ entre un 15 % y un 20 % (ve´ase δil en tabla 5.2), lo
que hace no significativa la diferencia entre ellos. Sin embargo, la variacio´n relativa
δih para grandes a´ngulos de incidencia es muy diferente entre los patrones blancos
(ve´ase tabla 5.2). El patro´n blanco cera´mico mate presenta el mayor aumento con
casi un 300 %, seguido del blanco ruso mate (alrededor del 150 %), la pastilla
de sulfato de bario (con un 86 %) y, finalmente, el Spectralon (63 %). El mayor
cambio de la BRDF para a´ngulos de observacio´n pequen˜os y grandes, δsl y δsh
respectivamente, se produce en direcciones similares a las obtenidas para δil y δih,
respectivamente, como consecuencia del principio de reciprocidad de Helmholtz
(ve´ase tabla 5.2).
Por otra parte, la diferencia mı´nima del promedio espectral de la BRDF se ha
identificado con los para´metros θi,ret y θs,ret que definen la direccio´n en la cual se
encuentra el mı´nimo y δret que da la variacio´n del promedio espectral de la BRDF
en el mı´nimo con respecto al valor de referencia. Se pueden distinguir dos casos
diferentes para estos cuatro patrones de reflectancia difusa:
El valor mı´nimo de la desviacio´n se encuentra en un a´ngulo de observacio´n
intermedio, como es el caso del Spectralon y la pastilla de sulfato de bario,
cuyo θs,ret es 45
◦ y 35◦, respectivamente. El posterior aumento relativo de
la desviacio´n desde el a´ngulo θs,ret a 75
◦, representado por el para´metro δret,
es del 3,4 % para el Spectralon y del 6,4 % para la pastilla de sulfato de
bario. Los valores mı´nimos de la desviacio´n se obtienen, en ambos casos,
para el mayor a´ngulo de incidencia estudiado (θi,ret = 75
◦).
El valor mı´nimo de la desviacio´n se encuentra para el mayor a´ngulo de
observacio´n estudiado (θs,ret = 75
◦). Este es el caso del blanco ruso mate y
del blanco cera´mico mate.
5.1.3.2. Comportamiento espectral
La distribucio´n espectral de todos los materiales estudiados var´ıa dependien-
do de la configuracio´n geome´trica de medida. Usando los para´metros θsp,i,n (la
direccio´n de incidencia con la ma´xima variacio´n espectral) y δsp,i,n (la variacio´n
ma´xima) (ve´ase tabla 5.1), se pueden distinguir dos casos diferentes:
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La contribucio´n de H2(λ) es despreciable respecto a la contribucio´n de
H1(λ), como es el caso del Spectralon y la pastilla de sulfato de bario.
En ambos, la mayor variacio´n espectral se produce para el mayor a´ngulo
incidente θi estudiado (θsp,i,1 = 75
◦), alcanzando los valores de 2,1 % y 4,6
%, respectivamente.
La contribucio´n de H2(λ) es comparable con la contribucio´n de H1(λ). En
algunas configuraciones geome´tricas espec´ıficas, H1(λ) contribuye ma´s que
H2(λ) y viceversa. Este es el caso del blanco ruso mate y del blanco cera´mi-
co mate. En ambos, la contribucio´n de H1(λ) es mayor cuando θsp,i,1 = 55
◦,
alcanzando valores de la desviacio´n del 4 % y del 4,8 %, respectivamente.
Mientras que la variacio´n espectral relativa correspondiente a H2(λ) es ma-
yor cuando θsp,i,2 = 75
◦, alcanzando valores de la desviacio´n del 1,5 % y
del 3,8 %, respectivamente. Los coeficientes de ponderacio´n de estos auto-
espectros, para cada configuracio´n geome´trica, se muestran en las figuras
5.11 (Spectralon), 5.12 (blanco ruso mate), 5.13 (blanco cera´mico mate) y
5.14 (pastilla de sulfato de bario) para cada material, respectivamente.
Al contrario que para la direccio´n de incidencia, en la direccio´n de observacio´n
no se pueden distinguir dos casos, ya que la contribucio´n de H2(λ) siempre es com-
parable con la contribucio´n de H1(λ) en los cuatro patrones de reflectancia difusa.
Al igual que en la descripcio´n anterior, existen configuraciones geome´tricas en las
que H1(λ) contribuye ma´s que H2(λ) y viceversa. La mayor contribucio´n de H1(λ)
se produce cuando θsp,s,1 = 55
◦ para el blanco ruso mate y el blanco cera´mico ma-
te, con valores de la desviacio´n del 2,9 % y del 4,1 %, respectivamente. Adema´s,
esta condicio´n tambie´n se cumple cuando θsp,s,1 = 75
◦ en el Spectralon y en la
pastilla de sulfato de bario, alcanzando valores de la desviacio´n del 1,2 % y del 3
%, respectivamente. Por el contrario, H2(λ) es mayor cuando θsp,s,2 = 35
◦ para la
pastilla de sulfato de bario, con un valor de la desviacio´n del 0,7 %; cuando θsp,s,2
= 45◦ para el Spectralon, alcanzando un valor de la desviacio´n del 0,4 % y cuan-
do θsp,s,2 = 75
◦ para el blanco ruso mate y el blanco cera´mico mate, alcanzando
valores de la desviacio´n del 1,6 % y del 3,6 %, respectivamente.
El patro´n de reflectancia blanco cera´mico mate muestra la mayor variacio´n
espectral (5 %) pero so´lo esta´ ligeramente por encima de la variacio´n espectral
de la pastilla de sulfato de bario. La menor variacio´n espectral se encuentra en
el Spectralon (2 %). En cualquier caso, la variacio´n espectral aumenta conforme
aumenta el a´ngulo de incidencia.
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5.2. Principio de reciprocidad de Helmholtz
Los primeros indicios sobre reciprocidad para la luz se mencionan en un libro
de texto publicado en 1867 por Helmholtz [43]. Tras e´l, a lo largo de los an˜os, se
pone de manifiesto que el principio de reciprocidad de Helmholtz se cumple para
todo material [44, 45, 46, 47]. De hecho, la literatura parece indicar que las de-
mostraciones sobre la violacio´n del principio [48, 49] se obtuvieron en condiciones
en las que los errores experimentales no deber´ıan despreciarse [45].
El principio de reciprocidad de Helmholtz dice que la BRDF, fr, es invariante
cuando se intercambian las direcciones de incidencia y observacio´n:









siendo θ′i = θs, φ
′
i = φs, θ
′
s = θi y φ
′
s = φi.
Al caracterizar los patrones blancos, se han realizado medidas de la BRDF
que nos permiten contrastar este principio de reciprocidad. Para ello, con las
configuraciones geome´tricas medidas (ve´ase seccio´n 5.1) para los cuatro patrones
de reflectancia difusa y asumiendo simetr´ıa respecto a la direccio´n acimutal de









2, en el denominador, se utiliza para no tener en cuenta dos veces la
desviacio´n con respecto al valor medio de las dos configuraciones rec´ıprocas. Υ
es un ı´ndice de la variacio´n relativa de la BRDF que valdr´ıa 0 si se cumple el
principio de reciprocidad. Si se acepta dicho principio, el valor de Υ puede servir
como ı´ndice para detectar errores experimentales.
Las figuras 5.15 (Spectralon), 5.16 (blanco ruso mate), 5.17 (blanco cera´mico
mate) y 5.18 (pastilla de sulfato de bario) muestran los resultados obtenidos para
el coeficiente Υ, en las configuraciones geome´tricas 0◦:45◦ y 45◦:0◦ en funcio´n de
la longitud de onda en todo el espectro visible. Para una mejor visualizacio´n se
muestran los valores espectrales en intervalos de 5 nm, aunque se ha calculado
cada nano´metro.
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Figura 5.15: Distribucio´n espectral del coeficiente de reciprocidad Υ para las confi-
guraciones geome´tricas 0◦:45◦ / 45◦:0◦, correspondiente al Spectralon.






























Figura 5.16: Distribucio´n espectral del coeficiente de reciprocidad Υ para las confi-
guraciones geome´tricas 0◦:45◦ / 45◦:0◦, correspondiente al blanco ruso mate.
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Figura 5.17: Distribucio´n espectral del coeficiente de reciprocidad Υ para las confi-
guraciones geome´tricas 0◦:45◦ / 45◦:0◦, correspondiente al blanco cera´mico mate.































Figura 5.18: Distribucio´n espectral del coeficiente de reciprocidad Υ para las con-
figuraciones geome´tricas 0◦:45◦ / 45◦:0◦, correspondiente a la pastilla de sulfato de
bario.
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Estas figuras presentan valores del coeficiente Υ inferiores al 0,01 excepto para
el patro´n blanco cera´mico mate (ve´ase fig. 5.17) cuyo valor ma´ximo se encuentra
en torno a 0,017. La pastilla de sulfato de bario es el patro´n con menor valor
del coeficiente Υ debido, posiblemente, a que es el material ma´s lambertiano.
Por otra parte, tanto el Spectralon como el blanco ruso mate tienen variaciones
de la reciprocidad similares para esta configuracio´n. Adema´s, en todas ellas se
aprecia una desviacio´n uniforme del coeficiente de reciprocidad independiente de
la longitud de onda.
Los valores del coeficiente de reciprocidad obtenidos para los cuatro patrones
de reflectancia difusa se encuentran dentro de la estimacio´n de la incertidumbre
asociada al ca´lculo de dicho coeficiente de reciprocidad; por lo que no se puede
decir que haya un incumplimiento.
El coeficiente de reciprocidad tambie´n se ha estudiado para otros a´ngulos y
los resultados obtenidos para distintos valores de θi se presentan en las figuras
5.19 (Spectralon), 5.20 (blanco ruso mate), 5.21 (blanco cera´mico mate) y 5.22
(pastilla de sulfato de bario) en funcio´n del a´ngulo de observacio´n. Por facilidad,
en estas gra´ficas se representa el promedio espectral del coeficiente, Υ, pero esto
no influye en el resultado pues como se ha indicado para el caso de 45◦:0◦ / 0◦:45◦,
el coeficiente no depende de la longitud de onda.
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Figura 5.19: Variacio´n del coeficiente de reciprocidad con el a´ngulo polar de obser-













































































































































Figura 5.20: Variacio´n del coeficiente de reciprocidad con el a´ngulo polar de obser-
vacio´n para el blanco ruso mate.
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Figura 5.21: Variacio´n del coeficiente de reciprocidad con el a´ngulo polar de obser-


















































































































































Figura 5.22: Variacio´n del coeficiente de reciprocidad con el a´ngulo polar de obser-
vacio´n para la pastilla de sulfato de bario.
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5.2. Principio de reciprocidad de Helmholtz
Una visio´n extensa de la variacio´n del coeficiente de reciprocidad, Υ, se ex-
pone en las figuras anteriores, para los cuatro patrones de reflectancia difusa.
Cada una de las gra´ficas, dentro de las figuras, representa dicha variacio´n en
funcio´n del a´ngulo polar de observacio´n θs, fijado el a´ngulo polar incidente θi.
Las barras de error representan la desviacio´n t´ıpica de la distribucio´n espectral.
Tambie´n, se observan dos puntos singulares, estos corresponden al cociente por
s´ı mismo, por tanto, y como consecuencia de la definicio´n del coeficiente de re-
ciprocidad Υ, ecuacio´n (5.7), son iguales a 0. Recue´rdese que los a´ngulos polares
de observacio´n negativos (θs < 0) se situ´an en el semiplano de la direccio´n de
incidencia mientras que los a´ngulos polares de observacio´n positivos (θs > 0) se
localizan en el semiplano de la direccio´n especular.
Se observa un comportamiento sime´trico para los patrones Spectralon (ve´ase
fig. 5.19), blanco ruso mate (ve´ase fig. 5.20) y blanco cera´mico mate (ve´ase fig.
5.21), mientras que la pastilla de sulfato de bario (ve´ase fig. 5.22) no presenta
de manera tan clara esa simetr´ıa pero, al mismo tiempo, tiene la respuesta ma´s
lambertiana, con una variacio´n del coeficiente de reciprocidad por debajo del 0,5
%. Al igual que para el estudio de la configuracio´n 0◦:45◦ / 45◦:0◦, los patrones
Spectralon y blanco ruso mate son los ma´s pro´ximos tanto en su comportamiento
como en la variacio´n ma´xima del coeficiente Υ, en torno al 1,5 %. Sin embargo,
para la mayor parte de las geometr´ıas estudiadas, esta variacio´n esta´ por debajo
del 1 %. Por su parte, el blanco cera´mico mate tiene el peor comportamiento
pues su desviacio´n supera el 3 %, aunque este valor se reduce considerablemente
si se observa entre -50◦ y 50◦.
El resto de las configuraciones, con θi tomando los valores de 10
◦, 20◦, 30◦,
40◦, 50◦, 60◦ y 70◦, tienen un comportamiento sime´trico en general, y conforme
aumenta el a´ngulo polar de incidencia, aumenta la variacio´n del coeficiente de
reciprocidad, a excepcio´n del patro´n blanco cera´mico mate que reduce su ma´ximo.
Cabe destacar el patro´n fabricado de sulfato de bario pues a a´ngulos rasantes,
con θi igual a 60
◦ y 70◦, aumenta su desviacio´n notablemente.
5.2.1. Discusio´n
En la configuracio´n 0◦:45◦ / 45◦:0◦, en el espectro visible (380 nm - 780 nm),
se observa que el error de reciprocidad es menor que 1 % para los materiales
difusores blancos a excepcio´n del blanco cera´mico mate, pero todos los valores
esta´n dentro de la incertidumbre asociada a la medida. Adema´s, todos ellos mues-
tran una desviacio´n uniforme en el rango espectral estudiado. Cabe destacar la
pastilla de sulfato de bario, que aun siendo fabricada de forma manual, tiene
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el mejor comportamiento y la menor desviacio´n del coeficiente de reciprocidad,
considerada despreciable.
Por otra parte, se representa el promedio espectral del coeficiente de recipro-
cidad Υ en funcio´n del a´ngulo polar de observacio´n θs para los a´ngulos polares
de incidencia θi medidos.
5.3. Retrorreflexio´n de patrones en incidencia
normal
La medida de la reflectancia hemisfe´rica (0◦:di / 0◦:de o 8◦:di / 8◦:de) de
materiales se hace, normalmente, utilizando me´todos de comparacio´n [50]. El
material bajo estudio se irradia en incidencia normal o muy pro´xima a ella y la
radiacio´n reflejada se recoge por medio de una esfera integradora cuya pared inte-
rior esta´ uniformemente iluminada. Un detector produce una sen˜al proporcional
a la potencia reflejada y la reflectancia hemisfe´rica esta´ dada por la relacio´n entre
la sen˜al del detector producida por el material y la sen˜al del detector producida
por un patro´n blanco irradiado como el material en estudio, multiplicado por la
reflectancia del patro´n. En la pra´ctica, la potencia reflejada no se recoge comple-
tamente por la esfera ya que la radiacio´n que incide en la muestra o el patro´n
entra en la esfera por un orificio frente a ellos. La fraccio´n de potencia reflejada
no recogida dependera´ del a´ngulo so´lido subtendido por el orificio de entrada y
de la distribucio´n angular de la potencia reflejada (lambertianidad). Por tanto,
es importante estudiar esta distribucio´n angular en las direcciones pro´ximas a la
de incidencia (en lo sucesivo, al conjunto de estas direcciones la denominaremos
direccio´n de retrorreflexio´n) para poder corregir los patrones de acuerdo con el
a´ngulo so´lido de observacio´n espec´ıfico de cada instrumento y evitar errores en la
medida, como podr´ıan ser los mostrados en la literatura [36].
La retrorreflectancia real no se puede medir con la mayor´ıa de los gonioespec-
trofoto´metros desarrollados en los u´ltimos an˜os [1, 15, 16, 17, 18, 19]; por eso,
generalmente, se hace una extrapolacio´n de los valores de reflectancia en esa re-
gio´n. Sin embargo, esta solucio´n tiene un inconveniente importante puesto que se
produce un aumento de la reflectancia alrededor de la direccio´n de retrorreflexio´n
que no es posible extrapolar a menos que se conozca bien su distribucio´n angular.
Este aumento esta´ bien documentado en la literatura [51, 52] y se conoce con va-
rios nombres: efecto oposicio´n, surge, heiligenshein o efecto Minnaert. De acuerdo
con la teor´ıa de retrodifusio´n coherente de la luz (en lo sucesivo, CBS) [51], este
feno´meno se produce por la interferencia constructiva de ondas parciales en un
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a´ngulo so´lido centrado en la direccio´n de retrorreflexio´n cuando se produce una re-
flexio´n mu´ltiple en el material. El aumento de reflectancia tiene una distribucio´n
con forma triangular cuyo valor ma´ximo puede incluso duplicar la reflectancia
cuando la reflexio´n mu´ltiple domina a la simple. Esta teor´ıa predice anchuras a
medio pico por debajo de 1◦, lo que indica un a´ngulo muy estrecho. Este rasgo
caracter´ıstico de los materiales utilizados como patrones de reflectancia difusa no
esta´ tabulado, luego es necesario medirlo.
Por todo esto, se ha estudiado exhaustivamente la BRDF en torno a esta di-
reccio´n de retrorreflexio´n para los cuatro materiales difusores blancos habituales.
5.3.1. Procedimiento de medida
Una configuracio´n particular de retrorreflexio´n es la medida de la retrorre-
flectancia en incidencia normal respecto a la superficie de la muestra (θi = 0
◦),
que es la geometr´ıa relevante de irradiacio´n para las medidas hemisfe´ricas. Las
adquisiciones de la radiancia de las muestras se llevan a cabo con el espectrorra-
dio´metro; cada 0,2◦ se escanea θs (a´ngulo polar de observacio´n) desde 0◦ hasta
8◦. El a´ngulo acimutal se mantiene constante para todas las medidas ya que son







Figura 5.23: Esquema de la configuracio´n geome´trica de medida en retrorreflexio´n
con incidencia normal. BS: divisor de haz; SR: espectrorradio´metro; S: Muestra.
Se selecciona un campo de observacio´n de 0,1◦ en el espectrorradio´metro. El
a´ngulo mitad del a´ngulo so´lido de irradiacio´n es de 0,51◦; de ah´ı que se coloque
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una apertura de 7 mm de dia´metro frente al objetivo del espectrorradio´metro con
el fin de reducir el a´ngulo mitad del a´ngulo so´lido de observacio´n hasta 0,52◦. La
convolucio´n de la apertura con la medida se deconvoluciona en el procesado de
datos utilizando el algoritmo de Lucy-Richardson [53]. El efecto debido al a´ngulo
so´lido de irradiacio´n no nulo es despreciable ya que los materiales a caracterizar
son difusores casi perfectos en esta zona.
En el gonioespectrofoto´metro GEFE, la retrorreflexio´n (ve´ase fig. 5.23) se mide
a trave´s de un divisor de haz que produce algo de luz difusa y tiene una zona
de oclusio´n para el haz reflejado. Ambos se corrigen cuidadosamente siguiendo
el proceso explicado en el cap´ıtulo 2. El efecto de desplazamiento del divisor de
haz tambie´n se evita mediante el desplazamiento vertical de la muestra cuando
el espectrorradio´metro se encuentra detra´s del divisor de haz.
5.3.2. Resultados
A fin de comparar los datos de los cuatro patrones de reflectancia difusa, se
calcula el promedio espectral de la BRDF como se ha hecho en los apartados
anteriores. Dado que todos los materiales son blancos, este promedio espectral es
significativo para el material y menos “ruidoso”que los valores espectrales. Los
resultados obtenidos se normalizan al valor de la BRDF promediada espectral-
mente en θs = 8
◦, donde el efecto oposicio´n es despreciable de acuerdo a la teor´ıa.





y se representa en las figuras 5.24 (Spectralon), 5.25 (blanco ruso mate), 5.26
(blanco cera´mico mate) y 5.27 (pastilla de sulfato de bario) como una funcio´n
del a´ngulo de observacio´n θs. Las barras de error muestran la desviacio´n t´ıpica de
tres medidas independientes de la BRDF. Sus valores var´ıan entre el 0,3 % y el
0,9 %. La incertidumbre de medida de la BRDF con este gonioespectrofoto´metro
es del 0,6 % con k = 2 (ve´ase cap´ıtulo 3).
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Figura 5.24: Variacio´n del promedio espectral relativo de la BRDF en torno a la
direccio´n de retrorreflexio´n en incidencia normal para el Spectralon.











Figura 5.25: Variacio´n del promedio espectral relativo de la BRDF en torno a la
direccio´n de retrorreflexio´n en incidencia normal para el blanco ruso mate.
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Figura 5.26: Variacio´n del promedio espectral relativo de la BRDF en torno a la
direccio´n de retrorreflexio´n en incidencia normal para el blanco cera´mico mate.










Figura 5.27: Variacio´n del promedio espectral relativo de la BRDF en torno a la
direccio´n de retrorreflexio´n en incidencia normal para la pastilla de sulfato de bario.
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Los datos para los valores de θs entre 2,3
◦ y 5,5◦ no se muestran en las figuras
porque son muy ruidosos debido a la oclusio´n de la montura del divisor de haz.
Se observa una distribucio´n aproximadamente triangular alrededor de θs = 0
◦
para los cuatro patrones de reflectancia difusa. Segu´n lo predicho por la teor´ıa
CBS, todas las distribuciones tienen una anchura a medio pico por debajo de
1◦. El ma´ximo aumento observado es para la pastilla de sulfato de bario, con un
incremento del 22 %, mientras que el Spectralon, el blanco ruso mate y el blanco
cera´mico mate tienen un aumento similar, entre el 4,8 % y el 7,0 %.
Se ha observado una dependencia muy pequen˜a con la longitud de onda (entre
380 nm y 780 nm) en las medidas (menor del 2 % en los cuatro patrones) y es
una tendencia predecible. Por eso, esta dependencia no se muestra y tampoco se
considera en el ana´lisis de los datos.
5.3.3. Discusio´n
Para analizar mejor el efecto de retrorreflexio´n, los datos experimentales se
deconvolucionan usando el algoritmo de Lucy-Richardson [53] para minimizar
el efecto de la apertura del instrumento en la medida. La variacio´n relativa del
promedio espectral de la BRDF (∆fr), tras la deconvolucio´n de la apertura, se
muestra para cada uno de los patrones de reflectancia difusa en las figuras 5.28
(Spectralon), 5.29 (blanco ruso mate), 5.30 (blanco cera´mico mate) y 5.31 (pastilla
de sulfato de bario). Para a´ngulos θs mayores que 1,4
◦ el algoritmo de deconvolu-
cio´n no produce ningu´n cambio, por lo que se representan los mismos datos para
esos a´ngulos que en las figuras anteriores.
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Figura 5.28: Variacio´n de BRDF tras la deconvolucio´n de los datos experimentales
del Spectralon segu´n el modelo CBS (l´ınea discontinua) y segu´n la funcio´n exponencial
(l´ınea continua).















Figura 5.29: Variacio´n de BRDF tras la deconvolucio´n de los datos experimentales
del blanco ruso mate segu´n el modelo CBS (l´ınea discontinua) y segu´n la funcio´n ex-
ponencial (l´ınea continua).
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Figura 5.30: Variacio´n de BRDF tras la deconvolucio´n de los datos experimentales
del blanco cera´mico mate segu´n el modelo CBS (l´ınea discontinua) y segu´n la funcio´n
exponencial (l´ınea continua).













Figura 5.31: Variacio´n de BRDF tras la deconvolucio´n de los datos experimentales
de la pastilla de sulfato de bario segu´n el modelo CBS (l´ınea discontinua) y segu´n la
funcio´n exponencial (l´ınea continua).
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Estos datos se ajustan a dos funciones diferentes, de manera que se puedan
usar en sucesivos ca´lculos. La primera, la del modelo CBS [51] ma´s un te´rmi-























siendo l∗ es el recorrido libre medio y q = 2piθs/λ, estando θs expresada en radia-
nes.
El ajuste de esta funcio´n a los datos permite estimar los para´metros l∗ e
I0. Cuanto menor sea l
∗, mayor sera´ el ancho de la distribucio´n. La relacio´n
pCBS(θs) = ICBS(θs)/(I0 + ICBS(θs)) representa la relevancia del efecto de interfe-
rencia constructiva en el material y, en consecuencia, se relaciona con el valor del
pico de la distribucio´n.
La segunda funcio´n utilizada para el ajuste es una exponencial, definida como:
∆fr,exp(θs) = a e
−bθs (5.11)
donde a y b son los para´metros a ajustar. El valor de a es indicativo del pico de la
distribucio´n, mientras que el valor de b es inversamente proporcional a la anchura
a media altura, FWHM, (b = 2 ln 2/FWHM). La ventaja de esta aproximacio´n
es que los para´metros de ajuste contienen la informacio´n del pico y el ancho sin
necesidad de realizar ma´s ca´lculos, si bien no esta´ relacionada con la naturaleza
del efecto.
Los resultados para ambos ajustes se presentan en las figuras 5.28 (Spec-
tralon), 5.29 (blanco ruso mate), 5.30 (blanco cera´mico mate) y 5.31 (pastilla
de sulfato de bario). La l´ınea continua marro´n es el ajuste de la funcio´n expo-
nencial mientras que la l´ınea discontinua negra representa el ajuste del modelo
CBS. Debe tenerse en cuenta que los datos en θs = 0
◦ se excluyen en los ajustes.
La razo´n es que esta direccio´n, donde supuestamente se encuentra el pico de la
distribucio´n, es un punto muy singular y sensible a errores debidos al campo de
observacio´n no nulo (0,1◦) y al error de posicio´n angular (de las especificaciones
del brazo robot se puede derivar que la incertidumbre angular de estas rotaciones
esta´ por debajo de 0,005◦).
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En las tablas 5.3 y 5.4 se muestra la bondad de los ajustes, derivados de los
valores χ-cuadrado (χ2) para el modelo CBS y la funcio´n exponencial, respecti-
vamente. Teniendo en cuenta los nueve grados de libertad de este test, se puede
calcular la probabilidad de que el resultado sea debido al azar (p-valor). Estos re-
sultados se exponen en la tercera columna de cada una de las tablas mencionadas.
Tabla 5.3: Bondad del ajuste para el modelo CBS.
Material χ2 p-valor
Spectralon 6,5670 0,6820
Blanco ruso mate 14,5650 0,1035
Blanco cera´mico mate 5,4415 0,7942
Pastilla de sulfato de bario 2,4226 0,9828
Tabla 5.4: Bondad del ajuste para la funcio´n exponencial.
Material χ2 p-valor
Spectralon 1,1002 0,9991
Blanco ruso mate 1,4716 0,9973
Blanco cera´mico mate 9,3111 0,4090
Pastilla de sulfato de bario 3,6425 0,9333
En general, cuando p-valor es menor o igual a 0,05, se considera estad´ıstica-
mente significativo; es decir, p-valor nos esta´ indicando que lo ma´s probable es
que la hipo´tesis de partida (funcio´n de ajuste) no sea correcta. Por el contrario,
como sucede en este caso, los p-valores son mayores que 0,05 y, en consecuencia,
la hipo´tesis de partida es correcta. Esto significa que las funciones elegidas son
adecuadas para el ajuste de los datos. Si bien un poco menores para el modelo
CBS.
Aunque las curvas, entre ajustes, son bastante similares (figs. 5.28, 5.29, 5.30
y 5.31), el ajuste exponencial es mejor que el ajuste del modelo CBS para el
Spectralon, el blanco ruso mate y la pastilla de sulfato de bario. Como se muestra
en la tabla 5.4, el modelo exponencial encaja muy bien en los cuatro patrones
de reflectancia difusa porque sus p-valores son altos, aunque en menor medida
para el blanco cera´mico mate. El Spectralon, el blanco ruso mate y la pastilla de
sulfato de bario tienen p-valores pro´ximos a 1. De hecho, si se comparan ambos
ajustes, el modelo CBS so´lo trabaja bien para la pastilla de sulfato de bario (tabla
5.3) con un p-valor igual a 0,98 y es mejor que la funcio´n exponencial en el caso
del patro´n blanco cera´mico mate.
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Las tablas 5.5 y 5.6 presentan los para´metros de ajuste y sus incertidumbres
para el modelo CBS y la funcio´n exponencial, respectivamente.
Tabla 5.5: Para´metros de ajuste e incertidumbres t´ıpicas para el modelo CBS. Tambie´n
se muestran los valores de pCBS.
Material I0 uI0 l
∗(nm) ul∗(nm) pCBS( %)
Spectralon 9,0 1,1 7,8·103 1,0·103 23
Blanco ruso mate 9,91 0,74 79,3·102 6,1·102 23
Blanco cera´mico mate 9,05 0,98 49,6·102 6,5·102 21
Pastilla de sulfato de bario 3,230 0,077 2671 79 46
Con respecto al modelo CBS, la mejor estimacio´n en ambos para´metros (I0 y
l∗) se obtiene para la pastilla de sulfato de bario (tabla 5.5). Sin embargo, este
modelo no ajusta demasiado bien los patrones Spectralon y blanco cera´mico mate
(tabla 5.5). La incertidumbre relativa de las estimaciones se encuentra entre el 11
% y el 13 %.
Cuanto mayor es el valor de pCBS, mayor es el porcentaje de la altura del pico
debido a la contribucio´n relativa de la luz retrodifundida coherente. La pastilla
de sulfato de bario tiene el mayor valor de pCBS mientras que el resto de patrones
de reflectancia difusa tienen pCBS similares, cuyos valores son la mitad del sulfato
de bario (BaSO4).
Tabla 5.6: Para´metros de ajuste y sus incertidumbres t´ıpicas para la funcio´n expo-
nencial.
Material a ua b(rad
−1) ub(rad−1)
Spectralon 0,1028 0,0035 121,5 4,8
Blanco ruso mate 0,0931 0,0052 112,2 7,7
Blanco cera´mico mate 0,108 0,010 83,3 9,7
Pastilla de sulfato de bario 0,2671 0,0057 54,2 1,6
La tabla 5.6 muestra mejores incertidumbres relativas de la estimacio´n de los
para´metros (2 % - 12 %). Ambos para´metros (a y b) tienen las incertidumbres
ma´s bajas para la pastilla de sulfato de bario. Por el contrario, este patro´n es
el u´nico material que no satisface la prediccio´n teo´rica sobre la anchura a mitad
altura de menos de 1◦ que se ha calculado y se presenta en la tabla 5.7. De acuerdo
con el valor del para´metro a, estos resultados revelan un aumento aproximado del
10 % de la BRDF para el Spectralon, el blanco ruso mate y el blanco cera´mico
mate, y del 30 % para la pastilla de sulfato de bario.
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Por otra parte, en la tabla 5.7, adema´s de la anchura del pico, se incluye la
diferencia entre la reflectancia hemisfe´rica incluyendo el pico de la retrorreflectan-
cia y el calculado asumiendo un comportamiento lambertiano (∆ρ). Este error es
ma´s significativo en el caso de la pastilla de sulfato de bario aunque despreciable
comparado con otras fuentes de error.
Tabla 5.7: FWHM y ∆ρ para la funcio´n exponencial.
Material FWHM(◦) ∆ρ
Spectralon '0,65 4,4·10−3 · fr(8◦)
Blanco ruso mate '0,65 4,6·10−3 · fr(8◦)
Blanco cera´mico mate '0,95 9,8·10−3 · fr(8◦)
Pastilla de sulfato de bario '1,5 5,7·10−2 · fr(8◦)
Este aumento se debe tener en cuenta si se quiere determinar la BRDF con
gran precisio´n pese a que no es importante para los materiales blancos difu-
sores estudiados en la configuracio´n geome´trica 0◦:di. Los para´metros de ajuste
se facilitan como herramienta para poder evitar la extrapolacio´n en torno a esa
direccio´n.
5.4. Realizacio´n de patrones de medida
Como grupo de investigacio´n de un Laboratorio Asociado al Centro Espan˜ol
de Metrolog´ıa, surge la necesidad de crear patrones propios para tener escalas
de medida independientes siendo el propio laboratorio el que dara´ trazabilidad a
otros.
Tras hacer una bu´squeda exhaustiva, la literatura no aporta informacio´n so-
bre la realizacio´n de patrones tanto de reflectancia como de factor de reflectan-
cia/radiancia a partir de la medicio´n de la BRDF espectral, fr. Por lo que esta
forma de realizar patrones de factor de reflectancia/radiancia y reflectancia es
novedosa. A continuacio´n se describe la realizacio´n de patrones de estas magni-
tudes.
5.4.1. Patro´n de factor de reflectancia 0◦:45◦
El factor de reflectancia se define como la relacio´n entre el flujo radiante refleja-
do por la superficie de una muestra y lo que se reflejar´ıa en la misma configuracio´n
geome´trica por un difusor perfecto (es decir, sin pe´rdidas y lambertiano) irradia-
do en las mismas condiciones que la muestra [4]. As´ı definido, el valor del factor
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de reflectancia depende de la geometr´ıa de irradiacio´n/observacio´n y por ello se
definen ciertas geometr´ıas de referencia, como es el caso de la 0◦:45◦ o´ 45◦:0◦.
Segu´n la nomenclatura propuesta por F. E. Nicodemus et al. [4], el factor de
reflectancia se calcula de la siguiente manera:
R(θi, φi; θs, φs) = pi fr(θi, φi; θs, φs) (5.12)
Traduciendo esta expresio´n a nuestro caso concreto, el ca´lculo es inmediato a
partir de los datos obtenidos de la BRDF espectral para la configuracio´n geome´tri-
ca deseada (θi = 0
◦, φi = 0◦, θs = 45◦, φs = 180◦). Las figuras 5.32 (Spectralon),
5.33 (blanco ruso mate), 5.34 (blanco cera´mico mate) y 5.35 (pastilla de sulfato
de bario) muestran el factor de reflectancia 0◦:45◦ en funcio´n de la longitud de
onda junto con la incertidumbre relativa asociada a su medida cada 5 nm, aunque
se ha calculado cada 1 nm. Las tablas 5.8 (Spectralon), 5.9 (blanco ruso mate),
5.10 (blanco cera´mico mate) y 5.11 (pastilla de sulfato de bario) presentan los
valores nume´ricos de dicho factor de reflectancia cada 10 nm.




















Figura 5.32: Factor de reflectancia 0◦:45◦ en funcio´n de la longitud de onda de la
muestra de Spectralon estudiada. Las barras de error indican la incertidumbre relativa
asociada a la medida.
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Tabla 5.8: Valores espectrales del factor de reflectancia R(0◦,0◦:45◦,180◦) del Spec-
tralon.































































Figura 5.33: Factor de reflectancia 0◦:45◦ en funcio´n de la longitud de onda de la
muestra de blanco ruso mate estudiada. Las barras de error indican la incertidumbre
relativa asociada a la medida.
121
5.4. Realizacio´n de patrones de medida
Tabla 5.9: Valores espectrales del factor de reflectancia R(0◦,0◦:45◦,180◦) del blanco
ruso mate.

































































Figura 5.34: Factor de reflectancia 0◦:45◦ en funcio´n de la longitud de onda de la mues-
tra de blanco cera´mico mate estudiada. Las barras de error indican la incertidumbre
relativa asociada a la medida.
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5.4. Realizacio´n de patrones de medida
Tabla 5.10: Valores espectrales del factor de reflectancia R(0◦,0◦:45◦,180◦) del blanco
cera´mico mate.































































Figura 5.35: Factor de reflectancia 0◦:45◦ en funcio´n de la longitud de onda de la
muestra de sulfato de bario estudiada. Las barras de error indican la incertidumbre
relativa asociada a la medida.
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5.4. Realizacio´n de patrones de medida
Tabla 5.11: Valores espectrales del factor de reflectancia R(0◦,0◦:45◦,180◦) de la pas-
tilla de sulfato de bario.











































5.4.1.1. Comparacio´n de la calibracio´n de factor de reflectancia
Para contrastar el me´todo de calibracio´n desarrollado, se ha medido un pa-
tro´n de referencia externa calibrado en el National Institute of Standards and
Tecnology (NIST) (Multi-Angle White Reflectance Standard, Standard Referen-
ce Material® 2017). El material del patro´n es vidrio de o´palo blanco (opal glass)
con acabado en brillo (fig. 5.36) con un dia´metro de 44 mm.
Figura 5.36: Patro´n de referencia calibrado en el NIST.
Se realiza una medicio´n de la BRDF, fr, de este patro´n para la condicio´n
45◦:0◦ en todo el rango visible y se calcula su factor de reflectancia, R, como se
ha indicado en el apartado anterior:
R(45, 0; 0, 0/180) = pi fr(45, 0; 0, 0/180) (5.13)
En la figura 5.37 se muestra el resultado obtenido para el factor de reflectancia
en funcio´n de la longitud de onda. Las barras de error representan la incertidum-
bre relativa asociada a la medida.
Como se puede observar, el valor ma´s probable a 380 nm esta´ por encima de
1. Esto es una anomal´ıa que se debe posiblemente a un error experimental en la
calibracio´n que se esta´ investigando. En esta zona las medidas son ma´s ruidosas.
No obstante, la barra de incertidumbre esta´ por debajo de 1.
127
5.4. Realizacio´n de patrones de medida




















Figura 5.37: Factor de reflectancia 45◦:0◦ en funcio´n de la longitud de onda del patro´n
(Multi-Angle White Reflectance Standard, Standard Reference Material® 2017). Las
barras de error indican la incertidumbre relativa.
Para establecer la bondad de la calibracio´n realizada, se define el criterio de
error normalizado o ı´ndice de compatibilidad (C). Este criterio de aceptacio´n es
uno de los ma´s comunes dentro de las comparaciones entre laboratorios. Para







En este caso, Xlab es el valor medido con el gonioespectrofoto´metro, Xref es el
valor de referencia (certificado), Ulab es la incertidumbre expandida del resultado
medido con el gonioespectrofoto´metro y Uref es la incertidumbre expandida del
valor de referencia. Se dice que los resultados son compatibles si:
C ≤ 1 (5.15)
En la tabla 5.12 se muestran los valores del factor de reflectancia 45◦:0◦
obtenidos en el laboratorio y los del certificado de calibracio´n junto con sus in-
certidumbres expandidas y el ı´ndice de compatibilidad correspondiente.
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Tabla 5.12: Valores del factor de reflectancia 45◦:0◦ del patro´n de referencia obtenidos en el laboratorio y certificados por el NIST, as´ı como
el ı´ndice de compatibilidad de los mismos.
Gonioespectrofoto´metro, GEFE Valores certificados
Longitud de Factor de Incertidumbre Factor de Incertidumbre I´ndice de
onda (nm) reflectancia expandida reflectancia expandida compatibilidad
380 1,007 0,012 0,9560 0,0064 3,7
390 0,9684 0,0066 0,9640 0,0064 0,48
400 0,9631 0,0063 0,9700 0,0061 0,79
410 0,9723 0,0062 0,9740 0,0061 0,20
420 0,9761 0,0062 0,9750 0,0061 0,13
430 0,9751 0,0061 0,9770 0,0061 0,22
440 0,9804 0,0062 0,9770 0,0061 0,39
450 0,9866 0,0061 0,9790 0,0061 0,88
460 0,9797 0,0061 0,9820 0,0061 0,27
470 0,9776 0,0061 0,9840 0,0061 0,74
480 0,9870 0,0061 0,9840 0,0061 0,35
490 0,9870 0,0061 0,9850 0,0061 0,23
500 0,9819 0,0061 0,9860 0,0061 0,48
510 0,9808 0,0061 0,9860 0,0061 0,60
















Tabla 5.12 – (Continuacio´n) Factores de reflectancia, incertidumbres e ı´ndice de compatibilidad
Gonioespectrofoto´metro, GEFE Valores certificados
Longitud de Factor de Incertidumbre Factor de Incertidumbre I´ndice de
onda (nm) reflectancia expandida reflectancia expandida compatibilidad
530 0,9862 0,0061 0,9860 0,0061 0,022
540 0,9884 0,0061 0,9860 0,0061 0,28
550 0,9863 0,0061 0,9850 0,0061 0,15
560 0,9858 0,0061 0,9840 0,0061 0,20
570 0,9859 0,0061 0,9830 0,0061 0,34
580 0,9874 0,0061 0,9820 0,0061 0,62
590 0,9850 0,0061 0,9810 0,0061 0,46
600 0,9828 0,0061 0,9810 0,0061 0,21
610 0,9866 0,0061 0,9800 0,0061 0,76
620 0,9880 0,0061 0,9800 0,0061 0,93
630 0,9874 0,0061 0,9800 0,0061 0,85
640 0,9880 0,0061 0,9810 0,0061 0,81
650 0,9842 0,0061 0,9810 0,0061 0,37
660 0,9860 0,0061 0,9820 0,0061 0,47
670 0,9851 0,0061 0,9820 0,0061 0,36
680 0,9888 0,0061 0,9830 0,0061 0,67
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Tabla 5.12 – (Continuacio´n) Factores de reflectancia, incertidumbres e ı´ndice de compatibilidad
Gonioespectrofoto´metro, GEFE Valores certificados
Longitud de Factor de Incertidumbre Factor de Incertidumbre I´ndice de
onda (nm) reflectancia expandida reflectancia expandida compatibilidad
690 0,9907 0,0061 0,9820 0,0061 1,0
700 0,9915 0,0061 0,9830 0,0061 0,99
710 0,9877 0,0061 0,9820 0,0061 0,66
720 0,9861 0,0062 0,9830 0,0061 0,35
730 0,9888 0,0061 0,9820 0,0061 0,79
740 0,9884 0,0062 0,9810 0,0061 0,85
750 0,9861 0,0062 0,9820 0,0061 0,47
760 0,9925 0,0062 0,9800 0,0061 1,4
770 0,9788 0,0063 0,9790 0,0061 0,024
780 0,9799 0,0070 0,9790 0,0061 0,10
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Asimismo, en la figura 5.38 se muestra el ı´ndice de compatibilidad en funcio´n
de la longitud de onda. Como cab´ıa de esperar, el resultado a 380 nm no es
compatible (ve´ase tabla 5.12) pues C = 3,7.









Longitud de onda (nm)
C
Figura 5.38: I´ndice de compatibilidad entre la calibracio´n del laboratorio y la del
NIST del patro´n de referencia.
Examinando la gra´fica de los valores del ı´ndice de compatibilidad C, se con-
cluye que la calibracio´n es compatible con la del NIST, aunque cabe destacar un
punto singular, λ = 760 nm, donde no se cumple la condicio´n (C ≤ 1). Asimismo,
en las longitudes de onda de 690 nm y 700 nm, el valor de C es muy pro´ximo a 1.
Es muy probable que esto se deba a la fuente de irradiancia, la´mpara de xeno´n,
pues tiene l´ıneas de emisio´n (ve´ase fig. 5.39) en esas zonas que introducen mayor
error en la medicio´n.


















Figura 5.39: Espectro de la la´mpara de xeno´n.
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5.4.2. Patro´n de reflectancia 0◦:di
Validado el me´todo de calibracio´n de factor de reflectancia 45◦:0◦ se puede,
afrontar el me´todo de calibracio´n de un patro´n de reflectancia 0◦:di, a partir de
la BRDF tambie´n.
En este caso, se generan so´lo dos patrones de reflectancia 0◦:di a partir de los
materiales blancos Spectralon y cera´mico mate.
Al igual que para el patro´n de factor de reflectancia, no es necesario conocer la
BRDF espectral completa de ambos objetos (Spectralon y blanco cera´mico mate)
para determinar la reflectancia 0◦:di. La medida a realizar consiste en mantener
la irradiacio´n fija, normal a la superficie de la muestra, y barrer el a´ngulo de
observacio´n en toda la semiesfera. Esto es, tomando como a´ngulo polar, θs, entre
0◦ y 90◦ con un paso de 1◦ y un a´ngulo acimutal, φs, entre 0◦ y 360◦ con un paso
de 30◦, en el espectro visible (380 nm - 780 nm).
Como se ha visto en la calibracio´n 45◦:0◦, hay algunos errores experimentales
que no esta´n bien corregidos, por ello hay que aplicar un factor de correccio´n
a los valores de BRDF medidos. Este factor viene dado por el cociente entre el
factor de reflectancia 45◦:0◦ de los valores certificados, R(45◦ : 0◦)cal, y el factor
de reflectancia de los valores medidos, R(45◦ : 0◦)med, de manera que, la BRDF
espectral modificada, f ′r, es:
f ′r(0, 0; θs, φs;λ) = κ fr(0, 0; θs, φs;λ) (5.16)
donde κ es el factor de correccio´n. Adema´s, teniendo en cuenta el ajuste realizado
en la zona de retrorreflexio´n (ve´ase seccio´n 5.3), la fr se divide en dos partes: una,
correspondiente a la regio´n de retrorreflexio´n (θs < 8
◦), y la otra al resto (θs ≥
8◦).
fr(0, 0; θs, φs;λ) =

fr8◦ · (1 + a e−bθs) si θs < 8◦
fr(0, 0; θs, φs;λ) si θs ≥ 8◦
(5.17)
donde fr8◦ = 〈fr(0, 0; 8◦, φs;λ)〉φs , a y b son los para´metros de ajuste (ve´ase tabla
5.6) y θs se expresa en radianes. Ambas condiciones son independientes del a´ngulo
acimutal de observacio´n.
Teniendo en cuenta la ecuacio´n (5.17) y la definicio´n de la reflectancia direc-
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fr(0, 0; θs, φs;λ) cos θs sen θs dθs dφs (5.18)
Esta integral se calcula mediante una suma discreta; as´ı pues, la expresio´n
final de ρ0◦:di queda:





fr(0, 0; θs, φs;λ) cos θs sen θs (5.19)
donde ∆θs es el paso tomado en la medida para el a´ngulo polar de observacio´n y
∆φs es el paso tomado en la medida para el a´ngulo acimutal de observacio´n, 1
◦
y 30◦, respectivamente.
De acuerdo con la ecuacio´n (5.19) y aplicando el me´todo de derivadas parciales
recomendado para el ca´lculo de la incertidumbre de medida de la norma JCGM








































fr(0, 0; θs, φs;λ) cos(2θs)
]2
u2(θs) (5.20)
donde u2(κ) es la suma cuadra´tica de cada una de las incertidumbres t´ıpicas
asociadas a los factores de reflectancia, calibrado y medido, multiplicadas por sus





















La incertidumbre asociada a la BRDF espectral, u2(fr), es la suma cuadra´tica
de cada una de las incertidumbres asociadas a la medida de la BRDF y a los
para´metros de ajuste del modelo exponencial en la regio´n de retrorreflexio´n mul-




































− a b fr8◦ e−bθs
]2
u2(θs) (5.22)
y cuando θs ≥ 8◦ es, sencillamente, la incertidumbre asociada a la medida, u(fr).
Por u´ltimo, u(θs) es la incertidumbre asociada al posicionamiento y esta´ determi-
nada en el cap´ıtulo 3.
En las figuras 5.40 y 5.41 se presenta la reflectancia 0◦:di de los patrones
de reflectancia difusa Spectralon y blanco cera´mico mate con sus incertidumbres,
respectivamente. Adema´s, en las tablas 5.13 (Spectralon) y 5.14 (blanco cera´mico
mate) se muestran sus valores nume´ricos.















Figura 5.40: Reflectancia 0◦:di junto con su incertidumbre de medida para la muestra
de Spectralon.
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Tabla 5.13: Reflectancia 0◦:di junto con su incertidumbre de la muestra de Spectralon.


























































Figura 5.41: Reflectancia 0◦:di junto con su incertidumbre de medida para la muestra
de blanco cera´mico mate.
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Tabla 5.14: Reflectancia 0◦:di junto con su incertidumbre de la muestra blanca cera´mi-
ca mate.











































Los valores de la muestra de Spectralon son menores que los que se encuentran
habitualmente en la literatura. Esto se debe a que esta muestra esta´ envejecida
y ha disminuido su reflectancia.
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Los recubrimientos con pigmentos de efecto especial [54] pueden cambiar con-
siderablemente el color con la configuracio´n geome´trica de irradiacio´n/observacio´n,
tanto en claridad como en croma y, a diferencia de los recubrimientos meta´licos,
en tono. Esta capacidad de cambio de color los hace muy atractivos para la in-
dustria, reuniones/congresos cient´ıficos, etc., con aplicaciones tan diversas como
pinturas para automo´viles, cosme´tica o, con un propo´sito ma´s funcional, para la
lucha contra la falsificacio´n de papel moneda [55, 56, 57, 58, 59, 60].
Este tipo de recubrimientos se compone de pequen˜as la´minas o escamas de
pigmentos de efecto especial engastadas en un sustrato transparente. Estas la´mi-
nas, con formas irregulares y dia´metros entre 5 µm y 50 µm, esta´n colocadas
horizontalmente produciendo interferencia debido a su estructura en capas. Co-
mo tienden a estar paralelas a la superficie del recubrimiento, la reflectancia es
mayor en la direccio´n especular.
En general, estos recubrimientos se modelan como una combinacio´n de tres
capas diferentes: una capa transparente (clear coat), una capa intermedia donde
se encuentran los pigmentos y una capa base (base coat). El efecto multicolor se
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produce por la interferencia de la luz sobre esta estructura en capas [56, 61, 62].
La componente especular de la reflexio´n se produce, principalmente, en la capa
transparente, la reflexio´n difusa en la capa base y la variacio´n de tono en la regio´n
intermedia, la cual refleja parte de la luz en la direccio´n especular.
Su creciente popularidad exige el desarrollo de nuevas te´cnicas e instrumentos
para caracterizarlos [25, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71], esto es, para deter-
minar la relacio´n entre las variables de color de los recubrimientos (distribucio´n
espectral, tono o croma) y las diferentes configuraciones geome´tricas de irra-
diacio´n/observacio´n tanto para diferentes iluminantes como fuentes de luz reales
[72]. La solucio´n global de este problema yace en el conocimiento completo de la
BRDF espectral porque esta funcio´n de distribucio´n permite calcular la reflectan-
cia espectral completa y, por tanto, el color a cualquier configuracio´n geome´trica
y distribucio´n espectral de irradiancia [4]. La medida de la BRDF espectral re-
quiere instrumentos complejos y totalmente automatizados para un amplio rango
de geometr´ıas de irradiacio´n/observacio´n, que so´lo son accesibles para algunos
laboratorios bien equipados en la actualidad. Adema´s, tambie´n se deben desarro-
llar marcos conceptuales apropiados con el fin de representar y comprender las
medidas multiangulares.
Por tanto, la medida de este tipo de objetos de color es una aplicacio´n inme-
diata para el gonioespectrofoto´metro desarrollado. En este cap´ıtulo se presentan
y caracterizan espectral y angularmente dos materiales con estas peculiaridades
como ejemplos de la gran variedad de recubrimientos surgidos en los u´ltimos an˜os.
6.1. Descripcio´n de objetos gonioaparentes
Los materiales gonioaparentes que se esta´n desarrollando en la actualidad
tienen propiedades determinadas y exclusivas que los hacen diferentes entre s´ı.
Sin embargo, es posible desarrollar procedimientos de caracterizacio´n y evaluacio´n
comunes mientras compartan el mismo tipo de estructura, descrita en pa´rrafos
anteriores. Un claro ejemplo son las dos muestras gonioaparentes que se estudian
en esta seccio´n, aunque distintas, actu´an como arquetipo extrapolable a la exten-
sa gama de materiales.
Colorstream® T20-02 WNT Arctic Fire y Colorstream® T20-04 WNT Lapis
Sunlight, manufacturados por Merck, se basan en estructuras laminares fabricadas
sinte´ticamente, recubiertas con dio´xido de titanio. En el caso del Arctic Fire, el
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pigmento muestra un cambio de color que va desde el turquesa hasta el rojo
meta´lico pasando por el plata brillante [73] (fig. 6.1).
Figura 6.1: Aspecto de la muestra Colorstream® T20-02 WNT Arctic Fire en dos
orientaciones diferentes.
En el caso del Lapis Sunlight se observa un cambio de color que va desde
el oro al azul oscuro pasando por un elegante verde plateado [74] (fig. 6.2).
Figura 6.2: Aspecto de la muestra Colorstream® T20-04 WNT Lapis Sunlight en dos
orientaciones diferentes.
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6.2. Procedimiento de medida y caracterizacio´n
El color de un objeto se determina por la radiacio´n o´ptica reflejada que, a
su vez, esta´ determinada en cada geometr´ıa a partir de la integracio´n pertinen-
temente ponderada de la BRDF espectral, fr. Pero como ya se sabe, la BRDF
espectral es una funcio´n compleja porque envuelve una gran cantidad de datos,
que hacen tediosa la tarea de obtencio´n del color. En este caso, se ha medido la
BRDF en 448 configuraciones angulares diferentes. Cada una de ellas corresponde
con una combinacio´n espec´ıfica de θi y θs (a´ngulos: 0
◦, 10◦, 20◦, 30◦, 40◦, 50◦, 60◦
y 70◦), φi (toma como u´nico valor 0◦) y φs (a´ngulos: 0◦, 30◦, 60◦, 90◦, 120◦, 150◦
y 180◦). Con el fin de simplificar este problema, la BRDF espectral se puede
expresar como una combinacio´n lineal de un nu´mero pequen˜o de distribuciones
espectrales con unos coeficientes de ponderacio´n dependientes de la geometr´ıa
de irradiacio´n/observacio´n (ve´ase cap´ıtulo 4). Estas distribuciones espectrales se
pueden determinar con diferentes condiciones de contorno. Utilizando el procedi-
miento descrito en la seccio´n 5.1.1, para el estudio de los patrones de reflectancia
difusa, la BRDF espectral se puede expresar como una suma de componentes,
donde las variables espectrales y geome´tricas se separan como se muestra a con-
tinuacio´n:
fr(θi, φi; θs, φs;λ) = 〈fr(θi, φi; θs, φs)〉λ [1 + ΣMj=1cj(θi, φi; θs, φs)Hj(λ)] (6.1)
Esta ecuacio´n corresponde a la multiplicacio´n de dos factores: el promedio
espectral de fr (〈fr(θi, φi; θs, φs)〉λ), u´nicamente con dependencia angular, y la
suma de M + 1 sumandos o componentes (dentro de los corchetes), siendo el
primer elemento la unidad. Cada sumando se factoriza en dos: uno que contiene
la informacio´n espectral, Hj(λ) (con valor promedio 0 y desviacio´n t´ıpica 1), y
otro factor que contiene la informacio´n geome´trica, cj(θi, φi; θs, φs), considerado
como el peso de cada distribucio´n espectral en cada geometr´ıa de medida.
Los autoespectros Hj(λ) y los autovectores cj(θi, φi; θs, φs) se calculan como
se explica en la seccio´n 4.3 aplicando el PCA sobre los datos experimentales
relativos:
fr,rel(θi, φi; θs, φs;λ) =
fr(θi, φi; θs, φs;λ)
〈fr(θi, φi; θs, φs)〉λ
− 1 (6.2)
Adema´s, para facilitar la interpretacio´n croma´tica de los resultados, se utiliza
el criterio ΣMj=1cj(λ) ≥ 0, esto es, tanto cj como Hj se multiplicara´n por -1 si
ΣMj=1ej(λ) es menor que 0.
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6.3. Resultados
Los valores de 〈fr(θi, φi; θs, φs)〉λ, calculados a partir de las medidas, se mues-
tran en las figuras 6.3 (medidas en el plano de incidencia) y 6.4 (medidas fuera
del plano de incidencia) para el material denominado Arctic Fire, y en las figuras
6.5 (medidas en el plano de incidencia) y 6.6 (medidas fuera del plano de inci-
dencia) para el material denominado Lapis Sunlight. Cada una de estas gra´ficas
corresponde a los diferentes valores de θi. Recordar que el semiplano que con-
tiene la direccio´n de incidencia (φs = 0
◦) corresponde a los valores negativos de
θs y el semiplano que contiene la direccio´n especular (φs = 180
◦) corresponde a
los valores positivos de θs. Para facilitar la comparacio´n, se dibuja el valor ideal
constante 1/pi, es decir, el valor de la BRDF para el difusor perfecto (PRD).
En la representacio´n de la situacio´n fuera del plano de incidencia se exhiben
dos semiplanos de 30◦ respecto al plano de incidencia, los valores negativos de
θs corresponden al semiplano en el que φs = 30
◦ y los valores positivos de θs






































































































































Figura 6.3: Representacio´n del promedio espectral de fr(θi, φi; θs, φs) de la muestra
Arctic Fire versus θs en el plano de incidencia (0
◦:180◦) para distintos a´ngulos polares
de incidencia.
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Figura 6.4: Representacio´n del promedio espectral de fr(θi, φi; θs, φs) de la muestra
Arctic Fire versus θs en dos semiplanos fuera del plano de incidencia (30
◦:150◦) para
distintos a´ngulos polares de incidencia.
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Figura 6.5: Representacio´n del promedio espectral de fr(θi, φi; θs, φs) de la muestra
Lapis Sunlight versus θs en el plano de incidencia (0
◦:180◦) para distintos a´ngulos
polares de incidencia.
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Figura 6.6: Representacio´n del promedio espectral de fr(θi, φi; θs, φs) de la muestra
Lapis Sunlight versus θs en dos semiplanos fuera del plano de incidencia (30
◦:150◦) para
distintos a´ngulos polares de incidencia.
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6.3. Resultados
Se observa un ma´ximo en la direccio´n especular para todos los θi en ambos ma-
teriales. En el plano de incidencia, esta reflexio´n especular de la BRDF es menos
pronunciada y decrece conforme aumentan los a´ngulos polares de observacio´n en
el Arctic Fire mientras que para el Lapis Sunlight mantiene su comportamiento
en todo momento. Fuera del plano de incidencia, estos ma´ximos se suavizan y
esta´n por debajo del valor constante del difusor perfecto conforme aumenta θi.
Las figuras 6.7 y 6.8 presentan las cuatro componentes principales de Hj(λ)
que contienen el 99,4 % para el Arctic Fire y el 99,9 % para el Lapis Sunlight de la
varianza relativa total de los datos, ordenados de mayor a menor varianza. El 0,6
% y el 0,1 % restantes de la varianza, respectivamente, no contienen informacio´n
espectral importante; por tanto, la ecuacio´n (6.1) de la fr se escribe utilizando
solamente estas cuatro componentes para cada uno de los materiales.

























Longitud de onda  (nm)
H
3






Longitud de onda  (nm)
H
4
Figura 6.7: Representacio´n de las cuatro componentes Hj(λ) que contienen el 99,4 %
de la varianza relativa total del Arctic Fire.
En el Arctic Fire, H1(λ) tiene un ma´ximo absoluto en 467 nm, un mı´nimo
relativo en 585 nm, un ma´ximo relativo en 681 nm y decae fuertemente por debajo
de 430 nm (ve´ase fig. 6.7). H2(λ) tiene un ma´ximo relativo en 499 nm, un mı´nimo
absoluto en 415 nm y otro relativo en 583 nm y crece hacia longitudes de onda
largas, produciendo enrojecimiento cuando aumenta el peso c2. H3(λ) tiene un
ma´ximo absoluto en 620 nm, un ma´ximo relativo en 442 nm con una altura que
corresponde a la mitad del ma´ximo absoluto y un mı´nimo en 517 nm. Finalmente,
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H4(λ) tiene su ma´ximo absoluto en 549 nm, un ma´ximo relativo en 410 nm, un
mı´nimo en 449 nm y decrece hacia longitudes de onda largas.
En lo que respecta al Lapis Sunlight, H1(λ) tiene un ma´ximo absoluto en 403
nm, un mı´nimo relativo en 444 nm, un ma´ximo relativo en 504 nm, decrece hacia
longitudes de onda largas y decae fuertemente por debajo del ma´ximo absoluto
(ve´ase fig. 6.8). H2(λ) tiene un ma´ximo relativo en 390 nm, un mı´nimo absoluto
en 448 nm y un ma´ximo absoluto en 577 nm. H3(λ) tiene un ma´ximo absoluto
en 406 nm, un ma´ximo relativo en 648 nm cuya altura es cinco veces menor que
la ma´xima y un mı´nimo en 494 nm. H4(λ) tiene su ma´ximo y mı´nimo absolutos
en 427 nm y en 393 nm, respectivamente, y un ma´ximo y un mı´nimo relativos en
619 nm y en 475 nm, respectivamente.
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Figura 6.8: Representacio´n de las cuatro componentes Hj(λ) que contienen el 99,9 %
de la varianza relativa total del Lapis Sunlight.
Seguidamente, se representan los correspondientes pesos cj en las diferentes
configuraciones geome´tricas para el Arctic Fire en el plano de incidencia y fuera
de e´l, figuras 6.9 y 6.10, respectivamente, y para el Lapis Sunlight en las figuras
6.11 y 6.12, respectivamente.
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Figura 6.9: Pesos c1, c2, c3 y c4 correspondientes a H1, H2, H3 y H4, respectivamente,
en el plano de incidencia, para la muestra Arctic Fire.
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Figura 6.10: Pesos c1, c2, c3 y c4 correspondientes a H1, H2, H3 y H4, respectivamente,
fuera del plano de incidencia, para la muestra Arctic Fire.
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Figura 6.11: Pesos c1, c2, c3 y c4 correspondientes a H1, H2, H3 y H4, respectivamente,
en el plano de incidencia, para la muestra Lapis Sunlight.
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Figura 6.12: Pesos c1, c2, c3 y c4 correspondientes a H1, H2, H3 y H4, respectivamente,
fuera del plano de incidencia, para la muestra Lapis Sunlight.
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6.3. Resultados
En la figura 6.9 se observa que los pesos cj tienen diferentes comportamientos
entre semiplanos. En el primer semiplano (θs negativos), el comportamiento es
ma´s homoge´neo: c1 es el peso dominante y c3 y c4 no cambian demasiado. La
tendencia de c2 cambia mucho ma´s con θi. Adema´s, para θi < 40
◦, su valor puede
ser incluso mayor que el valor de c1, mientras que para θi mayores, su valor es
comparable con c3 y c4. En el segundo semiplano (θs positivos), el comportamien-
to relativo de estos pesos es diferente: c1 y c2 disminuyen con θi, mientras que
c3 y c4 aumentan. c1 es el peso que menos var´ıa con el a´ngulo de observacio´n,
decreciendo mono´tonamente cuando este a´ngulo aumenta, excepto en los mı´ni-
mos aparecidos en a´ngulos especulares. Por otra parte, los ma´ximos y mı´nimos
relativos para algunos pesos se observan tanto en la configuracio´n especular como
en la retrorreflexio´n.
La representacio´n de los coeficientes de ponderacio´n fuera del plano de inci-
dencia para el Arctic Fire muestra una estructura similar al comportamiento de
los mismo dentro del plano de incidencia (ve´ase fig. 6.10). La u´nica diferencia es
que, excepto para θi = 0
◦, no aparecen los t´ıpicos picos de la reflexio´n especular
y la retrorreflexio´n.
Para el Lapis Sunlight se procede a realizar una descripcio´n similar de los
pesos en el plano de incidencia (ve´ase fig. 6.11). Claramente, se observa que
el peso dominante en todas las configuraciones geome´tricas es c1 (al igual que
para el Arctic Fire pero con mayor predominio). c3 y c4 tienen comportamientos
parecidos y no producen grandes cambios, pero c3 siempre se mantiene pro´ximo
a 0 mientras que c4 oscila en torno a c3: en el primer semiplano (θs negativos)
se situ´a por encima y en el segundo semiplano (θs positivos) esta´ por debajo.
c2 tiende a seguir al pico especular, suavizando su comportamiento conforme
aumenta θi. Adema´s, los mı´nimos y ma´ximos relativos para los pesos se observan
tanto en la configuracio´n especular (para todo θi) como en la retrorreflexio´n (a
partir de θi = 30
◦).
Fuera del plano de incidencia (ve´ase fig. 6.12) se observa un comportamiento
ide´ntico al analizado en el plano de incidencia con la excepcio´n de no apreciar los




El PCA identifica cuatro componentes principales con varianzas relevantes.
La mayor diversidad de la BRDF espectral obtenida a diferentes configuracio-
nes geome´tricas se reproduce como una combinacio´n lineal de so´lo estas cuatro
componentes. Por lo tanto, estas componentes permiten calcular el color de la
superficie a cualquier geometr´ıa de irradiacio´n/observacio´n.
La separacio´n de las variables espectrales de las geome´tricas simplifica mu-
chos ca´lculos. Por ejemplo, en el ca´lculo de la reflectancia espectral o factor de
reflectancia/radiancia espectral que, por norma general, requieren de una doble
integral en coordenadas esfe´ricas para cada longitud de onda [4], se simplifica
porque el nu´mero de integrales se reduce al nu´mero de pesos cj, cuatro para
cada una de estas muestras. Por tanto, la reflectancia o el factor de reflectan-
cia/radiancia se representara´n como una combinacio´n lineal de las componentes
Hj con sus pesos cj.
Esta representacio´n de la BRDF facilita la interpretacio´n de la variacio´n del
color en funcio´n de la configuracio´n geome´trica de irradiacio´n/observacio´n de re-
cubrimientos con pigmentos de efecto especial y es un formalismo sencillo que
puede ser de ayuda para desarrollar modelos de la BRDF de este tipo de su-
perficies o para determinar un conjunto mı´nimo significativo de configuraciones
angulares de medida.
A modo de ejemplo con el fin de interpretar mejor la apariencia visual de
los objetos gonioaparentes, se calcula el factor de radiancia espectral hemisfe´rico-
direccional (HD) usando los resultados del PCA mostrados en las figuras anterio-
res. Este factor de radiancia espectral se refiere a la radiancia en una direccio´n da-
da cuando la superficie esta´ iluminada desde todas las direcciones, aproximacio´n
de una situacio´n muy cotidiana como es la irradiacio´n de la luz solar.










cj(θi, φi; θs, φs) cos θi sen θi dθi dφi (6.3)
que corresponden al factor de radiancia HD, se presentan en las figuras 6.13 y
6.14 en funcio´n de la direccio´n de observacio´n.
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6.4. Discusio´n




































Figura 6.13: Pesos del factor de radiancia HD, CHD,j , de la muestra Arctic Fire.




































Figura 6.14: Pesos del factor de radiancia HD, CHD,j , de la muestra Lapis Sunlight.
En ambos recubrimientos con pigmentos de efecto especial se observa que la
contribucio´n ma´s relevante al factor de radiancia viene dada por H1 para cualquier
a´ngulo de observacio´n, teniendo mayor relevancia en el Lapis Sunlight (ve´ase fig.
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6.14). Adema´s, la contribucio´n de H2 es mayor que la de H3 y H4 para a´ngulos de
observacio´n hasta 30◦ aproximadamente. Esta situacio´n se invierte para valores de
θs mayores que 50
◦ aproximadamente. Existe una posicio´n intermedia, claramente
diferenciada, θs = 40
◦ para el Lapis Sunlight y pro´xima a ella para el Arctic Fire,
donde la contribucio´n de H1 relativa a H2 y H3 es ma´xima.
La variacio´n de los pesos de las componentes son responsables del cambio en
la percepcio´n del tono a diferentes configuraciones geome´tricas, puesto que los
espectros resultantes son siempre mezcla de componentes sin una relacio´n cons-
tante. Rec´ıprocamente, se observara´ un tono constante cuando la relacio´n entre
los pesos sea constante. Tal situacio´n se produce alrededor de algunas configura-
ciones geome´tricas cuando el observador se coloca en el semiplano que contiene
la direccio´n de irradiancia (ve´ase figs. 6.9, 6.10, 6.11 y 6.12). Este resultado se
explica mediante el casi paralelo alineamiento de las estructuras laminares de los
pigmentos en estos recubrimientos de efecto especial (cuya presencia produce una
parte importante del cambio de tono) porque la luz se refleja especularmente en
ellos.
El predominio de H1 (en ambos materiales), particularmente, para a´ngulos de
observacio´n altos, es interesante. Considerando que el coeficiente del peso de H1
no cambia demasiado con el a´ngulo de observacio´n (ve´ase figs. 6.9, 6.10, 6.11 y
6.12), se podr´ıa decir que H1 esta´, en gran medida, influenciada por la reflectancia
de la capa base.
H4 es la componente que menos contribuye a la reflectancia (ve´ase figs. 6.13 y
6.14) y su peso var´ıa ligeramente con el a´ngulo de observacio´n. Es ma´s, como se
muestra en las figuras 6.9, 6.10, 6.11 y 6.12, su contribucio´n a la BRDF tiene una
cierta importancia en las direcciones pro´ximas a la reflexio´n especular. Luego, H4
esta´ probablemente ma´s influenciada por la reflexio´n sobre la capa transparente.
H2 y H3 se corresponden con los cambios croma´ticos observados en la muestra
(efecto especial de apariencia) desde diferentes direcciones cuando el objeto se ilu-
mina de forma hemisfe´rica, debido a que sus coeficientes de peso tienen diferente
importancia a lo largo del rango de a´ngulos de observacio´n, lo que se asemeja al
efecto producido por los pigmentos de interferencia.
Como se menciona en pa´rrafos anteriores, H1 se puede relacionar con la re-
flexio´n sobre la capa base pero es bastante probable que tambie´n represente, en
cierta medida, la reflexio´n espectral sobre los pigmentos de interferencia y sobre





1. Se ha realizado una revisio´n bibliogra´fica sobre la problema´tica de la apa-
riencia de los objetos y co´mo basarla en medidas f´ısicas. Concluimos junto
con otros autores que el conocimiento de la distribucio´n de la funcio´n bidi-
reccional de la distribucio´n de difusio´n o esparcimiento (BSDF, Bidirectio-
nal Scattering Distribution Function) es el elemento clave para poder medir
los atributos perceptivos que caracterizan la apariencia de un objeto: color,
brillo, textura y translucidez.
2. No existen modelos fiables para el conocimiento de la BSDF de objetos, ni
siquiera de las superficies ma´s sencillas, por lo que su determinacio´n se ha
de basar en su medida.
3. Se ha realizado una revisio´n bibliogra´fica de los instrumentos existentes,
capaces de medir la BSDF y sus caracter´ısticas espec´ıficas. A partir de
la cual, se ha disen˜ado, construido y automatizado un sistema de medida
de la BSDF (BRDF en materiales opacos), al cual hemos llamado GEFE
(gonioespectrofoto´metro espan˜ol). El disen˜o es muy versa´til tanto en la
irradiacio´n de la muestra, que permite utilizar fuentes de banda espectral
ancha o estrecha y cambiar el taman˜o de la zona de la muestra irradiada con
facilidad y sin pe´rdida de uniformidad, como en la deteccio´n de la radiacio´n
reflejada o transmitida por la misma, que tambie´n permite la utilizacio´n de
elementos detectores sencillos, espectrorradio´metros e incluso ca´maras. El
instrumento presenta caracter´ısticas que, hasta donde nuestro conocimiento
abarca, son u´nicas hasta la fecha: medida de la BRDF en la direccio´n de
incidencia, medida tanto en el plano de incidencia de la radiacio´n como fuera
de e´l y la capacidad de realizar medidas absolutas. La forma perisco´pica de
la irradiacio´n de la muestra es un elemento clave para las caracter´ısticas
anteriores. En la configuracio´n usada en esta tesis doctoral, se ha usado
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una la´mpara de Xe como fuente de irradiacio´n y un espectrorradio´metro
Konica-Minolta CS2000A como detector.
4. Se ha caracterizado radiome´tricamente el gonioespectrofoto´metro: se ha es-
tudiado la linealidad de respuesta del espectrorradio´metro; la distribucio´n
de la luz esparcida y su origen e influencia en las medidas; se ha estudiado la
uniformidad espacial de la irradiancia sobre la muestra y su distribucio´n an-
gular y se ha desarrollado un me´todo para medirla en el propio instrumento
con el espectrorradio´metro. Asimismo, se ha medido la transmitancia del di-
visor de haz y el efecto de oclusio´n que produce en las direcciones pro´ximas
a la de incidencia.
5. Se ha desarrollado la ecuacio´n de medida de la BRDF y se han evaluado las
componentes de incertidumbre relacionadas con el posicionamiento de las
partes mo´viles, adema´s de las radiome´tricas anteriores, obtenie´ndose una
incertidumbre expandida combinada relativa en la medida de BRDF menor
que 0,01 en el mejor de los casos.
6. Se ha estudiado el problema de la representacio´n de la BRDF de una su-
perficie de forma que se pueda extraer informacio´n intuitiva de ella. Se ha
propuesto una forma de representacio´n sencilla y simulta´nea del contenido
espectral y angular de la BRDF.
7. Se ha presentado una forma eficiente de tratar e interpretar los datos a
partir de una te´cnica de ana´lisis multivariante (PCA), permitiendo reducir
la multidimensionalidad de los datos adquiridos a un nu´mero intr´ınseco
mı´nimo sin pe´rdida de informacio´n.
8. Se ha realizado el estudio de la BRDF para cuatro muestras de materiales
usados habitualmente como patrones de factor de reflectancia y reflectancia
difusa: Spectralon, blanco ruso mate, blanco cera´mico mate y una pastilla
de polvo prensado de sulfato de bario. En particular se ha estudiado la
retrorreflexio´n real de estas muestras por primera vez, encontra´ndose un
aumento en consonancia con la teor´ıa CBS.
9. Se ha medido la BRDF de estos materiales y se ha aplicado la te´cnica de
ana´lisis PCA. Se ha obtenido un nu´mero mı´nimo (dos) de distribuciones
espectrales cuya combinacio´n lineal genera la BRDF de cualquier configu-
racio´n geome´trica. Como ya se sabe, no son materiales difusores perfectos
pero tienen un comportamiento pro´ximo al ideal. Adema´s, se han observado
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diferentes comportamientos como la curvatura de la BRDF para un a´ngu-
lo de irradiacio´n dado en funcio´n del a´ngulo de observacio´n y la variacio´n
de la distribucio´n espectral dependiendo de la configuracio´n geome´trica de
medida. Tambie´n, se han estudiado las diferencias que existen entre los
materiales difusores y el difusor perfecto.
10. A partir de las medidas de BRDF de las muestras anteriores se han generado
cuatro patrones de medida de factor de reflectancia 0◦:45◦ y otros dos de
reflectancia 0◦:di.
11. Finalmente, se ha medido la BRDF de dos recubrimientos con pigmentos
de efecto especial: Arctic Fire y Lapis Sunlight. Se ha aplicado la te´cnica
de ana´lisis PCA y se ha obtenido que hay un nu´mero reducido (cuatro) de
distribuciones espectrales cuya combinacio´n lineal da cuenta de la BRDF
en cualquier geometr´ıa.
12. Y como aplicacio´n, se ha calculado el factor de radiancia espectral hemis-
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